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INTRODUZIONE 
Dare delle definizioni è un’operazione ardua in quanto non è sempre possibile riuscire a 
sintetizzare in poche parole i contenuti ed i principi identificatori di qualcosa di 
estremamente vasto ed articolato. Wikipedia, non è una delle fonti più autorevoli nel mondo 
scientifico ma certamente una delle più consultate dal pubblico generalista, definisce la 
chimica analitica come “la branca della chimica che copre le attività volte all'identificazione, 
alla caratterizzazione chimico-fisica e alla determinazione qualitativa e quantitativa dei 
componenti di un determinato campione” (1). Questa definizione, per quanto efficace e pur 
essendo tra le più flessibili, non riesce a trasmettere la complessità, la diffusione e la vastità 
dei campi di impiego della chimica analitica nella scienza. Nel 1994 Bruce Kowalski definì la 
chimica analitica come “the science of chemical information” (2) riassumendo la vera essenza 
di questa scienza in due parole, chimica ed informazione, le quali delimitano rispettivamente 
la sua caratteristica di base ed il suo obbiettivo. A seguito di un’ampia riflessione, Miguel 
Valcárcel ne riassunse tutta l’essenza affermando: 
“Analytical chemistry is a metrological science that develops, optimizes and applies material, 
methodological and strategic tools of widely variable nature (chemical, physical, 
mathematical, biochemical, biological, etc.) which materialize in measuring processes 
intended to derive quality (bio)chemical information of both a partial [presence-
concentration-structure of bio(chemical) analyte-species] and global nature on materials or 
systems of widely variable nature (chemical, biochemical and biological) in space and time in 
order to solve measuring problems posed by scientific, technical and social problems” (3). 
Quest’ultima definizione, pur avendo oltrepassato i 20 anni, è tuttora quella maggiormente 
condivisa nel mondo scientifico in quanto estende l’essenza della chimica analitica anche al 
di fuori del suo campo di applicazione canonico. Oggigiorno varie tecniche appartenenti a 
questo ambito vengono impiegate con successo anche in settori quali le scienze naturali, la 
biologia molecolare, la diagnostica clinica ed anche in ambito forense; il prefisso stesso 
“chimica”, è forse superato. L’analitica, praticata soprattutto come chimica analitica ed a 
lungo identificata col lavoro stesso del chimico, si sta sviluppando come una disciplina a sé 
stante il cui ruolo copre ormai tutti i rami della scienza e della tecnologia. Questa natura 
interdisciplinare è enfatizzata dalla diversa natura dei fenomeni utilizzati durante la fase di 
misurazione, quali ad esempio (4): 
1) Chimica  
2) Fisica 
3) Informatica 
4) Elettronica 
5) Scienze dei materiali 
6) Biologia 
7) Chemiometria 
I dati quali-quantitativi ricavati con le varie tecniche permettono una comprensione sempre 
più approfondita della problematica analizzata ed un più rapido avanzamento della 
conoscenza e della tecnologia. Questo sottolinea due aspetti di estrema importanza: 
1) La chimica analitica è sempre più centrale e riveste ruoli di elevata importanza in tutti 
gli ambiti di interesse, ben al di fuori della chimica. Questo fa sì che l’interesse nei suoi 
confronti stia diventando sempre più elevato e con ciò gli investimenti in ricerca e 
sviluppo; basti pensare che durante il secolo scorso, in quegli stati dove la sanità non 
godeva dei progressi tecnologici, la glicemia per la diagnosi del diabete veniva stimata 
“assaggiando” l’urina del paziente alla ricerca del sapore dolce indice della presenza di 
zuccheri (5). Oggi non solo questa è un’analisi di laboratorio routinaria, ma addirittura 
sono presenti in commercio strumenti portatili che permettono una misurazione in 
situ effettuata dal diretto interessato. 
2) La distanza che separa i vari campi di applicazione richiede un’elevata versatilità per 
poter “rispondere” ad analiti, matrici e parametri molto diversi. In tutto ciò, la ricerca 
in ambito strumentale ha portato ad una iper-specializzazione con tantissime tecniche 
e strumentazioni dedicate in grado di dare elevatissime prestazioni per ogni 
applicazione. Di conseguenza anche i parametri e le molecole analizzabili sono sempre 
maggiori, con quantità minime rilevabili ancora inferiori. Mentre in passato tutta 
l’analitica passava da beuta e buretta, oggi ogni campo di applicazione ha un vasto 
pattern di tecniche da cui attingere informazioni. 
Sulla base di quanto descritto in precedenza risulta chiaro come l’analitica sia una 
disciplina trasversale la quale deve coniugare prestazioni, rapidità ed affidabilità.  
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TREND NELL’ANALITICA CONTEMPORANEA 
Nel XXI secolo l’uomo contemporaneo si trova davanti una serie di sfide antitetiche tra loro. 
Da una parte il momento storico che sta decorrendo identifica il proprio nemico nel tempo; 
ogni avanzamento ottenuto dalla tecnologia in qualsiasi campo ha permesso una forte 
velocizzazione del processo stesso. Questi miglioramenti sono sempre abbinati anche ad un 
incisivo miglioramento delle prestazioni o, quanto meno, ad un mantenimento delle stesse. 
Dall’altra parte la tematica ambientale ha preso piede andando a rivestire ruolo di forte 
centralità nello sviluppo dello stile di vita e dei beni materiali. Nessuna nuova tecnologia 
presentata può definirsi valida se prevede un impatto ambientale maggiore rispetto a quella 
che va a sostituire. La chimica, essendo tra i settori a maggior impatto, ha svolto un ruolo di 
protagonista; già nei primi anni 30 negli Stati Uniti un primo concetto di rivisitazione dei 
flussi operativi nell’ottica di moderare le ricadute sull’ambiente era stato proposto. Oggi che 
la chimica è stata completamente ripensata in modo da limitarne gli effetti sull’ambiente, 
anche l’analitica è stata rivisitata in chiave green con una particolare attenzione alla 
sostituzione di solventi pericolosi ed inquinanti con altri meno dannosi e, soprattutto, sulla 
riduzione delle quantità impiegate nei vari step di lavoro. Questo secondo aspetto, ben più 
incisivo del primo, passa attraverso la minimizzazione della quantità di campione trattata, 
fattore che determina, di conseguenza, il consumo di tutto il resto.  
Se da una parte i progressi sono volti al miglioramento di strumenti e metodi, sia dal punto 
di vista ambientale che dal punto di vista della produttività, la maggior parte degli sforzi sono 
dedicati al miglioramento delle prestazioni. 
Quando si parla di prestazioni analitiche non si pensa alla massima grandezza analizzabile ma 
piuttosto al limite di rivelabilità (Limit Of Detection, LOD). Il limite di rivelabilità è la minima 
quantità di analita a cui può essere associato con certezza un segnale rivelato con un 
determinato metodo (6). Questo significa che al di sotto di questo valore non sarà più 
possibile distinguere dal rumore il segnale dovuto al composto investigato; di fatto, 
solitamente nella maggior parte delle strumentazioni anche il “bianco” genera un segnale. Il 
suo concetto è strettamente correlato al limite di quantificazione (Limit Of Quantification, 
LOQ), definito come la minima quantità di analita associabile ad un dato quantitativo 
affidabile. Il LOD strumentale è anche fortemente influenzato dalla procedura con cui viene 
calcolato. Due scuole di pensiero vengono ampiamente accettate dal mondo scientifico: 
1) La IUPAC definisce il LOD come: 
𝐿𝑂𝐷 =  3𝛼 𝑆⁄  
(LOD è il limite di rivelabilità, 𝛼 è la deviazione standard del segnale ed S è la pendenza della 
curva di calibrazione. 
2) Il LOD è spesso definito come la quantità corrispondente ad un rapporto segnale/rumore 
(signal-to-noise ratio, S/N) maggiore o uguale a 3. 
Grazie ai progressi permessi dallo sviluppo strumentale, spinto principalmente dai 
miglioramenti in campo elettronico ed informatico, i limiti LOD e LOQ diventano sempre più 
bassi con ovvi vantaggi in termini di informazioni acquisibili da ogni campione. Di 
conseguenza, anche gli aggettivi associati ai valori di concentrazione vanno rivisitati. La 
IUPAC propone la seguente classificazione (Tabella 1). 
General name of 
analyte 
Analyte 
concentration 
Examples 
Sub-microtrace 
component 
< 1 ppt Dioxins in various matrices 
Ultra-microtrace 
component 
< 1 ppb Trihalomethanes in drinking water 
or human urine. 
Microtracce 
component 
< 1 ppm Carbon monoxide in ambient air 
Trace component < 100 ppm Methane in ambient air 
Secondary component < 1% Carbon dioxide in ambient air 
Primary component 1-100% Oxygen in waste gases or flue gases 
 
Tabella 1. Classificazione di metodi e tecniche analitiche in base alla concentrazione dell’analita (4). 
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Per le molte strumentazioni odierne determinare composti alla concentrazione dell’ordine 
dei ppb o ppt è parte della normalità; i LOD ed i LOQ di queste macchine sono varie migliaia 
di volte più piccoli rispetto ai sistemi precedenti. Analisi di componenti in ultra-micro tracce 
come, ad esempio, i trialometani nell’acqua potabile sono divenute di routine e non 
richiedono particolari accorgimenti o preparazione da parte dell’operatore; così la 
definizione stessa di composto in tracce presentata dalla IUPAC appare obsoleta.  
Grazie ai progressi nelle prestazioni è possibile una miglior comprensione del mondo 
microscopico con evidenti risvolti nel progresso della ricerca a tutti i livelli ed anche in 
ambito di sicurezza alimentare, ambientale o forense. L’identificazione di molecole come, ad 
esempio, i biomarkers in particolari patologie o di alcuni composti anomali nel plagio 
alimentare è stata possibile solo grazie ai progressi della tecnologia descritti in precedenza. 
Lo sviluppo dell’analitica moderna quindi persegue l’obbiettivo di mettere a disposizione 
strumenti e metodiche affidabili, riproducibili e performanti, nel massimo rispetto 
dell’ambiente e che garantiscano la massima produttività. Tra le tecniche che meglio 
riassumono l’insieme di queste caratteristiche emergono le tecniche ifenate (hyphenated, 
dal termine inglese hyphen corrispondente al trattino di unione usato per congiungere due 
parti di una parola composta) e, in particolare, la combinazione di cromatografia e 
spettrometria di massa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
GREEN ANALYTICAL CHEMISTRY 
L’attenzione alla sostenibilità delle attività umane iniziò ad emergere già nel periodo 
compreso tra i due conflitti mondiali. La cosiddetta chemurgy prevedeva l’impiego di materie 
prime provenienti dalla produzione agricola rinnovabile in sostituzione dei derivati del 
petrolio o dei prodotti dell’industria mineraria (7). Per comprendere l’incisività del concetto 
basti pensare che nel 1935 venne fondato il Farm Chemurgic Council tra i cui promotori 
figurava la Ford Motor Company di Henry Ford. Con l’avvento del secondo conflitto 
mondiale e dei successivi decenni di crescita e benessere l’idea “chemurgica” venne 
accantonata fino ai primi anni 90. Il primo “mattone” venne deposto nel 1999, quando Paul 
Anastas pubblicò una serie di linee guida raccolte sotto il nome di “green chemistry” con 
l’obbiettivo di ripensare la chimica del futuro (8). Questi principi, divenuti oggi pietra miliare 
per la storia della chimica, sono riassunti nei 12 punti presentati di seguito: 
1) Prevenzione 
2) Rispetto dell’economia atomica 
3) Riduzione delle sintesi pericolose 
4) Progettazione di composti più sicuri 
5) Uso di solventi e altri componenti ausiliari più sicuri 
6) Efficienza energetica 
7) Uso di materie prime rinnovabili 
8) Riduzione degli step che generano ulteriori scarti 
9) Uso di catalizzatori 
10) Biodegradabilità 
11) Analisi in tempo reale per prevenire l’inquinamento 
12) Impiego di composti e reazioni nelle condizioni più sicure 
La messa in pratica di queste regole ha avuto e sta a avendo risvolti decisivi nel presente e 
nel futuro, basti pensare all’importanza assunta dalle nanotecnologie e dalla “green chemical 
engeneering”. Oggi la tematica green chemistry è così centrale che proprio quest’anno il 
premio Nobel per la chimica è stato attribuito parimerito a Frances H. Arnold per i suoi studi 
su applicazioni di enzimi nella produzione industriale green (9). 
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Anche l’analitica, nonostante il suo limitato impatto ambientale, è stata fortemente 
influenzata dalla green-chemistry: cromatografia e preparativa sono stati gli ambiti in cui 
sono stati fatti i maggiori progressi a riguardo. Vari approcci metodologici per il 
miglioramento del processo analitico sono mostrati in Tabella 2. 
Trend Specific tendency Description 
Methodological Solventless sample 
preparation techniques 
It is an example of application of “green chemistry” 
principles into analytical practice 
 Development of speciation 
analytics 
Speciation analytics in the process loading and 
determination of the different compounds and its 
different physical dorms and element 
 Application of sum 
parameters 
Total parameters describe the total content and gives 
element in all the pollutants or in a particular 
subgroup of pollutants in a sample under investigation 
 Introduction of 
biomonitoring and 
bioanalytics 
In practice the following problem are discussed: 
- The use of results of chemical analytics of 
biota samples to evaluate pollution of the 
abiotic part of the environment 
- Faune and flore observation 
- Immunoanalysis and bioassays 
 Simultaneous determination 
of many analytes using one 
sample in one analytical 
cycle 
High efficiency capillary columns used in 
chromatography are an excellent example of this 
approach 
Tabella 2. Descrizione delle varie tendenze nel miglioramento di vari aspetti nel processo analitico. 
 
L’idea di affiancare un prototipo di green analytical chemistry (GAC) al concetto di green 
chemistry risale al 2000 e agli studi di Namieśnik (10). Nonostante la sua ridotta incidenza in 
termini assoluti, ci sono vari aspetti che evidenziano come l’applicazione di tecniche sicure 
per l’ambiente ha dato un importante contributo nel rendere green anche altri ambiti (11).  
 Figura 1. Evoluzione della green analytical chemistry, dal paradigma chemiurgico a quello ecologico (12). 
 
La GAC è stata la chiave di volta nel passaggio dal paradigma chemiurgico al paradigma 
ecologico in analitica, creando uno strumento per la combinazione di analisi eco-friendly ed 
economiche (Figura 1). La sfida da affrontare era quella di raggiungere un compromesso tra 
il continuo miglioramento delle prestazioni e l’aumento della compatibilità ambientale. 
Partendo dai principi 1, 5, 6 ed 8 della green chemistry, una nuova serie di regole è stata 
sviluppata modellandola alle esigenze dell’analitica. Questi nuovi principi, 12 esattamente 
come per la green chemistry, sono i seguenti: 
1) Analisi dirette devono essere impiegate per evitare pretrattamenti del campione. 
2) Minimizzare dimensioni e numero di campioni deve essere un obbiettivo da perseguire. 
3) Analisi in situ devono essere scelta preferenziale. 
4) L’integrazione di processi analitici ed operazioni varie riduce gli sprechi di energia e l’uso 
di reagenti. 
5) Metodi miniaturizzati ed automatizzati devono essere scelta preferenziale. 
6) La derivatizzazione deve essere evitata quando possibile. 
7) La produzione di grandi volumi di rifiuti deve essere evitata e la sua gestione deve essere 
effettuata compatibilmente con la natura stessa degli scarti. 
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8) Metodi multi-parametrici o multi-analita devono esser preferiti alle tecniche che 
monitorano un solo composto alla volta. 
9) L’uso di energia deve essere evitato. 
10) Reagenti prodotti da fonti rinnovabili devono esser preferiti a reagenti di sintesi. 
11) Reagenti tossici devono essere eliminati o sostituiti. 
12) La sicurezza dell’operatore deve essere continuamente incrementata. 
Le analisi da remoto con misurazione diretta di campioni privi di trattamenti preliminari sono 
il sogno green dell’analista moderno; nonostante molto sia stato fatto in questa direzione, 
per molte applicazioni la fase preparativa risulta imprescindibile. Per questi motivi, 
nonostante i concetti della GAC siano stati definiti da tempo, il passaggio da approccio 
qualitativo (definizione dei principi) a quello quantitativo (miglioramento misurabile dei vari 
parametri interessati) è stato ben più lento rispetto all’evoluzione della scienza in altri settori 
(12). La chiave di volta nell’implementazione dei principi della GAC nell’analitica 
contemporanea è stata la miniaturizzazione: riduzione del volume di campione estratto o 
iniettato, riduzione del volume di solventi o fasi adsorbenti, riduzione del volume di scarti 
prodotto e del volume di fase mobile (come funzione del tempo necessario per la 
separazione cromatografica) impiegato (13). 
 
Figura 2. Strategie per rendere green le procedure analitiche (12). 
Questo processo, abbinato alla sostituzione di solventi pericolosi con altri sicuri, la riduzione 
di step energivori con la massima preferenza a trasformazioni a temperatura ambiente e 
tanti altri miglioramenti marginali, ha determinato le caratteristiche dell’analitica moderna 
che conosciamo (Figura 2). 
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IL PROCESSO ANALITICO 
Come già ampiamente discusso nella parte precedente, l’analitica è una disciplina 
ampiamente trasversale che copre applicazioni e condizioni di lavoro molto diverse tra loro. 
Ciononostante, come emerge andando a comparare metodiche analitiche di settori diversi 
reperibili in letteratura, l’iter seguito dalle procedure è praticamente il medesimo. La qualità 
del risultato di un’analisi dipende dalla accuratezza di tutte le procedure sperimentali che, a 
partire dalla matrice del campionare, portano al risultato finale. Gli errori compiuti nei vari 
step concorrono a determinare l’errore complessivo del risultato; risulta quindi necessario 
dedicare la massima attenzione a tutti gli aspetti e non solo all’analisi in quanto tale. 
In maniera molto generale i principali passaggi in cui si articola il processo analitico sono i 
seguenti: 
1. Campionamento 
2. Preparazione del campione 
3. Analisi 
 
Il campionamento è il primo step di ogni procedura analitica e costituisce di fatto il prelievo 
dell’aliquota su cui verrà applicato il metodo. Ogni matrice presenta diverse problematiche 
ed accortezze da adottare ma, in generale, si possono ricordare alcuni principi generali. Il 
campione prelevato deve essere quanto più “fedele” possibile (significativo) della presenza e 
concentrazione degli analiti di interesse nella matrice esaminata e, per garantire questo 
requisito, va stabilito un punto di campionamento rappresentativo, vanno ridotte al minimo 
le disomogeneità al momento del prelievo e minimizzate le contaminazioni successive o i 
fenomeni di degradazione chimico-biologiche. Diverse strategie sono state studiate per 
ognuno dei punti elencati sopra ma la loro disamina esula dagli obbiettivi di questa tesi di 
dottorato e la si rimanda ad altre sedi. 
 
 
 
PREPARAZIONE DEL CAMPIONE ED ESTRAZIONE 
I campioni da analizzare, salvo casi estremamente particolari, sono composti da atomi di 
diversi elementi, presenti con diversi stati di ossidazione, e legati ad altri atomi a loro volta 
diversi e presenti in molecole diverse; l’insieme di tutte le molecole del campione a parte 
l’analita è definito matrice. Anche il più semplice dei campioni è composto da migliaia di 
molecole, tra le quali però, solo una o poche sono di interesse per l’analista. Queste 
molecole possono a loro volta contribuire a sopprimere o promuovere determinate 
caratteristiche del composto di interesse che vengono impiegate nel processo di rivelazione. 
Questo fenomeno, largamente conosciuto come effetto matrice (matrix effect, ME) può 
essere così incisivo da emulare il segnale di un composto non presente (falso positivo) o 
sopprimere completamente la presenza di un composto presente (falso negativo). 
Contestualizzando questo fenomeno nella delicatezza dell’analitica nei suoi vari ambiti di 
applicazione, il risultato di questi errori può essere estremamente dannoso (14). L’effetto 
matrice è stato largamente studiato nel mondo scientifico e sono state messe a punto ed 
accettate diverse strategie per mitigarne le conseguenze, tra cui il metodo delle aggiunte 
standard e la calibrazione a standard interno. Matuzevsky (15) divulgò una semplice 
strategia per la quantificazione dell’effetto matrice che viene largamente accettata ed 
impiegata dalla comunità scientifica. Questa procedura prevede la quantificazione di due 
campioni a concentrazione nota recanti la stessa quantità di analita ma preparati, uno in 
matrice “post-extraction” e l’altro in solvente (il quale ci si aspetta che sia equiparabile a un 
bianco). Il rapporto tra in segnale registrato in presenza della matrice (S sample) e quello con il 
solo solvente (S spiked blank) potrà differire solo per la compresenza di altre molecole. La 
formula impiegata è la seguente: 
𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑥 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡 (%) =
𝑆 sample
𝑆 spiked blank
∗ 100 
L’effetto matrice percentuale potrà quindi essere sia maggiore che minore di 100 a seconda 
che ci si trovi, rispettivamente, in condizioni di signal enhancement o signal suppression (16). 
Fatta questa doverosa premessa, utile per sottolineare la potenziale interferenza della 
matrice nel risultato analitico, appare evidente che la fase di preparazione del campione sarà 
volta a ridurne le conseguenze. Nella preparativa, spesso identificabile con l’estrazione, il 
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campione viene processato in modo da isolare il più possibile composto di interesse 
all’interno del più piccolo volume possibile: questo sia per rimuovere eventuali interferenti 
che per aumentare la concentrazione analizzata. Ulteriori passaggi chimici o biochimici 
possono essere coinvolti ma si tratta di approfondimenti di minor interesse in questa 
panoramica. Tra le operazioni preliminari all’analisi vanno citate la centrifugazione, la 
filtrazione, la sedimentazione, la digestione, la distillazione, l’idrolisi, la diluizione e tante 
altre ancora. Ogni tecnica strumentale prevede delle procedure preparative dedicate in 
modo da rendere l’analisi efficace, prestazionale e riproducibile. Nella chimica delle piccole 
molecole organiche oggetto di questo lavoro di tesi, la preparativa più comune è 
l’estrazione. 
Estrarre un composto significa fondamentalmente rimuovere la matrice (17); questa 
definizione data da Janusz Pawliszyn appare particolarmente adeguata in quanto sposta il 
focus dall’analita a tutte le molecole che lo circondano.  
Nell’analitica moderna la parte di preparazione del campione è stata oggetto di pesanti 
rivisitazioni; sempre più metodiche sono state sviluppate con approcci diretti o semi-diretti 
come il “dilute-and-shoot” o l’uso di tecniche cosiddette “ambient” dove nessuna 
preparazione o solo qualche semplice passaggio come la diluizione sono previsti. Il trend 
generale prevede che ogni passaggio non strettamente fondamentale per il risultato finale 
venga rimosso o quantomeno semplificato. L’estrazione è infatti uno step nel quale non 
viene ottenuto nessun risultato analitico e che risulta spesso poco riproducibile essendo 
generalmente il primo imputato in caso di risultati insoddisfacenti.  
 
 
 
 
 
 
 
TECNICHE DI ESTRAZIONE CONVENZIONALI 
Ricollegandosi ai paragrafi precedenti, emerge come la fase estrattiva sia particolarmente 
limitante in termini di produttività in quanto esosa a livello di tempo, sia di lavoro che di 
tempi morti (come ad esempio digestioni o idrolisi enzimatiche). Inoltre, l’uso di fasi 
assorbenti di difficile smaltimento o di solventi inquinanti per le estrazioni va in forte 
contrapposizione con i principi della green analytical chemistry; anche eventuali processi 
termici o l’uso di microonde sarebbero da evitare o da sostituire con processi non energivori 
(18).  
Attualmente, per la maggior parte delle metodiche analitiche, l’estrazione rimane una parte 
imprescindibile. Le principali tecniche per campioni liquidi sono suddivisibili, in due grandi 
famiglie: 
1) Liquido – liquido 
2) Solido – liquido 
L’estrazione liquido – liquido (Liquid – Liquid Extraction, LLE) è una delle tecniche più antiche 
e conosciute; prevede l’impiego di un solvente da aggiungere al campione che quindi andrà 
ad arricchirsi delle molecole a lui affini. Il solvente estraente deve essere immiscibile con il 
solvente della matrice e soprattutto deve presentare una forte affinità per il composto di 
interesse. Il trasferimento dei soluti tra le due fasi è regolato dalle leggi di trasferimento di 
materia, dove uno dei parametri chiave è la superficie esposta; il sistema bifasico va infatti 
agitato per un tempo prestabilito in modo da formare una fine dispersione di solvente 
estraente e campione che permette di massimizzare il rapporto superficie/volume. 
Terminato questo step meccanico, le due fasi si separano in quanto immiscibili andando a 
posizionarsi l’una sopra all’altra sulla base del valore di densità. La fase estraente viene 
quindi ulteriormente trattata o anche iniettata direttamente se compatibile col sistema 
analitico utilizzato.  
L’estrazione liquido-liquido è una tecnica veloce e che non richiede l’acquisto di 
apparecchiature dedicate (salvo l’imbuto separatore). I composti si trasferiscono dal 
campione alla fase estraente in base alla diversa affinità per i due solventi. Questa 
caratteristica è rappresentata dalla costante Pow ovvero coefficiente ottanolo – acqua o 
coefficiente di partizione; si tratta di un valore numerico calcolato per ogni composto a 
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condizioni di pressione e temperatura normali (1 atm e 25°C) che indica come questo si 
ripartisce in condizioni di equilibrio tra l’ottanolo (fase idrofoba) e l’acqua (fase idrofila). Per 
comodità la Pow è spesso utilizzata in forma logaritmica come segue: 
log Pow = log 
[𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑒]octanol
[𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑒] water
 
Indicando [solute]octanol e [solute]water come le concentrazioni del composto rispettivamente 
in ottanolo ed acqua, si ottiene un valore che indica idrofilicità o idrofobicità rispettivamente 
in base a quanto è minore o maggiore di zero. L’estrazione liquido – liquido è una tecnica 
ancora radicata nei laboratori di analisi in quanto economica e relativamente veloce 
nonostante siano stati sviluppate valide alternative in grado di ovviare ai suoi punti deboli. 
Estraendo con solvente matrici complesse come ad esempio molti campioni ambientali o 
biologici molte altre molecole verranno co-estratte assieme all’analita di interesse andando 
di fatto a limitare l’utilità di questo passaggio. I solventi impiegati per estrarre soluzioni 
acquose sono spesso nocivi e tossici, quindi in forte contrasto coi principi della GAC; inoltre, 
considerato che la quantità di estraente usata può essere anche varie volte il volume di 
campione, la problematica assume maggior rilevanza. Per i suddetti motivi la maggior parte 
dei migliori solventi sono stati infatti sostituiti con alternative più sicure ma anche meno 
efficaci. La LLE è dunque una tecnica estrattiva efficiente ed efficace solo per analiti molto 
affini al solvente estraente e che presentano polarità fortemente diversa dal resto dei 
componenti della matrice. In accordo coi principi della GAC varie tecniche alternative prive 
di solventi sono state studiate e messe a punto (Figura 3). 
Tra le alternative presentate è presente anche l’estrazione solido – liquido (Solid – Phase 
Extraction, SPE) citata in precedenza. I suoi principi di funzionamento sono analoghi alla 
liquido – liquido ma con alcune differenze; in questo caso il composto estratto deve 
instaurare interazioni con una fase estraente solida che saranno di tipologia ed intensità 
diverse rispetto ad un solvente liquido (19). La procedura prevede che il campione, 
preventivamente omogeneizzato e separato da residui solidi, venga fatto passare attraverso 
una fase adsorbente solida dedicata. Questo materiale verrà scelto in base alle interazioni 
instaurabili con gli analiti in modo da riuscire a trattenerli selettivamente a discapito della 
matrice. Di fatto questo passaggio appare come una via di mezzo tra una separazione 
cromatografica (ma gli analiti non vengono eluiti in questa fase) ed una filtrazione dove la 
separazione è sulla base delle caratteristiche chimiche e non in base alle dimensioni.  
 
Figura 3. Schema di tecniche alternative alla LLE per varie applicazioni che non necessitano di solventi (2). 
 
Un primo condizionamento con lo stesso solvente di cui è composto il campione è 
fondamentale come preliminare all’estrazione per pulire ed andar a ripristinare le condizioni 
nelle quali la fase adsorbente dovrà interagire con gli analiti. Una volta caricato il campione e 
fatto passare attraverso la fase solida, questa si sarà arricchita dei composti in grado di 
instaurare interazioni più forti con esso di quelle che ha con la matrice. La cartuccia viene 
quindi lavata con lo stesso solvente usato nel condizionamento (o una sua miscela piuttosto 
simile), asciugata con un flusso di gas ultrapuro ed inerte ed infine eluita. In quest’ultimo 
step, il solvente (o la miscela di solventi) usato per rimuovere i composti dalla fase solida 
deve instaurare con essi interazioni di maggior intensità di quelle presenti con la fase solida 
adsorbente, in modo da trasportarli col flusso di liquido nel volume di estratto. Quest’ultimo 
passaggio può esser ripetuto più volte per aver la certezza di pulire al meglio la cartuccia e 
recuperare tutto l’analita estratto. Tutta la suddetta procedura è schematizzata in Figura 4. 
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Figura 4. Schematizzazione delle operazioni fondamentali in un’estrazione SPE (20). 
 
Comparata all’estrazione liquido – liquido, la solido – liquido riesce a rispettare meglio i 
principi della GAC: solo piccole quantità di solvente vengono utilizzate durante lavaggi ed 
eluzione e la fase adsorbente è riutilizzabile per varie decine di volte (21). La SPE risulta 
particolarmente vantaggiosa per analiti in tracce in quanto, andando ad estrarre grandi 
volumi di campione, permette un’elevatissima pre-concentrazione tale da rendere la 
concentrazione finale a valori rilevabili anche per tecniche strumentali a basse prestazioni; in 
questo caso, a differenza della LLE, non è necessaria l’evaporazione al rotavapor di grandi 
quantità di solvente dall’estratto, con ovvi vantaggi in termini di efficienza, costi e tempo. La 
SPE attualmente è ampiamente automatizzabile nella versione on – line: la cartuccia 
estraente viene installata in serie in un sistema HPLC posizionata precedentemente alla 
colonna cromatografica. Con le opportune accortezze è possibile far fare tutta l’estrazione e 
la rivelazione comprensiva di separazione cromatografica direttamente nel sistema stesso 
senza tempi morti e senza rischio di perdere materiale durante le varie manipolazioni.  
 
 
TECNICHE DI ESTRAZIONE GREEN IN SCALA MICRO 
Lo sviluppo delle tecniche estrattive è stato portato avanti seguendo principalmente due 
delle dodici linee guida della “green analytical chemistry”: la sostituzione di solventi nocivi o 
comunque dannosi per l’ambiente con altri più sicuri e la riduzione delle quantità impiegate 
in termini di solventi, campione, scarti ed energia. Le variabili da tenere in considerazione 
per rendere un protocollo estrattivo green sono riassunte in Figura 5. 
 
Figura 5. Aspetti da considerare nell’evoluzione di tecniche estrattive in ottica GAC (12). 
 
Nell’ottica della GAC entrambe queste strategie sono ampiamente migliorabili, soprattutto 
in termini di prodotti di scarto (solventi estraenti e fasi esauste adsorbenti) e di quantità di 
campione impiegata. Proprio per rispondere ai suddetti principi, le tecniche liquido – liquido 
e solido – liquido sono state oggetto di un intenso processo di miniaturizzazione dal quale 
sono nate nuove varianti in grado di garantire prestazioni equivalenti, se non migliori, pur 
con quantità di campione ridotte di qualche ordine di grandezza. 
La microestrazione in fase solida (Solid-Phase MicroExtraction SPME) è una tecnica basata 
sull’utilizzo di una fibra di silice fusa, rivestita esternamente da una piccola quantità di fase 
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stazionaria adsorbente. Questa tecnica è stata sviluppata da Pawliszyn e collaboratori nel 
1989 (Arthur, Pawliszyn, 1990) e migliorata negli anni a seguire fino a diventare una delle 
strategie estrattive migliori sotto tutti i punti di vista (22). Il protocollo prevede che la fibra 
venga esposta al campione in moda da arricchirsi degli analiti a lei affini. Una volta 
completata l’estrazione, gli analiti vengono desorbiti direttamente nello strumento analitico 
senza ulteriori passaggi. La SPME è stata sviluppata per rispondere alla crescente esigenza di 
metodi rapidi e affidabili, in grado di rispondere ai principi della GAC e di riassumere in un 
unico step l’estrazione e la purificazione. La SPME trova una perfetta combinazione nelle 
tecniche gascromatografiche in quanto, gli analiti vengono termo-desorbiti direttamente 
nell’iniettore e di fatto, si può considerare incorporata anche la determinazione analitica 
finale. Nel caso di accoppiamento con la cromatografia liquida (LC) deve essere 
implementata una eluizione con solvente in modo da recuperare gli analiti che saranno poi 
iniettati; questo passaggio può essere automatizzato per aumentarne l’efficienza. I principali 
vantaggi della SPME possono essere riassunti come segue: 
1. il consumo di solvente è ridotto al minimo se non azzerato; 
2. per l’esecuzione dell’analisi è sufficiente una piccola quantità di campione; 
3. gli step preliminari sono semplici e veloci; 
4. il processo di preparazione del campione può essere automatizzato; 
5. gli analiti vengono sia estratti che pre-concentrati da qualsiasi tipo di matrice; 
6. sono possibili anche campionamenti on-site e in vivo. 
La fibra estraente è realizzata in silice fusa (lunga circa 1 cm e con diametro di 0,110 mm) 
ricoperta da una piccola quantità di fase estraente (nell’ordine di 1 µL con spessore 
compreso tra 7 e 100 µm); questo è solitamente una fase polimerica ad alto peso molecolare 
(PM), simile a quelle impiegate per le fasi stazionarie nelle colonne GC, o un adsorbente 
solido altamente poroso, per aumentare l’area accessibile per l’adsorbimento. La fibra così 
rivestita è connessa ad un’astina che funge da pistone e viene fatta scorrere all’interno di un 
ago. Il sistema che ne risulta è commercializzato col nome di holder (Figura 6).  
La procedura SPME si compone di una prima fase di estrazione in cui la fibra, 
precedentemente termo-condizionata, viene esposta nello spazio di testa del campione (o 
immersa nel campione liquido) da analizzare; in questo step, gli analiti vanno ad adsorbirsi 
sulla fibra fino al raggiungimento di un equilibrio con la concentrazione residua nel 
campione. Il tempo di estrazione è un parametro fondamentale che deve essere 
opportunamente ottimizzato. Terminato questo step, la fibra viene ritratta nell’ago e segue 
la fase di desorbimento, direttamente nell’iniettore per gascromatografia o in una camera di 
desorbimento se segue un’analisi con cromatografia liquida. Tutta la procedura estrattiva 
può essere automatizzata, ottenendo un miglior rispetto di tempi e volumi per una maggiore 
ripetibilità dell’analisi. 
 
Figura 6. Sezione dell’holder SPME con dettaglio della fibra estraente e del suo posizionamento nell’ago (23). 
 
Successivamente alla SPME un’altra tecnica microestrattiva solido – liquido è stata 
sviluppata, messa a punto e commercializzata. La Micro Extraction by Packed Sorbents 
(MEPS) è un’alternativa alla SPME basata su un dispositivo dotato di una cartuccia interposta 
tra l’ago ed il pistoncino di una siringa (manuale o meccanizzata); in questa maniera, durante 
il passaggio del campione aspirato si vengono a instaurare delle interazioni tra gli analiti e la 
fase adsorbente contenuta all’interno della cartuccia che ne permettono la separazione dal 
resto della matrice (Figura 7). Diversamente dalla SPME, nella MEPS la fase adsorbente è 
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posizionata dopo l’ago e richiede che il campione sia aspirato all’interno della siringa; 
nonostante la tipologia di interazioni col campione sia la stessa (di fatto le fasi adsorbenti 
sono le medesime), questo fattore determina un’efficienza e ripetibilità ben maggiore.  
 
Figura 7. Cartucce MEPS e varie tipologie di siringhe, manuali, automatiche e semiautomatiche. 
 
Infatti, nella MEPS il volume di campione trattato è dettato dal volume della siringa 
impiegata e l’interazione con gli analiti non è conseguenza dalla loro migrazione per 
differenza di concentrazione dal bulk del liquido alla fase stazionaria, ma bensì è forzata dal 
suo passaggio attraverso la cartuccia (Figura 8).  Sul campione può esser ripetuta l’estrazione 
più volte in modo da massimizzare l’efficienza estrattiva senza dover aspettare il 
raggiungimento dell’equilibrio termodinamico come nelle tecniche solido – liquido.  
Successivamente alla fase di adsorbimento, la cartuccia caricata di analiti viene prima lavata 
(come nella SPE/SPME) ed infine eluita con un’apposita miscela. Il lavaggio è importante per 
rimuovere quelle molecole della matrice che sono rimaste sulla superficie della fase 
adsorbente e che potrebbero dare effetto matrice. L’eluizione può essere effettuata 
direttamente all’interno dell’iniettore del GC/HPLC con ovvi vantaggi in termini di efficienza 
e produttività; ovviamente sia l’ago che il solvente utilizzato dovranno essere compatibili col 
sistema cromatografico impiegato.  
 
Figura 8. Procedura generale di estrazione MEPS con siringa manuale (24). 
 
Quando l’eluizione non coincide con l’iniezione lo stesso processo può esser ripetuto più 
volte in modo da aumentare l’efficienza ed evitare fenomeni di carry over (ossia presenza di 
molecole di analita non estratte dalla cartuccia che potrebbero essere eluite in analisi 
successive andando ad influenzarne i risultati). 
La MEPS è una tecnica collaudata, automatizzabile e certamente selettiva vista la possibilità 
di scegliere tra più fasi adsorbenti; tra i suoi principali vantaggi vi è certamente la capacità di 
estrarre volumi estremamente ridotti di campione (attualmente 5 µL). A differenza della 
SPME però, il suo impiego è limitato ai soli campioni in fase liquida. Il fatto di dover far 
passare il campione attraverso la cartuccia impone però la necessità di doverlo preparare 
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con filtrazioni o centrifugazioni in modo da rimuovere il particolato solido che potrebbe 
ostruire la fase solida. Inoltre, campioni ad elevata viscosità sono inadatti a questa tecnica 
per l’impossibilità di far fluire il liquido a causa dell’eccessiva contropressione; questo limite 
può essere ovviato con un’opportuna diluizione ma questa scelta non sempre è compatibile 
con le prestazioni della strumentazione e la concentrazione del campione. Infine, la pre-
concentrazione massima ottenibile utilizzando l’estrazione MEPS, estraendo con la siringa di 
massimo volume (1 mL) ed eluendo con la più piccola (5 µL), è di 200 volte, sensibilmente 
inferiore rispetto a quanto possibile con SPME e SPE (25). 
Apparentemente in contrapposizione ai requisiti della GAC, che fortemente si oppongono 
all’uso di solventi e che quindi prediligono le tecniche di estrazione solido – liquido, esiste 
una variante green anche di tecniche liquido – liquido. La Dispersive Liquid – Liquid Micro 
Extraction (DLLME) è una tecnica estrattiva liquido – liquido su scala micro presentata da 
Assadi nel 2006 per la determinazione di idrocarburi (26) e pesticidi (27) nell’acqua. Oggi la 
DLLME è stata adattata ad applicazioni molto diverse tra loro andando ad adattarne il 
protocollo per massimizzarne l’efficienza ed enfatizzarne il caratterere green. Nonostante si 
tratti di una tecnica molto “giovane” è riuscita subito a catturare l’attenzione del mondo 
della ricerca grazie ai suoi indiscutibili vantaggi ed alla sua semplicità. Dal 2006 ad oggi la 
DLLME è stata oggetto di oltre 1300 pubblicazioni scientifiche e l’interesse nei suoi confronti 
risulta ancora in crescendo (28). Nel mondo scientifico viene ritenuta una tecnica green in 
quanto, diversamente dalla LLE convenzionale, nella DLLME le quantità in uso di solvente, 
campione ed altro vengono minimizzate a valori inferiori al mL. Ciò permette di ridurre 
ovviamente l’eventuale uso di energia e la produzione di rifiuti. La DLLME inoltre permette 
l’estrazione di più analiti con caratteristiche di polarità simili, unificando il recupero in un 
unico step. Il principio di estrazione DLLME, abbastanza simile a quello LLE, si basa sulla 
formazione di un sistema ternario composto dal campione acquoso in cui viene disciolto un 
sale ed a cui viene aggiunta una miscela di solventi organici definita fase estraente. 
Uno schematico riassunto dei progressi della DLLME dal 2006 al 2016 è riportato in Figura 9.  
 
 
 Figura 9. Punti chiave dell’evoluzione della DLLME a 10 anni dalla sua presentazione (28). 
 
Quest’ultima è composta principalmente da (almeno) due componenti:  
1) Extractor solvent: è il componente minoritario della miscela estraente, nonché quello che 
a fine processo verrà recuperato ed analizzato. Deve essere quanto più affine possibile 
agli analiti (idoneo indice Pow), non miscibile con l’acqua e possibilmente più denso della 
matrice. I migliori solventi sotto il punto di vista delle prestazioni sono gli organoclorurati 
anche se la tendenza è l’impiego di liquidi provenienti da produzioni rinnovabili 
compatibili con i principi della GAC. Visto comunque il loro impiego in quantità esigue, 
anche protocolli con solventi leggermente tossici sono considerabili come green (29). 
2) Dispersive solvent: è il componente maggioritario della miscela estraente nonché quello 
che serve a facilitare il trasferimento di materia tra solvente estraente e matrice. Il suo 
requisito principale è quello di essere miscibile sia con l’acqua che con l’extractor solvent. 
Vengono impiegati in questo ruolo solventi a media polarità, solitamente in grado di 
accettare un legame a idrogeno come CH3CN, acetone ed anche qualche alcol a media 
catena. Il dispersive solvent viene impiegato in quantità maggiori e quindi la sua eco-
compatibilità è requisito fondamentale. 
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Componente fondamentale è il sale che serve per garantire l’effetto di salting out effect 
necessario per aver maggior efficienza e migliori recuperi. Il salting out effect è un fenomeno 
di interazione elettrolita – non elettrolita in fase acquosa nel quale il non elettrolita diventa 
meno solubile ad elevate concentrazione di sale (30) (31). Va comunque sottolineato che 
esiste una condizione ottimale per favorire i recuperi e che soluzioni sature di sale non 
necessariamente danno risultati migliori. Stessa scelta di compromesso va attuata per la 
temperatura come dimostrato da Assadi (26) (32). 
 
Figura 10. Esempio di procedura di estrazione DLLME generica (33). 
 
Una volta sciolto il sale ed unita la miscela estraente al campione, il sistema viene agitato in 
modo tale da formare una fine dispersione di gocce di liquido organico all’interno della 
matrice acquosa così da massimizzare il rapporto area/volume e favorire il trasferimento di 
materia. Il tempo di agitazione viene definito in modo da permettere il raggiungimento 
dell’equilibrio termodinamico tra le due fasi; in questo senso la scelta e la quantità di 
dispersive solvent sono cruciali. Per ottimizzare proprio questa fase, che risulta essere il 
tallone d’Achille delle tecniche liquido – liquido, sono state impiegate con successo altre 
tecniche di agitazione tra cui l’utilizzo di ultrasuoni (Ultrasound Assisted Dispersive Liquid 
Liquid Micro Extraction, UA-DLLME) (34).Gli ultrasuoni risultano particolarmente vantaggiosi 
in quanto in grado di indebolire i legami a idrogeno tra analiti ed acqua facilitandone il 
passaggio in fase organica (35). Segue una centrifugazione per ri-separare le due fasi e poter 
recuperare quella organica, ora arricchita degli analiti, nel fondo della provetta. L’estratto 
può essere quindi iniettato o sottoposto a derivatizzazione o tirato a secco per poter 
solubilizzare i composti in solvente idoneo. 
I vantaggi della DLLME sono la sua versatilità, la sua semplicità (pochi passaggi, tutti a 
temperatura ambiente o simile), la sua economicità (non sono richieste attrezzature 
dedicate) e la non-necessità di trattamenti preliminari particolari. Inoltre, il fatto che i volumi 
di sovente estrattore siano inferiori al volume di campione garantisce un fattore di 
arricchimento fondamentale per il miglioramento dei limiti di rivelabilità (LOD) e di 
quantificazione (LOQ) (36). D’altro canto il vincolo di non miscibilità in acqua del solvente 
estrattore ne limita la gamma di analiti estraibili e questo, unito alla difficile 
automatizzabilità del metodo ne ostacola la diffusione nella pratica routinaria. 
Tra le tecniche microestrattive, oltre alle tre citate sopra, molte altre sono state sviluppate e 
messe a punto anche se il loro campo di applicazione è storicamente rimasto limitato a pochi 
ambiti di nicchia. In questo lavoro di dottorato l’attenzione è stata focalizzata in particolare 
su MEPS e DLLME in quanto, nonostante siano tecniche legate a principi chimico – fisici 
diversi, sono accumunate dalla potenzialità di estrarre efficientemente una quantità ridotta 
di campione coerentemente con i principi della green chemistry. Grazie a queste 
caratteristiche sono tecniche di estremo interesse per quelle applicazioni, solitamente 
forensi, in cui il campione è in quantità particolarmente limitata.  
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MEMBRANE SEMIPERMEABILI E ANALISI DIRETTE 
Esistono tecniche strumentali in grado di acquisire il dato analitico in maniera diretta, spesso 
senza ricorrere alle estrazioni: la più diffusa di esse è il Purge-and-Trap. Questo sistema è 
particolarmente utile per composti volatili solubilizzati in matrici liquide come ad esempio i 
trialometani nelle acque o gli aromi negli alimenti; per poter trattare sia i composti volatili 
che i non voltatili, invece, si stanno recentemente affermando le membrane semipermeabili. 
Le membrane in realtà sono ampiamente studiate da vari decenni e da oltre 35 anni 
vengono usate per il monitoraggio in tempo reale di composti volatili. 
Il punto di forza delle membrane è la permeoselettività ossia la loro capacità di permettere il 
passaggio di determinati analiti e, selettivamente, di impedirlo ad altri (37). Posizionando un 
materiale con queste caratteristiche come parte di un capillare esposta al campione da un 
lato, e ad un flusso di fluido affine agli analiti, chiamato fase accettrice (acceptor phase, AP), 
dall’altro, è possibile estrarre solo le molecole con le determinate caratteristiche con anche 
un’elevata pre-concentrazione. Le membrane cave di questo tipo sono definite come Hollow 
Fiber Membrane (HFM) (38). La fase accettrice può essere sia un solvente liquido che un gas, 
in base alle caratteristiche dei composti investigati e del detector utilizzato. Il flusso 
arricchito degli analiti viene quindi direzionato al detector per una misurazione del segnale in 
tempo reale. Ottimi detector da accoppiare a strumenti basati sulle membrane 
semipermeabili sono quelli basati sulla spettrometria di massa; la configurazione che ne 
consegue, conosciuta col nome di MIMS (Membrane Introduction Mass Spectrometry), riesce 
a dare la necessaria selettività analitica ad analisi in continuo dove gli analiti non sono 
separati tramite cromatografia e quindi privi di un’informazione caratterizzante come il 
tempo di ritenzione. Alcuni dei possibili accoppiamenti tra membrane e spettrometri di 
massa sono riportate in Figura 11. Le membrane attuali possono esser scelte tra diverse 
varianti di materiali e selettività sterica e permettono l’analisi su matrici gassose, liquide e 
solide (39).  
 
 Figura 11. Alcune configurazioni nell’interfacciamento MIMS per campionamenti su gas e su liquidi (40). 
 
Le membrane maggiormente utilizzate in configurazione MIMS sono realizzate in materiali 
polimerici di sintesi come il polidimetilsilossano (PDMS). Questo materiale è stato 
ampiamente utilizzato sin dai primi prototipi di membrane, in quanto già ampiamente 
studiato e conosciuto per la sua stabilità, robustezza e capacità di trasferire selettivamente 
solo composti idrofobici (41). Il PDMS da i migliori risultati con composti volatili 
(storicamente i primi studiati in configurazione MIMS) mentre spesso necessita di 
modificazioni con i meno volatili. Considerando che uno dei punti di forza delle membrane è 
la misurazione in tempo reale, risulta evidente che il trasferimento di materia deve avvenire 
fino al raggiungimento dell’equilibrio termodinamico durante il tempo di contatto; per 
questo motivo i composti altobollenti, ad elevato peso molecolare nonché 
abbondantemente funzionalizzati da gruppi polari, sono più ostili ad allontanarsi dalla 
matrice acquosa e richiedono accorgimenti particolari (42). In questi casi una strategia 
utilizzata con composti volatili e AP gassosa è l’incremento della temperatura; con composti 
altobollenti e AP temperature troppo elevate possono dare problemi quali la formazione di 
bolle, il trasferimento di vapore acqueo e la degradazione del materiale. Altri materiali usati 
per la realizzazione delle membrane sono il Naflon® (38), il Polivinilidenfloruro (44) e tutte le 
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varianti ottenute andando a modificare il rapporto tra i monomeri costituenti il polimero ed 
altri parametri strutturali. Un’altra strategia per la misurazione di composti di natura 
biologica è la possibilità di immobilizzare degli enzimi sulle superficie esterna della 
membrana in modo da trasformare analiti non permeabili in prodotti permeabili e quindi 
rilevabili (45). 
 
Figura 12. Comparazione tra una tecnica di campionamento/preparativa discontinua come il Purge and Trap ed 
una in tempo reale come l’accoppiata membrane-spettrometria di massa nel monitoraggio di toluene in tracce 
nell’atmosfera. Emerge chiaramente come con le membrane sia possibile registrare tutte le informazioni e dare 
una caratterizzazione molto più accurata (40). 
 
Oggi le membrane sono una delle migliori tecniche per l’analisi di composti target in grado di 
soddisfare i requisiti della GAC in quanto permettono di evitare i due step tipici di molti 
protocolli a più elevato impatto ambientale, preparativa e cromatografia (40). La capacità di 
misurare il segnale analitico in maniera diretta e continua garantisce un’incrementata 
risoluzione temporale rispetto alle tecniche a monitoraggio discreto e quindi riesce a dare 
maggiori informazioni (Figura 12). Strumenti basati sulle MIMS sono ottimi per monitoraggi 
ambientali in situ, riducendo drasticamente il tempo di maneggiamento del campione e la 
possibilità di errori; la loro diffusione in questo senso è stata ostacolata dalle dimensioni (e 
costo) dell’apparecchiatura completa. Oggi, la riduzione delle quantità impiegate nel 
processo analitico richieste dalla GAC ha determinato una miniaturizzazione anche delle 
strumentazioni, le quali hanno dimensioni compatibili a quelle di un device portatile. 
 
Figura 13. Caratterizzazione della quantità di metano superficiale in un fiume sotterraneo nel canale di Santa 
Barbara (California, USA) misurata con un sistema MIMS-EI (40). 
 
Utilizzando sistemi MIMS è possibile caratterizzare nel dettaglio varie matrici ambientali di 
qualsiasi tipo come aria, mare, corsi d’acqua e falde sotterranee (Figura 13). Le loro 
caratteristiche li rendono perfetti per il monitoraggio di reazioni chimiche e l’ottimizzazione 
37 
 
 
 
in itinere delle condizioni operative. Vari tentativi sono stati fatti su sistemi biologici e su 
reazioni organiche ma i risultati ottenuti sono limitati a composti volatili (per accoppiamenti 
con AP gassose) o prodotti di idrolisi enzimatica. Per il monitoraggio on-line di reazioni 
chimiche di composti non volatili sono necessarie tecniche di ionizzazione in fase liquida 
efficienti e prive di effetto matrice come la spettrometria di massa a ionizzazione elettronica 
(EI-MS). Questa sorgente, per quanto altamente prestazionale per un’applicazione di questo 
tipo, non viene impiegata in quanto operante in condizioni di alto vuoto e con molecole 
gassose. Per poterla impiegare con AP liquide è necessario l’impiego di apposite interfacce 
EI-MS, tematica di ricerca che verrà approfondita in seguito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
METODI DI SEPARAZIONE CROMATOGRAFICA 
La cromatografia è una tecnica di separazione degli analiti presenti in una miscela omogenea 
fatti passare attraverso un supporto con il quale instaurano interazioni di differente entità. 
La diversa affinità dei vari composti per le due fasi, una fissa (stazionaria) ed una corrente 
(mobile) fa sì che questi oppongano una diversa “resistenza” all’avanzamento (46). Ne 
consegue che i vari composti usciranno dalla fase stazionaria con un ritardo direttamente 
proporzionale alle interazioni instaurate; questa differenza è il tempo di ritenzione.  
 
Figura 14. Cromatogramma UHPLC – UV di una miscela standard di 16 cannabinoidi con colonna Restek ARC-
18® (47). I composti separati sono (in ordine di eluzione): Cannabidivarinic acid (CBDVA), Cannabidivarin (CBD), 
Cannabidiolic acid (CBDA), Cannabigerolic acid (CBGA), Cannabigerol (CBG), Cannabidiol (CBD), 
Tetrahydrocannabivarin (THCV), Tetrahydrocannabivarinic acid (THCVA), Cannabinol (CBN), Cannabinolic acid 
(CBNA), Δ9-Tetrahydrocannabinol (Δ9-THC), Δ8-Tetrahydrocannabinol (Δ8-THC), Cannabicyclol (CBL), 
Cannabichromene (CBC), Tetrahydrocannabinolic acid A (THCA-A), Cannabichromenic acid (CBCA). 
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Il risultato di una separazione cromatografica è riportato in un grafico definito 
cromatogramma che associa al tempo (ascissa) il segnale degli analiti (ordinata). Un esempio 
di cromatogramma è riportato in Figura 14. Parlando genericamente di cromatografia, 
infatti, si intende sia la tecnica di purificazione di composti tipica della chimica organica, che 
il processo di separazione del campione usato in campo analitico. Siccome anche in questo 
passaggio nessun segnale correlabile agli analiti viene acquisito, è ragionevole pensare alla 
cromatografia come alla parte finale della preparativa. La fase stazionaria è raccolta 
all’interno di un cilindro di vario diametro e lunghezza definito colonna; qui avviene il 
contatto tra fasi e si ha la separazione. Le interazioni instaurate tra composti e fase 
stazionaria variano in base alle loro differenti dimensioni ed all’affinità chimica degli uni per 
l’altra (principalmente forze di coesione dovute alla diversa polarità ma anche interazioni di 
carattere elettrostatico come le π tipiche degli anelli aromatici). Il primo esperimento di 
cromatografia mai realizzato viene attribuito al botanico italo-russo Michail Semënovič Cvet 
(erroneamente trascritto come Tswett) il quale separò una miscela di pigmenti naturali 
usando una fase stazionaria composta da carbonato di calcio ed una fase mobile basata su 
una miscela di etanolo ed etere di petrolio; è per questo che il nome della tecnica è una 
traslitterazione della parola greca “khrôma” (colore) (48).  
La cromatografia come tecnica analitica strumentale, invece, ha avuto origine negli anni 40 
in concomitanza con l’emergere della cromatografia di ripartizione e della teoria dei piatti da 
parte di Martin e Synge nel 1941 (49). Secondo la suddetta teoria, la colonna cromatografica 
può essere approssimata ad una colonna per la distillazione di liquidi ovvero suddivisa in 
stadi di equilibrio tra le fasi chiamati piatti; mentre nella distillazione la fase vapore è in 
equilibrio col proprio liquido, nella colonna la fase mobile è in equilibrio con quella 
stazionaria. Quanti più stadi di equilibrio sono presenti quanto più efficiente è la separazione 
quindi, per avere ottime prestazioni con colonne di lunghezza ragionevole, sono necessari 
piatti “bassi”; da qui la definizione del parametro Altezza Equivalente del Piatto Teorico 
(Height Equivalent to a Theorethical Plate, HETP) con cui si misura la prestazione di una fase 
stazionaria. Lo sviluppo della cromatografia di ripartizione è valsa per Martin e Synge la 
vincita del Premio Nobel per la chimica nel 1952 (50). Circa 15 anni dopo, la teoria dei piatti 
è stata completata da van Deemter con la correlazione tra efficienza cromatografica e 
velocità lineare della fase mobile (51). La conseguente rate theory riassume in un’unica 
equazione iperbolica chiamata equazione di van Deemter, gli effetti di tutti i fenomeni fisici, 
cinetici e termodinamici che interessano la cromatografia.  
𝐻𝐸𝑇𝑃 =  𝐴 +
𝐵
µ
+ 𝐶µ 
Nell’equazione di van Deemter sono presenti vari termini, ognuno rappresentativo di un 
fenomeno diverso della cromatografia: 
- µ è la velocità longitudinale della fase mobile ed è espressa in m. 
- A è il parametro che rappresenta l’effetto della presenza di cammini preferenziali dovuti a 
difetti nell’impaccamento (conosciuto anche come coefficiente di Eddy). La presenza di 
queste imperfezioni non è dovuta alla velocità della fase mobile, quindi il suo valore è 
espresso in m. 
- B è il coefficiente di diffusione longitudinale ovvero nel senso della corrente di fase mobile. 
Logicamente la sua incidenza è maggiore a basse velocità, quindi lo si trova inversamente 
proporzionale alla velocità della fase mobile ed espresso come m2s-1. 
- C è la “resistenza” al trasferimento di materia, ossia l’effetto del mancato raggiungimento 
dell’equilibrio termodinamico tra le due fasi. La sua incidenza è ovviamente maggiore con 
flussi veloci quindi viene correlato linearmente alla velocità ed espresso come s. 
 
Figura 15. Grafico riportante l’equazione di van Deemter e le equazioni dei singoli contributi. A, B e C (52). 
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Questa equazione, caratteristica di ogni colonna con determinata geometria e fase 
stazionaria, tende asintoticamente a HETP infinito per v che tende a zero ed ha infinito, 
mentre ha un valore di v per il quale HETP raggiunge il minimo e rappresenta il flusso di 
massima efficienza (Figura 15). L’equazione di van Deemter è stata raffinata nel corso degli 
anni andando ad aggiungere termini correttivi in grado di massimizzarne l’accuratezza ma la 
struttura teorica è rimasta la stessa ed è, ad oggi, il modello di riferimento. 
Dal punto di vista pratico è possibile calcolare l’altezza del piatto reale H come rapporto tra 
la lunghezza della colonna L ed il numero di piatti N. 
𝐻 =
𝐿
𝑁
 
A sua volta vi sono vari modi di calcolare il numero di piatti andando a sfruttare le 
caratteristiche del picco gaussiano di un composto noto; una delle più usate si basa sul 
rapporto tra tempo di ritenzione tR ed ampiezza del picco alla base Wbase. 
𝑁 = 16 (
𝑡𝑅
𝑊𝑏𝑎𝑠𝑒
)
2
 
Altri parametri fondamentali in cromatografia sono il fattore di capacità (k’) ed il coefficiente 
di selettività (α). 
𝑘′ =
𝑡𝑅− 𝑡𝑀
𝑡𝑀
             ;            𝛼 =
𝑘′𝑏
𝑘′𝑎
 
Il fattore di capacità k’ è un parametro che relaziona il tempo di ritenzioni di un analita col 
tempo morto tM, dove quest’ultimo è il tempo di ritenzione per un composto non ritenuto. Il 
fattore di selettività è il rapporto tra i k’ di due composti ed indica, a parità di condizioni 
cromatografiche, se è possibile separare efficacemente due composti. 
In funzione della condizione di fase mobile e della natura degli analiti sono state sviluppate 
molte varianti di cromatografia in grado di coprire un’ampia gamma di applicazioni. Tra le 
tipologie più importanti vanno citate: 
- Cromatografia a Esclusione Sterica (SEC): Usata per polimeri e macromolecole, gli analiti 
vengono fatti passare attraverso una fase stazionaria inerte con pori di dimensione 
compresa in un intervallo ben preciso. I composti escono in ordine di dimensioni 
decrescenti (53). Se effettuata su gel è conosciuta come Gel Permeation Chromatography 
(GPC) per sostanza solubili in acqua, o Gel Filtration Chromatography (GFC) per sostanze 
non solubili in acqua. 
- Cromatografia ionica (IC): Usata per separare ioni dello stesso segno. Il campione 
interagisce con una fase stazionaria ionizzata che ritiene gli analiti in base alla densità di 
carica. L’eluizione viene effettuata con una fase mobile a gradiente di forza ionica (54). 
Richiede la rigenerazione della fase stazionaria tra una corsa e l’altra, oltre all’uso di 
rivelatori specifici. 
- Gascromatografia (GC): Usata per separare molecole volatili. Il campione viene 
vaporizzato all’interno dell’iniettore posto ad elevata temperatura, e spinto in colonna 
da una corrente di gas inerte (career gas). La colonna, composta da un capillare lungo 
qualche decina di metri la cui superficie interna è ricoperta da un film di fase stazionaria, 
trattiene le molecole facendole uscire all’aumentare della temperatura in base alla loro 
volatilità (55).  Usata per la chimica organica e ambientale, impiega come rivelatori tipici 
il FID (Flame Ionization Detector), l’ECD (Electron Capture Detector) e lo spettrometro di 
massa a ionizzazione elettronica (EI-MS). 
- Cromatografia liquida (LC): Usata per separare campioni in fase liquida a prescindere dal 
solvente e con ampia gamma di caratteristiche chimico – fisiche degli analiti. La fase 
stazionaria è composta da particelle con diametro nell’ordine dell’unità di µm e porosità 
variabile; qui, gli analiti vengono ritenuti in base all’affinità per la fase stazionaria 
attraverso un gradiente di composizione della fase mobile. La cromatografia liquida si 
divide in fase normale (fase stazionaria polare e fase mobile apolare) e fase inversa (fase 
stazionaria apolare e fase mobile polare). Data la robustezza strutturale delle colonne, in 
LC è possibile lavorare a flussi e pressioni elevate che permettono separazioni veloci e 
performanti; da qui la sigla HPLC (High Performance Liquid Chromatography) usata 
frequentemente per intendere la cromatografia liquida. I detector per eccellenza sono il 
rivelatore UV e la spettrometria di massa con sorgenti API (56). 
In particolare per la cromatografia liquida, la variante di maggior interesse in questa tesi, 
importanti passi avanti sono stati fatti verso il rispetto dei principi della GAC. Un sistema 
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HPLC convenzionale opera a flussi dell’ordine di varie centinaia di µL/min fino a vari mL/min; 
contestualizzando questo consumo su base giornaliera, il volume di scarico supera il litro di 
liquidi.  
Grazie al progredire della tecnologia nuovi sistemi HPLC sono stati sviluppati in grado di dare 
elevatissime prestazioni anche con flussi dell’ordine delle decine di µL/min (micro - HPLC), 
unità di µL/min (capillary - HPLC) e centinaia di nL/min (nano – HPLC). Una suddivisione di 
sistemi HPLC in base al flusso operativo è riassunta in Tabella 3. 
Categoria Diametro interno colonna 
(mm) 
Condizioni operative 
Preparativa > 10 > 20 mL/min 
Convenzionale 5 – 4 1 – 10 mL/min 
Micro 1 – 2 50 – 100 µL/min 
Capillare 0.1 – 1 4 – 20 µL/min 
Nano 0.025 – 0.1 1 – 0.1 µL/min 
Tabella 3. Suddivisione dei sistemi HPLC in base alla scala dimensionale di diametro colonna e flusso operativo. 
 
I sistemi nano - HPLC hanno assunto sempre più rilevanza nel corso degli ultimi anni; questa 
espansione è stata fortemente sostenuta dallo sviluppo di detector dedicati ad alte 
prestazioni e dal carattere green dello strumento. Le colonne impiegate, chiamate nano 
colonne, sono basate su capillari in silice fusa riempiti con la stessa fase stazionare delle 
colonne per sistemi convenzionali (57); oltre ai vantaggi dal punto di vista della GAC come 
riduzione di flusso, scarti prodotti e volume di iniezione, il diametro interno di 50 – 100 volte 
inferiore permette un abbassamento del HETP, una riduzione della banda cromatografica ed 
un miglioramento del rapporto S/N (58). La relazione tra caratteristiche geometriche della 
colonna e prestazioni è riassunta dalla seguente formula (59): 
𝐷 =
𝐶𝑖
𝐶𝑚𝑎𝑥
=  
[𝜀𝜋𝑟2(1 + 𝑘′)√2𝜋𝐿𝐻]
𝑉𝑖𝑛𝑗
 
Le sigle riportate in formula indicano: 
- ε: porosità della fase stazionaria; 
- r: raggio interno della colonna; 
- k’: fattore di capacità; 
- L: lunghezza della colonna; 
- H: altezza equivalente del piatto teorico; 
- Vinj: volume iniettato. 
Al netto dei vantaggi sopra citati, la nano – HPLC ha tutta una serie di limiti che le hanno 
impedito di sostituire i cromatografi a flussi convenzionali. Nelle connessioni tra componenti 
e tenute possono crearsi piccoli spazi vuoti nei quali la corrente va a depositarsi e 
rimescolarsi (Figura 16); questi cosiddetti volumi morti, se presenti post colonna, 
determinano un allargamento della banda cromatografica con conseguente perdita di 
prestazioni.  
 
Figura 16. Sezione dell’accoppiamento colonna – capillare dove si vedono i siti in cui potrebbero formarsi 
volumi morti (60). 
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L’entità dei volumi morti risulta essere molto più incisiva in sistemi a ridotta portata. La nano 
– HPLC è globalmente una tecnica meno affidabile dal punto di vista meccanico in quanto la 
miniaturizzazione dei vari componenti provoca più problemi nel mantenimento delle tenute 
ed anche le colonne possono facilmente bloccarsi con campioni sporchi (61). Infine, al 
diminuire della “scala” del cromatografo, il tempo necessario per ottenere la separazione 
aumenta; nonostante a parità di fase stazionaria l’altezza dei piatti teorici non varia 
considerevolmente, a causa del diametro interno inferiore operando con la velocità della 
fase mobile si ottengono contropressioni spesso superiori al massimo consentito. Oggi 
questo limite è stato in parte arginato dai nano – UHPLC (Ultra High Performance Liquid 
Chromatography) i quali operano a pressioni superiori a 1000 bar in modo da garantire una 
velocità del flusso adeguata. Considerate le sue caratteristiche ed il continuo affermarsi delle 
tecniche ifenate LC-MS, la cromatografia nano – HPLC è risultata essere la perfetta 
combinazione per le sorgenti ESI nano-electrospray (Figura 17).
 
Figura 17. Schema di un sistema nano LC-MS con sorgente nano-electrospray (62). 
 
Allo stato attuale però questa tecnologia resta relegata alle attività di ricerca in quanto 
inadatta ad analisi di routine. 
 
 
SISTEMI DI RIVELAZIONE: LA SPETTROMETRIA DI MASSA 
La spettrometria di massa è da quasi 50 anni la tecnica strumentale di riferimento per 
l’analisi di molecole organiche e macromolecole biologiche; oggi, la sua evoluzione ne ha 
esteso l’utilizzo anche per la mappatura della superficie di tessuti (imaging) e l’analisi di 
metalli (ICP-MS). Nella spettrometria di massa gli analiti vengono resi carichi (ioni) ed è 
quindi misurato il loro rapporto massa/carica (m/z); in caso di energia residua, questa può 
andare a rompere i legami più deboli in modo da frammentare la struttura dello ione. 
L’insieme dei segnali derivanti dalla molecola ionizzata e dai suoi frammenti è riassunta in un 
grafico chiamato spettro di massa, dove nell’asse delle ordinate c’è l’intensità relativa e 
sull’asse delle ascisse il m/z. Nello spettro di massa l’intensità è espressa come normalizzata 
sul rapporto m/z più intenso chiamato picco base. Lo ione corrispondente alla molecola tal 
quale è chiamato ione molecolare mentre i segnali successivi a rapporti m/z inferiori sono 
imputabili ai suoi frammenti. Dalla lettura dello spettro è possibile ricavare alcune 
informazioni strutturali della molecola ionizzata (63). A causa della ionizzazione, gli analiti 
non possono essere recuperati e quindi la spettrometria di massa è una tecnica distruttiva, 
diversamente da molte tecniche moderne quali NMR, Raman o IR. Il funzionamento dello 
spettrometro di massa è basato su una serie di processi comuni riportati in Figura 18. 
 
Figura 18. Schema a blocchi riportante i tre passaggi chiave del funzionamento degli spettrometri di massa. 
 
Nella spettrometria di massa le molecole alimentate allo spettrometro vengono trasformate 
in ioni, ossia vengono dotate di una carica; questo primo passaggio, fa sì che il composto 
carico risponda alla presenza di campi elettrici e/o magnetici. Questi ioni possono essere 
basati su atomi, cluster, molecole o frammenti.  
 
Ionizzazione 
dei composti
Separazione 
degli ioni
Rivelazione
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LA SORGENTE 
Il primo step è quello che avviene nella prima parte dello spettrometro che incontra gli 
analiti: la sorgente. Siccome alcune molecole sono più grandi e pesanti, mentre altre sono 
più piccole e leggere la densità della carica risulta essere diversa, e con essa la risposta ai 
campi elettromagnetici esterni. In questa maniera è possibile separare gli ioni nel secondo 
step, e far giungere al rivelatore isolati ed in maniera indipendente solo gli ioni con un 
determinato rapporto massa/carica (m/z). La separazione degli ioni avviene nell’analizzatore 
mentre la rivelazione è compito dell’elettromoltiplicatore. In tutti gli spettrometri di massa, 
indipendentemente dal loro tipo, questi tre step avvengono con questa sequenza e i tre 
componenti sono sempre presenti. 
In base alle analisi di destinazione possono essere impiegate diverse sorgenti; questo è il 
componente più importante dello spettrometro e quello che, più degli altri, ne caratterizza 
pregi e difetti e delimita i campi di applicazione. Tra le sorgenti principali vanno certamente 
citate la EI (Electron Ionization o Electron Impact), la CI (Chemical Ionization), l’ESI 
(Elettrospray Ionization), l’APCI (Atmospheric Pressure Ionization) e la MALDI (Matrix 
Assisted Laser Desorption Ionization); grazie allo sviluppo tecnologico altre sorgenti sono 
state messe a punto ma sono rimaste legate ad applicazioni di nicchia e quindi di minor 
interesse. In questa tesi verranno trattate le due sorgenti di riferimento per “l’ifenazione” 
con cromatografia liquida e gassosa ovvero ESI ed EI. 
La ionizzazione elettronica EI è una sorgente di riferimento per la chimica organica e la si 
trova tipicamente abbinata alla gascromatografia. Nella EI un fascio di elettroni ad alta 
energia bombarda un flusso di gas neutro causando la rimozione di un elettrone e la 
formazione di uno ione positivo radicalico (64). Gli elettroni vengono prodotti da un 
filamento posto lateralmente all’uscita del gas proveniente dal GC in modo che il flusso sia 
obbligato a passarvi attraverso. Questo fenomeno, chiamato effetto termoionico avviene con 
la massima efficienza nel vuoto e quindi tutta la sorgente EI viene mantenuta in condizioni di 
ridotta pressione (<10-5 Torr) da un sistema di pompe da vuoto (65). La “camera” all’interno 
della quale avviene la ionizzazione è definita volume ionico; qui, un dispositivo chiamato 
repeller, posto perpendicolarmente alla corrente gassosa, applica un intenso campo elettrico 
ed accelera tutti gli ioni verso l’analizzatore. Le molecole non ionizzate non risentono del 
campo applicato dal repeller e quindi proseguono il loro moto linearmente; il sistema di 
vuoto, dimensionato in modo da poter rimuovere tante molecole quante ne vengono 
alimentate, aspira questi composti mantenendo la pressione ridotta e costante. La 
condizione di vuoto è fondamentale per impedire che gli ioni e le molecole non ionizzate 
possano interagire. L’insieme degli ioni accelerati dal repeller passa attraverso un sistema di 
lenti utili per collimare ed accelerare ulteriormente il fascio verso l’analizzatore. 
Uno schema di funzionamento della sorgente EI è riportato in Figura 19. 
 
 
Figura 19. Rappresentazione schematica del funzionamento della sorgente EI (66). 
 
La ionizzazione non è in alcun modo influenzata dalla natura chimica del composto ma 
dettata esclusivamente dall’interazione tra analita ed elettroni rilasciati dal filamento. La 
molecola ionizzata aumenta la propria energia destabilizzandosi ed impiega la quantità 
restante nella rottura di legami, ovviamente partendo dai meno forti. Lo studio dei 
frammenti formati fornisce informazioni sulla struttura della molecola fornendo un’impronta 
digitale preziosa nel riconoscimento di composti sconosciuti. L’energia degli elettroni 
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ionizzanti può essere regolata in modo da ottenere un’abbondante frammentazione con lo 
ione molecolare poco intenso o viceversa, in modo da enfatizzare l’intensità dello ione 
molecolare non frammentato. Siccome l’intorno chimico degli analiti non ne influenza il 
pattern di frammentazione gli spettri di massa di gran parte delle molecole analizzabili in EI 
sono stati registrati in librerie tra le quali spiccano la NIST, dall’istituto che ne ha curato la 
creazione ed oggi la diffusione (National Institute of Standards and Technology), e la Wiley. 
L’energia con cui sono stati ottenuti questi spettri di riferimento è stata 70eV in modo da 
ottenere il miglior compromesso tra intensità dello ione molecolare e informazioni 
strutturali, oltre che una maggior corrente ionica totale (Total Ion Current, TIC). Un esempio 
di spettro a 70eV registrato nella NIST è riportato in Figura 20. 
 
Figura 20. Spettro di massa EI 70eV dell’ibuprofene con tanto di ione molecolare e frammentazioni tipiche (67). 
 
Se la ionizzazione elettronica è la sorgente tipicamente abbinata alla gascromatografia (GC-
MS), l’ESI (Electro Spray Ionization) è la combinazione convenzionale con la cromatografia 
liquida (LC-MS). La ionizzazione elettrospray rientra tra le tecniche a bassa energia (soft) ed è 
la sorgente di ionizzazione a pressione atmosferica (Atmospheric Pressure Ionization, API) più 
usata (68). La sua nascita è datata al 1984 per mano di Masamichi Yamashita e John Fenn 
(69) anche se, fino alla vincita del Premio Nobel di quest’ultimo nel 2002, rimase relegata 
allo stadio di prototipo (70). La sorgente ESI è basata su un capillare recante la fase liquida 
definito capillare di vaporizzazione, circondato da un apposito elettrodo cilindrico che vi 
applica un potenziale elettrostatico di 3-4 kV (71). All’uscita del capillare, grazie al potenziale 
applicato ed alla ridotta sezione, il liquido si trasforma in un aerosol di fini particelle liquide 
cariche elettricamente; questo spray di liquido indotto dall’applicazione di una differenza di 
potenziale (è questo passaggio il vero elettrospray), è un fenomeno conosciuto come cono di 
Taylor, dal cognome del fisico inglese che ne portò avanti gli studi (72). Nel cono di Taylor un 
liquido ad elevata forza ionica espulso da un ugello sottoposto a potenziale forma uno spray 
conico le cui goccioline vanno gradualmente perdendo molecole di solvente; il processo 
procede fino al raggiungimento di un raggio critico o di Rayleigh, valore nel quale avviene 
l’esplosione o fissione coulombiana e gli ioni vengono espulsi dal liquido (73). Tutto il 
processo è riportato in Figura 21. 
 
Figura 21. Evoluzione dell’elettrospray degli ioni della fase liquida all’interno della sorgente (60). 
 
L’insieme di ioni e micro gocce entra, tramite un capillare di trasferimento, all’interno di un 
primo stadio di vuoto, propedeutico ad un secondo stadio di vuoto, dove è posizionato 
l’analizzatore; le gocce di liquido che non hanno terminato il processo di ionizzazione 
vengono schermate da uno skimmer posto tra la prima e la seconda camera a bassa 
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pressione (74). Anche tra ugello e skimmer viene applicata una differenza di potenziale in 
modo da ultimare la desolvatazione dalle gocce che vi si condensano ed ottenere una 
ulteriore frammentazione tramite collisione di ioni già formati (Collisionally Induced 
Dissociation, CID). Questa frammentazione è conosciuta come Nozzle-Skimmer Dissociation 
(75).  Come per l’EI, la condizione di vuoto è fondamentale agli ioni formati per garantire la 
massima distanza con altre molecole in fase gas con cui essi possono interagire (76). Un 
esempio di sorgente ESI completa dei tre step a pressione decrescente è riportato in Figura 
22. 
 
Figura 22. Schema di una sorgente ESI completa di uno spettrometro Thermo Scientific® (77). 
 
Diversamente dalla EI, la sorgente ESI è una sorgente non-ionizzante; gli ioni infatti sono 
presenti già nella soluzione e l’analita diventa carico a seguito di equilibrio acido – base o di 
scambio ionico. Inoltre, l’intero processo avviene a pressione atmosferica in quanto solo una 
volta avvenuto l’elettrospray gli ioni incontrano condizioni di bassa pressione. Ovviamente 
per ottenere la formazione del cono di Taylor è fondamentale la presenza di ioni, 
indipendentemente dalla loro natura, all’interno del liquido. Volendo sfruttare questo 
fenomeno nelle sorgenti elettrospray si usano acidi per protonare analiti basici, e basi per 
dissociare i siti acidi dei composti di interesse; ovviamente gli ioni creati con queste due 
strategie antitetiche sono di carattere opposto ma parimenti valide. Per stabilizzare il 
carattere acido/basico della matrice, nelle procedure con analisi ESI si lavora in presenza di 
tamponi i quali rendono il pH costante e regolarizzano gli equilibri tra forme dissociate e 
neutre (78). Ioni generati dall’addizione di ioni provenienti dalla dissociazione di sali 
inorganici sono altrettanto efficaci. Siccome in molecole poli-funzionalizzate ci possono 
essere più siti basici e/o più protoni acidi, nella ionizzazione ESI è comune la formazione di 
ioni multicarica (79); questo aspetto è particolarmente vantaggioso per ridurre il rapporto 
m/z di composti ad elevata massa molecolare e permettere l’uso di analizzatori con un limite 
massimo di massa/carica. 
Dal punto di vista termodinamico, il passaggio di stato da liquido a vapore del solvente è un 
processo endotermico che quindi prevede l’assorbimento di energia termica dall’ambiente. 
Le condizioni operative dell’elettrospray sono definibili come adiabatiche, quindi la 
transizione determina una riduzione della temperatura con conseguente rischio di 
solidificazione della fase mobile. Per superare questa problematica, un flusso di gas inerte 
riscaldato (solitamente azoto) viene fatto passare nella parte a pressione atmosferica della 
sorgente in modo da fornire l’entalpia necessaria all’evaporazione del liquido (80). 
 
Figura 23. Schema di una sorgente nano – ESI (81); evidente la forte somiglianza con l’ESI convenzionale. 1 – 
Ago nano elettrospray; 2 – Griglia; 3 – Valvola di pressione; 4 – Valvola a spillo per il controllo della 
contropressione; 5 – Videocamera; 6- Pico-amperometro per la misura della corrente nell’ago; 7 – 
Alimentazione ad elevato voltaggio; 8 – Resistenza da 10GΩ; 9 – Elettromoltiplicatore. 
 
I flussi operativi per il corretto funzionamento della sorgente ESI sono compresi tra 1000 e 
50 µL/min, valori tipici dei sistemi LC convenzionali e micro. Valori maggiori possono essere 
adattati attraverso lo splittaggio di parte del flusso in ingresso; i principi della GAC però 
richiedono la riduzione del consumo di fase mobile e, quindi, del flusso operativo dei 
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cromatografi. Per questa ed altre ragioni, il processo di miniaturizzazione avvenuto per i 
sistemi di separazione ha riguardato anche gli spettrometri elettrospray. La nanoelectrospray 
è una versione dell’ESI su scala ridotta; il suo funzionamento è basato sui medesimi principi 
ma i componenti interni sono miniaturizzati (Figura 23). 
L’ago del nebulizzatore viene sostituito da un capillare di vetro borosilicato di pochi microlitri 
la cui punta viene resa conica con foro da 1 – 4 µm utilizzando la stessa procedura delle 
pipette Pasteur. La nano ESI permette l’uso dello spettrometro con cromatografi nano – LC 
operanti a partire da 20 nL/min e produce gocce dal diametro di 200 nm, 100 – 1000 volte 
più piccole degli ESI convenzionali. In queste condizioni l’evaporazione del solvente è più 
veloce ed efficace oltre a rendere la ionizzazione efficace anche con solventi ad alta polarità 
come l’acqua ed anche in presenza di concentrazioni di tampone più elevate (81). Grazie a 
questi vantaggi, oltre alle elevate prestazioni analitiche con volumi di iniezione nano, i 
sistemi nano ESI stanno incrementando la propria diffusione e, con essa, anche quella dei 
cromatografi nano – LC.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ANALIZZATORE 
L’analizzatore è il componente che segue la sorgente nel processo strumentale e che ha il 
compito di separare gli ioni che lo attraversano in base al loro rapporto m/z; il suo ruolo è 
fondamentale in quanto rende interpretabile il risultato della ionizzazione (82). 
L’analizzatore può operare in due modi: 
- Scan: viene eseguita una scansione in un intervallo definito di rapporti m/z e viene 
acquisito il segnale (o corrente) per ognuno di loro. Questa modalità registra molte 
informazioni ed è quindi assolutamente la più performante nell’analisi di composti 
untargeted. Assieme al segnale degli analiti vengono registrati anche i segnali di 
composti della matrice e, soprattutto, il rumore, rendendo lo scan un’acquisizione 
con pessimi limiti LOD e LOQ ed inadatta alla quantificazione (83). 
- Selected Ion Monitoring (SIM): l’analizzatore viene focalizzato solo su precisi rapporti 
m/z e la corrente prodotta è dovuta esclusivamente a questi ioni (84). Il rumore è 
drasticamente più basso rispetto allo scan in quanto dovuto esclusivamente a 
thermal noise e flickr noise ovvero a qualcosa di inevitabilmente presente. Operando 
in SIM le molecole possono essere riconosciute dalla combinazione dei segnali di 
almeno tre m/z caratteristici nelle previste intensità relative e del tempo di 
ritenzione. Questa strategia si è dimostrata valida con molecole piccole e piuttosto 
semplici, mentre con macromolecole o polimeri in matrici complesse spesso si è 
rivelata poco affidabile. Comunque rispetto allo scan, l’acquisizione SIM è preferibile 
nella quantificazione e nell’approccio targeted (85). 
Agli albori della spettrometria di massa l’analizzatore più usato era il settore magnetico o 
analizzatore a singola focalizzazione (86). Questi componenti, oggi non più in produzione, 
separano gli ioni all’interno di un campo magnetico sulla base della diversa curvatura nella 
traiettoria percorsa. Le prestazioni in termini velocità di scansione e di risoluzione sono 
decisamente modeste; la variante a doppia focalizzazione, ovvero dotata anche di un settore 
elettrostatico, permette una risoluzione superiore anche se non in linea con quanto offerto 
oggi dalla tecnologia (87). Anche nell’analizzatore, come in ogni parte nel quale sono 
presenti ioni, è fondamentale l’alto vuoto. Un esempio di settore magnetico è riportato in 
Figura 24. 
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Figura 24. Esempio di spettrometro di massa a settore magnetico; importante notare la presenza del vuoto 
anche nell’analizzatore (88). 
 
Negli strumenti attuali gli analizzatori a settore magnetico o elettromagnetico sono stati 
sostituiti principalmente dai quadrupoli (89), dalle trappole ioniche (Ion Trap, Orbitrap, 
Linear Ion Trap) (90), dal tempo di volo (Time of Flight, TOF) (91) e dagli analizzatori a 
risonanza ciclotronica a trasformata di Fourier (Fourier Transform Ion Cyclotron Resonance, 
FT-ICR) (92). Questi analizzatori, operanti tutti in vuoto, possono essere utilizzati con tutte le 
sorgenti disponibili, indifferentemente dal tipo di ionizzazione; va comunque ricordato che 
alcune combinazioni sono più comuni e performanti di altre (es. MALDI – TOF, EI – 
Quadrupolo). Inoltre possono anche essere combinati in successione per esperimenti di 
massa tandem in modo da poter massimizzare le prestazioni analitiche quali sensibilità e 
risoluzione spettrometrica (93). Coerentemente con l’analizzatore utilizzato negli 
esperimenti presentati in questa tesi di dottorato, solo il quadrupolo sarà oggetto di 
approfondimento. 
Il quadrupolo è indubbiamente l’analizzatore oggi più diffuso negli spettrometri di massa; 
per capirne la rilevanza basti pensare che il suo impiego in spettrometria è valso a Paul 
Wolfgang la vincita del Premio Nobel per la Fisica nel 1990 (94). Il quadrupolo è il miglior 
analizzatore per la GC-MS in quanto garantisce la miglior velocità di scansione, prestazione 
fondamentale nella registrazione degli spettri EI anche se a discapito della risoluzione. In LC-
MS invece, i quadrupoli sono dispositivi standard da usare come primo analizzatore per 
esperimenti MS/MS grazie alla loro robustezza, economicità e stabilità di risposta. I moderni 
quadrupoli raggiungono valori di m/z superiori a 2000 con risoluzione unitaria in tutto il 
range operativo, risultano affidabili e compatti garantendo elevata trasmissione e bassi 
voltaggi di accelerazione.  
Il quadrupolo è composto da quattro elettrodi a barra di forma iperbolica o cilindrica disposti 
longitudinalmente e montati in configurazione a quadrato (Figura 25); le coppie di barre 
opposte sono mantenute allo stesso voltaggio, composto a sua volta da una corrente 
continua (DC) ed una alternata (AC). Quando uno ione entra nel volume compreso tra le 
quattro barre, su di esso risulta una carica attrattiva verso gli elettrodi a segno opposto della 
sua carica. Se il voltaggio fosse periodico, attrazione e repulsione si alternerebbero nel 
tempo; siccome il potenziale è sia continuo che alternato a radiofrequenza RF, il campo 
periodico non è omogeneo ed una forza media verso una delle barre è sempre presente. In 
questi casi la sola possibilità di attraversare il quadrupolo senza collidere con gli elettrodi è il 
passaggio dello ione al centro, nella traiettoria longitudinale equidistante dalle barre dove il 
campo magnetico risultante è nullo. Le condizioni da soddisfare per permettere 
l’attraversamento del quadrupolo allo ione sono riassunte nell’equazione di Mathieu (95). 
Per ogni combinazione di DC, AC e ω esiste un solo rapporto m/z per cui uno ione può 
attraversare il quadrupolo senza andare a scaricarsi su una delle barre. L’equazione di 
Mathieu è in realtà ben più complessa ed articolata di quanto descritto sopra; per quanto 
riguarda i fini di questa tesi, approfondire la teoria legata ai quadrupoli sarebbe pleonastico. 
Il quadrupolo è un analizzatore a bassa risoluzione in quanto in grado di misurare la massa 
nominale degli ioni; i principali limiti per questo parametro sono l’accuratezza realizzativa (le 
barre sono allineate a ben ± 10 µm nel migliore dei casi, un grado di imprecisione elevato), la 
ridotta lunghezza ed il profilo rettilineo delle barre piuttosto che iperbolico (il campo 
magnetico ha profilo iperbolico). Negli strumenti attuali è installato un sistema di passaggi 
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multipli in cui gli ioni in uscita dal quadrupolo possono essere riflessi di nuovo all’interno 
dello stesso in modo da aumentare i cicli di RF. 
 
Figura 25. Spaccato di un analizzatore a quadrupolo con dettaglio della traiettoria degli ioni che lo attraversano. 
 
Numerose varianti del quadrupolo sono state presentate e commercializzate; ciononostante, 
l’aumento della complessità costruttiva e dei costi di esapoli o ottapoli (ovvero analizzatori a 
sei ed otto elettrodi) non garantisce vantaggi tangibili nella separazione degli ioni. Discorso 
diverso va fatto per gli spettrometri di massa ibridi, ovvero in grado di fare esperimenti di 
massa tandem; qui esapoli ed ottapoli sono spesso usati come celle di collisione tra il primo 
ed il secondo analizzatore. Il quadrupolo può essere usato con successo anche come 
trappola ionica lineare (Linear Ion Trap, LIT) andando a generare un crollo del potenziale 
all’interno dell’analizzatore che, di fatto, intrappola lo ione; queste tipologie di multipolo 
non verranno trattate in questa sede (96). 
 
 
IL RIVELATORE 
Il rivelatore è il componente finale dello spettrometro di massa che ha il compito di 
convertire il flusso di ioni, prodotto nella sorgente e separato nell’analizzatore, in un segnale 
elettrico interpretabile. Dal rivelatore esce una corrente dovuta allo ione o all’insieme di ioni 
che vi vanno a interagire, chiamata corrente ionica totale (Total Ion Current, TIC). 
Nonostante svolga un ruolo fondamentale questo componente ha rilevanza minima sulle 
prestazioni dello strumento in quanto la sua affidabilità e velocità di risposta sono 
ampiamente maggiori dei due componenti precedenti. Inizialmente il primo rivelatore è 
stato la tazza di Faraday, ovvero un elettrodo nel quale gli ioni vanno a scaricarsi generando 
un voltaggio misurabile. Negli strumenti moderni vengono utilizzati moltiplicatore di 
elettroni secondari (Secondary Electrons Multiplier, SEM), ovvero sistemi in grado di 
rilasciare elettroni secondari all’impatto dello ione amplificando il segnale prodotto (97). Tra 
i vari SEM merita menzione il channeltron, ovvero un dinodo continuo realizzato a forma di 
tubo che produce una cascata di ioni secondari secondo i principi di cui sopra. Il guadagno 
del segnale rivelato dal channeltron, in particolare per la versione curva, raggiunge 108. Un 
esempio di come questo rivelatore sia fatto è riportato in Figura 26. 
 
Figura 26. Funzionamento di un rivelatore a channeltron lineare Photonis® con enfasi sull’amplificazione del 
segnale (98). 
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INTERFACCE LC-EI-MS E STATO DELL’ARTE 
La spettrometria di massa, nonostante nasca come tecnica stand-alone, ha trovato negli anni 
diffusione come metodica di routine grazie all’accoppiamento con la cromatografia. Le 
tecniche che prevedono questa combinazione sono definite ifenate (hyphenated) e sono 
suddivise in base allo stato di aggregazione delle molecole durante il processo analitico 
(cromatografia e ionizzazione). Come citato in precedenza, la sorgente di ionizzazione di 
riferimento per la gascromatografia è soprattutto la ionizzazione elettronica, mentre la 
grande classe delle ionizzazioni a pressione atmosferica (Atmospheric Pressure Ionization, 
API) viene combinata con la cromatografia liquida. In entrambi questi casi, separazione e 
ionizzazione avvengono allo stesso stato di aggregazione; eventuali passaggi di stato sono 
previsti prima, come quanto accade negli iniettori per gascromatografia. 
Le ionizzazioni API hanno esteso la spettrometria di massa permettendone una diffusione 
capillare in gran parte delle scienze naturali; ciononostante, queste sorgenti sono tutte 
basate su strategie di ionizzazione soft, ovvero a bassa energia, con tutti i limiti che ne 
conseguono. Con bassa energia viene definito un processo che incrementa l’energia della 
molecola di un quantitativo minimo, sufficiente alla generazione della carica ed all’eventuale 
rottura di legami particolarmente blandi i cui ioni frammento sono stabilizzati da intensi 
effetti elettronici. Per questo motivo i composti ionizzati tendono a frammentarsi poco o 
nulla rendendo lo ione molecolare col suo addotto estremamente intenso con ovvi vantaggi 
in termini di rapporto segnale rumore ma scarse o assenti informazioni strutturali; le 
ionizzazioni di questo tipo operano tutte a condizioni ambientali. Discriminare 
qualitativamente composti isobari (ossia composti con la stessa massa molecolare) è 
possibile solo con costosi analizzatori ad alta risoluzione in grado di misurare la massa 
accurata. Questo non è possibile per gli isomeri strutturali, molecole la cui formula bruta 
coincide e dunque solo con la discrezionalità del tempo di ritenzione cromatografico o con 
ulteriori frammentazioni indotte con analizzatori tandem è possibile identificare i composti.  
Siccome la ionizzazione è una reazione chimica di scambio ionico o acido – base, questa è 
limitata alle sole molecole polari dotate di gruppi funzionali in grado di reagire; per queste 
ragioni non tutte le molecole sono ionizzabili a pressione atmosferica con le sorgenti API. 
Questo limite riguarda maggiormente l’ESI ed in maniera inferiore l’APCI ma, nessuna delle 
due può essere usata per l’analisi di molecole completamente apolari come ad esempio 
molti idrocarburi. Non a caso questi analiti sono caratteristici della gascromatografia 
accoppiata a vari rivelatori tra cui anche la spettrometria di massa a ionizzazione elettronica. 
Infine, l’instaurarsi di equilibri termodinamici come quelli citati in precedenza, non può che 
risentire della compresenza di altre molecole. La competizione tra l’analita di interesse ed 
altre molecole della matrice per un protone H+ od un qualsiasi catione metallico che può 
instaurarsi in una goccia di campione ionizzata ESI, determina un effetto matrice di tipo ion 
suppression con conseguente sottostima del segnale. Differentemente, la compresenza di 
più molecole della matrice in grado di contribuire alla ionizzazione può determinare una 
maggior efficienza rispetto a quanto registrato in soluzioni standard, con conseguente 
effetto di ion enhancement e sovrastima del segnale. L’effetto matrice in ESI può 
promuovere o sopprimere il segnale oltre al 100% con conseguenti errori grossolani nella 
quantificazione. Per ovviare a questa problematica viene impiegata la calibrazione a 
standard interno (internal standard, IS), ovvero vengono aggiunte molecole di riferimento in 
concentrazione nota sulle quali viene rapportato il valore del segnale relativo agli analiti. Per 
far sì che anche gli standard interni risentano della compresenza della matrice allo stesso 
modo degli analiti ma siano distinguibili, vengono impiegate molecole con le stesse 
caratteristiche chimico – fisiche ma diversa massa. Composti con queste caratteristiche sono 
i marcati isotopici, ovvero molecole identiche agli analiti ma nelle quali determinati atomi 
della struttura (solitamente l’idrogeno col deuterio ma anche il C12 col C13) sono sostituiti con 
i loro isotopi; in questo modo, al medesimo tempo di ritenzione la TIC data dalla somma del 
segnale dell’analita e quello dello IS (risolvibile per via software) sarà influenzata dall’intorno 
chimico allo stesso modo. L’uso di standard interni è inevitabilmente un passaggio in più che 
va a pesare sui costi vivi dell’analisi ed introduce una variabile extra tra i possibili errori.  
La ionizzazione elettronica (electron ionization, EI) è una strategia di ionizzazione hard; ciò 
significa che l’energia ceduta nella sorgente eccede largamente il minimo richiesto per la 
formazione del radicale e l’eccedente viene ripercosso sui legami determinandone la rottura. 
Nel caso di legami particolarmente labili e di frammenti stabilizzati da intensi effetti 
elettronici di tipo elettron-donatore, possono seguire anche una o più ulteriori 
frammentazioni. Questo processo è interamente di tipo fisico, quindi la compresenza di altre 
molecole della matrice non modifica l’efficienza di ionizzazione o la risposta strumentale. 
L’esteso grado di frammentazione aumenta le informazioni ricavabili dallo spettro di massa 
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rendendo la ionizzazione elettronica la miglior sorgente per l’approccio untargeted. Il 
potenziale identificativo dello spettro EI emerge comparandolo ad un qualsiasi spettro da 
ionizzazione API (Figura 27). 
 
Figura 27. Comparazione - non in scala - tra gli spettri di massa ESI (sopra) ed EI (sotto) dell’ibuprofene (MM: 
206 g/mol). Interessante notare come lo spettro EI sia ricco di ioni frammento al di sotto del rapporto m/z dello 
ione molecolare mentre lo spettro ESI mostra solo picchi relativi a m/z maggiori dello stesso (67). 
 
Gli spettri di massa di composti puri registrati in EI sono raccolti nella libreria NIST (National 
Institute of Standards and Technology) e permettono il riconoscimento di molecole in 
campioni reali attraverso la loro comparazione con lo spettro sperimentale. La ionizzazione 
elettronica ha principalmente due grossi limiti: 
1) Ridotta sensibilità: in EI l’efficienza di ionizzazione è molto bassa in quanto solo le 
molecole che intercettano il fascio di elettroni della sorgente diventano radicale. Inoltre, 
la conseguente frammentazione fa sì che il segnale delle molecole ionizzate vada a 
ripartirsi tra i vari frammenti determinando un S/N sul singolo ione ancora inferiore. 
Questo secondo aspetto può esser limitato regolando il processo di ionizzazione ad 
energia ridotta (20 eV o meno) ed enfatizzando l’intensità dello ione molecolare, 
andando a perdere però i vantaggi nell’approccio untargeted. I LOD e LOQ in EI sono da 
103 a 106 volte peggiori rispetto alle sorgenti API. Per questo motivo la ionizzazione 
elettronica non è la tecnica di riferimento (salvo preparative con fattori di arricchimento 
molto elevate) per analisi di composti in ultra-microtracce. 
2) Condizioni operative: la EI opera con molecole in fase gassosa ed alto vuoto (<10-5 Torr). 
Questi requisiti possono essere soddisfatti solo accoppiandola alla gascromatografia con 
flussi di career gas idonei. Anche il range di molecole ionizzabili viene di conseguenza 
limitato a quelle che possono esser separate in GC: composti ad elevata temperatura di 
ebollizione, ricchi di interazioni intermolecolari o ad alto peso molecolare, sono preclusi. 
Per quanto riguarda le forze intermolecolari è possibile intervenire ad esempio sui legami 
a idrogeno con un’opportuna derivatizzazione. Questa reazione organica riduce 
fortemente la polarità di un gruppo funzionale riducendo di conseguenza anche le 
interazioni intermolecolari e la temperatura di ebollizione. Per quanto riguarda il peso 
molecolare, problematica tipica delle macromolecole, è possibile intervenire con la loro 
idrolisi. Entrambe queste strategie sono molto problematiche, poco selettive, 
scarsamente riproducibili, provocano la perdita di molte informazioni ed in forte 
contrasto coi principi della GAC. 
Visti pregi e difetti, la EI trova campo di applicazione nelle analisi ambientali ed in generale 
nel compound discovery (riconoscimento di composti). Il vincolo dell’impiego in 
gascromatografia, però, impedisce l’analisi diretta ma impone una estrazione preliminare 
per portare gli analiti in solventi idonei all’iniezione GC. Come menzionato in precedenza, l’EI 
soffre di effetto matrice minimo rendendo quindi la preparativa, passaggio critico sotto il 
punto di vista dei costi e della produttività oltre che ad alto impatto ambientale, meno 
critica. Per l’analisi diretta da matrici acquose sarebbe necessario l’accoppiamento con la 
cromatografia liquida ma questo è impedito dalle condizioni operative drasticamente 
opposte. Per raggiungere questo risultato sono state realizzate negli anni alcune interfacce 
LC-EI-MS senza però mai raggiungere grandi volumi nella produzione di serie. 
Il primo tentativo di LC-EI-MS è stato il Direct Liquid Introduction (DLI), un’interfaccia 
sperimentale particolarmente instabile e ricca di limitazioni che mai ha superato la fase di 
63 
 
 
 
prototipo (99) (100). Il DLI opera in una configurazione nella quale il liquido viene alimentato 
direttamente alla sorgente affidando al vuoto il compito di rimuovere il solvente. I flussi 
erano resi compatibili alle condizioni di lavoro dello spettrometro implementando splittaggi 
ed impiegando sistemi di pompaggio differenziale (101). 
Un’altra interfaccia agli albori della LC-MS è stata il Moving Belt: si tratta di un sistema 
basato su un nastro sul quale viene depositato il liquido in uscita dal cromatografo (102). Col 
suo movimento il nastro trasporta il tutto in una camera adiacente nella quale è presente la 
sorgente EI settata alle sue condizioni operative dove gli analiti passano in fase vapore e 
vengono ionizzati (103). Anche il Moving Belt ha avuto successo limitato ed è stato 
rapidamente accantonato a favore di soluzioni più promettenti (104). 
Il passo successivo è stato il thermospray; fondamentalmente si tratta della prima interfaccia 
LC-MS della storia e, fino all’emergere delle API nel 1992, rimase l’unica (105). Lo schema 
dell’interfaccia è riportato in Figura 28. 
 
Figura 28. Schema dell’interfaccia thermospray con dettagli della camera di vaporizzazione–ionizzazione (106). 
 
Il thermospray venne sviluppata dal gruppo di Vestal presso l’Università di Huston (Texas) 
nel 1980 (106), brevettata nel 1983 e commercializzata dalla Vestec; l’interfacciamento si 
basa sulla vaporizzazione per via termica del flusso di eluato proveniente dall’uscita della 
colonna LC (107). Questo viene quindi convertito in un insieme di vapori e gocce 
microscopiche detto spray che viene dunque ionizzato per via fisica attraverso una scarica a 
bassa tensione prodotta da un elettrodo dedicato (108). Un apposito repeller messo 
immediatamente dopo l’elettrodo direziona le particelle cariche in direzione perpendicolare 
al flusso, verso l’analizzatore (109). Nonostante la ionizzazione sia basata su una variante di 
EI, il processo prevede la combinazione di 3 fenomeni (evaporazione del solvente, reazione 
acido – base e formazione del plasmaspray attraverso la EI) che avvengono tutti a pressione 
atmosferica, posizionando di diritto il thermospray tra le API. Inoltre l’energia coinvolta nel 
processo è insufficiente a dare una frammentazione estesa e gli spettri ottenuti sono 
incompatibili con quelli registrati nella libreria NIST. 
  
Figura 29. Schema dell’interfaccia Particle-Beam con dettagli di tutti gli ausiliari (110). 
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Il primo caso di vera tecnica ifenata LC-EI-MS è stato il Particle Beam (PB), un’interfaccia non 
ionizzante usata per trasformare l’eluato liquido in un aerosol di particelle da destinare alla 
sorgente (111). Si tratta di un dispositivo interposto tra lo spettrometro di massa e l’uscita 
della colonna LC nel quale si ha il passaggio di stato liquido – aeriforme (Figura 29); al suo 
interno, si ha la formazione di un aerosol le cui gocce vanno gradualmente de-solvatandosi 
con l’evaporazione della fase mobile (112). L’aerosol viene formato all’uscita di un capillare 
proveniente dal sistema LC utilizzando una corrente di elio addizionata al liquido prima della 
sua uscita; il capillare impiegato viene appositamente riscaldato in modo da cedere entalpia 
al flusso di particelle liquide in uscita agevolando il passaggio di stato (113). La corrente così 
generata viene fatta passare attraverso un sistema di vuoto progressivo e skimmer in modo 
da rimuovere le particelle più grandi e tutto il solvente evaporato (114). A evaporazione del 
solvente terminata gli analiti vengono convogliati all’interno della sorgente come un fascio di 
particelle (da qui il nome particle beam), e ionizzati secondo il processo EI convenzionale 
(115). Anche i sistemi LC-PB-MS hanno avuto vita abbastanza breve, nonostante la buona 
vivacità scientifica legata ai risultati incoraggianti ottenuti (116). Il particle beam infatti 
riusciva ad estendere i vantaggi della EI anche alla cromatografia liquida ma la scarsa 
efficienza intrinseca al passaggio di stato (importante perdita di analita durante il passaggio 
nei sistemi di skimmer sequenziali) sommata alla minor sensibilità della EI comparata alle 
tecniche soft, rendevano questa interfaccia analiticamente poco prestazionale (117). Il 
particle-beam si era dimostrato anche lineare per un range di concentrazioni troppo ristretto 
oltre che insufficientemente sensibile con fasi mobili ad alta concentrazione di acqua (118). 
La vera chiave di volta nell’interfacciamento LC-EI-MS avvenne proprio nello sviluppo del 
particle-beam; il requisito fondamentale per il funzionamento della EI è l’alto vuoto. Questa 
condizione non può essere garantita alimentando un flusso di liquido dell’ordine delle 
centinaia di µL/min in quanto questi, a seguito del passaggio di stato, diventerebbero 
quantità di gas di volume totalmente incompatibile. Negli anni in questione stava 
emergendo la questione green chemistry e, con questa, la spinta alla miniaturizzazione delle 
strumentazioni ambientalmente più impattanti. L’avvento dei cromatografi liquidi su scala 
capillare prima, e nano poi, ha reso il flusso di fase mobile compatibile col vuoto EI, 
facilitandone l’interfacciamento; conseguenze di queste evoluzioni furono il micro particle-
beam, ma soprattutto il Direct-EI (Figura 30). L’interfaccia Direct-EI è attualmente lo stato 
dell’arte nella combinazione LC-EI-MS; esso infatti combina i vantaggi degli spettri EI con 
un’ottima linearità, stabilità, riproducibilità e robustezza (119). Il suo primo prototipo venne 
presentato nel 2001 dal gruppo del Prof. Cappiello presso il quale sono stati ottenuti anche i 
risultati che verranno esposti nella parte sperimentale di questa tesi (120). 
 
Figura 30. Passaggi chiave nel funzionamento dell’interfaccia non ionizzante Direct-EI. 
 
Il principio di funzionamento del Direct-EI è molto semplice e non richiede componenti 
particolari; il liquido in uscita dall’apparato nano-LC viene alimentato direttamente 
all’interno della sorgente attraverso un capillare di peek (polyetheretherketone) la cui 
posizione è parametro determinante. Grazie alla condizione di alto vuoto ed all’alta 
temperatura della sorgente, il liquido passa da liquido a vapore istantaneamente all’interno 
del volume ionico, sito nel quale viene direttamente ionizzato. Con un settaggio del capillare 
in cui l’uscita è troppo a ridosso della sorgente, la vaporizzazione risulta non completa al 
momento della ionizzazione con prestazioni insoddisfacenti, mentre una posizione più 
arretrata espone il liquido a condizioni di vuoto e temperatura insufficienti per un passaggio 
di stato “flash” (121). In questo senso, l’interfaccia Direct-EI è molto sensibile alle 
regolazioni, e le condizioni operative sono un compromesso tra quelle ottimali di vari 
composti e varie composizioni di fase mobile (122). Diversamente dalle altre interfacce LC-
EI-MS, il Direct-EI riesce a combinare un range di utilizzo molto più ampio sia in termini di 
67 
 
 
 
caratteristiche chimico – fisiche degli analiti che di composizione della fase mobile a livelli di 
sensibilità e riproducibilità compatibili con le esigenze di un detector reale e non solo 
prototipo. Uno schema del funzionamento del Direct-EI è riportato in Figura 31. 
 
Figura 31. Sezione dell’interfaccia Direct-EI e del suo funzionamento all’interno della sorgente a ionizzazione 
elettronica (119). 
 
Gli spettri registrati con questo sistema risultano perfettamente sovrapponibili a quelli 
registrati nelle librerie NIST ed anche eventuali reazioni chimiche concomitanti alla 
vaporizzazione del flusso risultano di incidenza marginale. Questo aspetto non deve esser 
considerato come irrilevante in quanto la presenza di molecole con H+ acidi nella fase mobile 
come H2O o CH3OH può dar luogo ad equilibri acido – base con analiti a carattere basico i 
quali verrebbero quindi ionizzati chimicamente (bassa energia, scarsa frammentazione, 
intenso ione quasi-molecolare) e non attraverso la ionizzazione elettronica (alta energia, 
ricca frammentazione, informazioni strutturali) (123). La concomitanza di EI e CI determina la 
presenza di frammenti provenienti da due pattern diversi, rendendo lo spettro 
incomprensibile; la contemporanea presenza dei due fenomeni è evidenziata dall’intensità 
maggiorata del picco corrispondente allo ione molecolare più la massa del protone [M+H]. Il 
Direct-EI inoltre, essendo basato su un fenomeno fisico come la ionizzazione elettronica, non 
soffre di importante effetto matrice come le altre tecniche LC-MS; questo aspetto è legato 
all’assenza di interazione chimica tra molecole, matrice e fase mobile come per quanto detto 
sull’assenza di ionizzazione chimica. Infine, diversamente dalle ionizzazioni API, non ci sono 
limiti alla natura dei composti da analizzare e quindi anche molecole apolari prive di gruppi 
funzionali generano segnali (124). Il Direct-EI riesce a coprire quella categoria di molecole 
troppo altobollenti per la GC-MS ma non adeguatamente funzionalizzate per poter essere 
trattate in LC-MS con sorgenti API. Inoltre, varie applicazioni sono state condotte su 
composti che per analisi gascromatografica avrebbero richiesto procedure di 
derivatizzazione contrarie ai requisiti della GAC. Infine, questa interfaccia si pone come 
strategia vantaggiosa per molecole apolari (quindi inadatte alla LC-MS convenzionale) 
disperse in acqua le quali avrebbero richiesto una preparativa dedicata per l’analisi GC-MS 
(125). I limiti del Direct-EI sono, come accennato in precedenza, i limiti LOD e LOQ di alcuni 
ordini di grandezza maggiori rispetto alle API, e la presenza di un “limite” superiore di 
composti analizzabili; molecole particolarmente altobollenti che non riescono a passare in 
fase aeriforme durante il flash termico in uscita dal capillare, non vengono ionizzate e quindi 
non sono rilevabili. Inoltre, la loro possibile condensazione va ad occludere la sezione del 
capillare imponendo lo stop all’analisi ed un intervento di manutenzione per il proseguo 
degli esperimenti (126). Questo fenomeno ha luogo quanto per gli analiti che per i 
componenti della matrice presenti nel volume di iniezione. Per questo motivo, campioni 
ricchi di polimeri e/o macromolecole necessitano di una loro rimozione precedente 
all’iniezione (127). 
Alcune altre interfacce LC-EI-MS sono state sviluppate nel corso degli ultimi 20 anni; tra 
queste merita menzione il Supersonic Molecular Beam (128) con Cold EI (129) riportato in 
Figura 32; questo prototipo, estremamente valido e di grande interesse, esula dagli 
obbiettivi della ricerca descritta in questa tesi e non verrà trattato. 
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Figura 32. Rappresentazione di un sistema LC-SMB-MS con dettaglio dell’interfaccia e delle correnti ausiliarie. 
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PARTE SPERIMENTALE 
In questa tesi sono riportati i risultati del lavoro di ricerca di tre anni del corso di dottorato in 
Scienze di Base e Applicazioni dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, curriculum in Scienze 
Chimiche e Farmaceutiche. Le principali tematiche affrontate sono state due: 
- Sviluppo, creazione di un prototipo ed impiego in diverse applicazioni di un’interfaccia per 
accoppiare cromatografia liquida e spettrometria di massa a ionizzazione elettronica. 
Questo nuovo dispositivo si pone come un’evoluzione del Direct-EI, del quale estende il 
campo di applicazione e ne migliora la robustezza. Sviluppare un nuovo dispositivo è un 
lavoro estremamente dispendioso sia in termini di tempo che di risorse economiche in cui 
la gran parte degli esperimenti da risultati insoddisfacenti ed inutilizzabili per la stesura di 
un articolo scientifico. Inoltre un’analisi fluidodinamica e termodinamica è stata necessaria 
per il progresso dell’interfaccia. Gli step più rilevanti ed i risultati ottenuti nelle applicazioni 
condotte con l’interfaccia Liquid-EI saranno presentati e discussi. Per l’interfaccia Liquid-EI 
è stata presentata domanda di brevetto internazionale dal nome “Macchina per analisi 
chimica comprendente la combinazione della spettrometria di massa a ionizzazione 
elettronica con la cromatografia liquida” che è stata accettata ed è attualmente in fase di 
revisione. 
- Sviluppo di un protocollo di estrazione green per la determinazione di 
benzodiazepine in residui di bevande manipolate in casi di “Drug Facilitated Crime”. 
Questa applicazione è frutto di un lavoro di lungo corso in ambito forense che ha 
visto la messa a punto di una metodica per l’estrazione di benzodiazepine da 
bevande alcoliche basate su creme di latte con determinazione GC-MS (130), e 
un’altra basata sull’estrazione MEPS per superalcolici con determinazione nano 
UHPLC-UV (25). Il protocollo sviluppato è basato sulla metodica DLLME con 
quantificazione HPLC capillare – UV, ed i risultati sono comparati con gli stessi 
ottenuti impiegando la procedura di estrazione MEPS citata in precedenza. 
L’applicazione della DLLME per l’estrazione di benzodiazepine è stata oggetto di 
un’unica pubblicazione relativa al plasma umano (131) ed una sulle acque di scarico 
di ospedali (132) ma nessuna in ambito forense su residui di bevande alcoliche ed 
analcoliche. 
CAPITOLO 1: L’INTERFACCIA LIQUID-EI 
 
ABSTRACT 
Compound discovery is of increasing importance in various fields such as environmental, food 
safety, forensic, and other investigation areas where the presence of non-targeted compounds 
represents a key factor. The actual trend is towards the identification of developing threats and 
potential safety issues, at their early stages, through non-targeted monitoring analysis 
technologies. Liquid chromatography coupled to mass spectrometry (LC-MS) has demonstrated to 
be the best technique and plays a central role in routine analysis, whereas gas chromatography-
mass spectrometry (GC-MS) is limited to those volatile substances that are suitable for gas-phase 
separation.  
Electrospray (ESI) is one of the most frequently used LC-MS ionization techniques, thanks to its 
specificity, detection limits, and flexibility. However, ESI response is influenced by the chemical 
background and limited by the nature of the analyte. Because the ionization is based on a low 
energy chemical reaction, the fragmentation is weak and lacks structural information.  Conversely, 
electron ionization (EI) is not influenced by the nature of the analyte and matrix composition. It 
provides 70 eV spectra that can be compared with those recorded in electronic libraries that acts 
as a molecular fingerprint. Considering that EI-MS works appropriately in gas-phase and high-
vacuum conditions, coupling it with liquid chromatography is a challenging goal. An innovative 
liquid chromatography-mass spectrometry interface is presented and discussed.  
This new interface, called Liquid-EI (LEI), is based on electron ionization but it differs from other 
previous attempts because analyte and mobile phase vaporize before entering the ion source. The 
vaporization takes place at atmospheric pressure into a specifically designed chamber called 
vaporization micro-channel, placed between the LC apparatus and the high-vacuum ion source. 
The interface is entirely independent and can be a compelling upgrade for every GC-MS system 
providing a rapid and reversible LC-MS conversion. A commercial fused silica liner, placed inside 
the vaporization micro-channel, acts as an inert vaporization surface, speeding up the gas-phase 
conversion of large molecules while lessening possible memory effects. The liner is a replaceable 
component for simplified maintenance. LEI extends the NIST libraries access to liquid 
chromatography, providing a powerful tool in the untargeted approach. To optimize the liquid-to-
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gas conversion efficiency, several upgrading has been developed to make this step takes place 
only inside the vaporization micro-channel.  
The advantages of using LEI are various; because the ionization is a physical process, it is not 
influenced by the chemical properties of the analyte and the chemical background. These features 
allow the system to have no polarity limitation and minimized matrix effects. Using LEI high-quality 
EI spectra are acquired, speeding up the compound discovery process. Its highlights are of great 
potential for flexible and direct targeted and non-targeted approaches. The development, the 
optimization and several different applications based on the use of LEI-LC-MS are here presented 
and explained.  
 
  
INVENZIONE DELL’INTERFACCIA LIQUID ELECTRON IONIZATION  
Come solitamente accade nel progresso tecnologico, per fare “un passo avanti” si deve prima fare 
un “passo indietro”. Dell’interfaccia Direct-EI, stato dell’arte nell’accoppiamento di spettrometria 
di massa EI e cromatografia liquida all’inizio dei lavori sulla nuova interfaccia, si è ampiamente 
discusso nell’introduzione; nonostante l’importanza dei suoi punti di forza erano anche noti suoi 
limiti e punti deboli. I vantaggi garantiti dal Direct-EI sono: 
- Generazione di spettri di massa EI perfettamente comparabili a quelli registrati nelle 
librerie elettroniche. Questo aspetto, sicuramente quello di maggior rilievo, rende il Direct-
EI uno strumento formidabile nel riconoscimento di molecole organiche. 
- La risposta strumentale è insensibile alla composizione della fase mobile, garantendo una 
risposta insensibile alle condizioni cromatografiche non comune ai sistemi convenzionali. 
- L’uso della ionizzazione elettronica minimizza l’incidenza dell’effetto matrice. Questo 
vantaggio rende più semplici le operazioni di preparazione del campione e rende meno 
problematica una eventuale co-eluizione degli analiti. 
- Il Direct-EI può essere installato su qualsiasi spettrometro con sorgente EI a prescindere dal 
tipo di analizzatore impiegato. Anche per quanto riguarda il cromatografo liquido non vi 
sono limitazioni di sorta grazie all’uso di sistemi di “splittaggio” post-colonna per i sistemi a 
flussi capillari o maggiori. 
In contrapposizione ai vantaggi di cui sopra, l’interfaccia soffre di tutta una serie di problematiche 
poste in essere dal suo limite principale: l’efficienza del passaggio di stato liquido-vapore. La 
vaporizzazione, infatti, avviene direttamente all’uscita del capillare proveniente dal sistema LC, 
ovvero a ridosso dell’ingresso all’interno della sorgente. La spinta termodinamica che determina il 
passaggio di stato è prima di tutto il vuoto e solo in minor parte l’alta temperatura della sorgente. 
L’interfaccia lavora a temperatura ambiente quindi il flusso riceve calore solo in minima parte dalla 
sorgente; l’entalpia necessaria viene fornita soprattutto dall’energia già presente e la 
trasformazione è principalmente adiabatica. Considerando questi aspetti, il processo appare 
limitato e con un’efficienza migliorabile. Gli svantaggi di cui sopra sono: 
- Range di punti di ebollizione dei composti ionizzabili limitato. Diversamente dalle sorgenti 
API, dove il limite è per la polarità degli analiti, nel Direct-EI le molecole devono essere in 
fase gassosa per essere ionizzate; per questo i composti che non riescono a passare di stato 
in condizioni pseudo-adiabatiche precipitano come solido all’uscita del capillare.  
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- Ridotta affidabilità strumentale. Il solido che si accumula nella parte finale del capillare per 
mancata vaporizzazione può determinare la sua occlusione e lo stop dell’analisi. 
- Difficoltà nel setting della configurazione di lavoro. Il sistema è molto sensibile a parametri 
come la posizione dell’uscita del capillare di alimentazione. Per questo motivo anche una 
minima differenza nel suo posizionamento tra una sessione di lavoro ed un’altra determina 
la non comparabilità dei risultati. Le condizioni ottimali oltretutto non sono le stesse per 
tutti gli analiti. 
Partendo da questi presupposti appare chiaro che il miglioramento va ricercato nell’efficienza di 
vaporizzazione. Per migliorare questo aspetto si è cercato di sostituire il processo in condizioni 
adiabatiche con un ben più efficace processo in condizioni isoterme. Questo risultato è stato 
raggiunto spostando il passaggio di stato prima che le molecole entrino nella sorgente, ovvero in 
un ambiente dedicato, a temperatura che promuova il processo senza indurre reazioni di 
degradazione. Nel primo prototipo della nuova interfaccia, una camera di vaporizzazione viene 
interposta tra lo spettrometro di massa e l’uscita della colonna LC (Figura 33).  
 
Figura 33. Schematizzazione dei processi coinvolti nel funzionamento dell’interfaccia Liquid-EI. 
 
Questa camera è costituita dalla transfer-line che viene impiegata per connettere il 
gascromatografo con lo spettrometro ed al cui interno si trova la parte finale della colonna GC. Dal 
punto di vista realizzativo si tratta di un tubo metallico lungo 16,5 cm e dal diametro interno di 1 
mm che si trova vincolato ad una flangia a tre viti per il fissaggio allo spettrometro; la flangia è 
posizionata in modo da far entrare circa 4 cm della lunghezza all’interno dello strumento ed il 
resto fuori. Attorno alla parte esterna della camera di vaporizzazione, nel lato pre-spettrometro, 
viene posizionato un manicotto in lega di alluminio dotato di una resistenza riscaldante interna e 
di una termocoppia per la lettura della temperatura; resistenza e termocoppia sono collegate ad 
un sistema di regolazione della temperatura in grado di spaziare dal valore ambiente fino a 400°C 
(Figura 34).  
 
Figura 34. Camera di vaporizzazione e dettaglio dall’alto della stessa con installato il manicotto riscaldante: si può 
notare la presenza di due inserti, il più grande è la resistenza riscaldante mentre il più piccolo è la termocoppia. 
 
All’interno della camera di vaporizzazione viene posizionato il capillare in uscita dalla colonna 
cromatografica o comunque dal sistema di alimentazione della fase mobile. Questo capillare è un 
componente commerciale in silice fusa ricoperto di polimmide con un diametro esterno di 375 µm 
ed interno variabile da 10 µm a 75 µm. Parallelamente, un tubicino recante un flusso misurato di 
elio viene connesso alla camera di vaporizzazione; il gas alimentato viene regolato attraverso una 
valvola a spillo esterna ad una portata di circa 1 mL/minuto. I flussi dell’eluato liquido e dell’elio 
sono accoppiati attraverso un punto sommatore metallico Swagelok di tipo tee connesso sulla 
parte più esterna della camera di vaporizzazione attraverso un’apposita filettatura. Il flusso di elio 
passa nello spazio tra l’esterno del capillare e l’interno della camera di vaporizzazione in modo da 
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aiutare il trasferimento dei vapori prodotti e da ridurre il tempo di residenza delle molecole 
esposte ad alta temperatura e vuoto. In questo modo, grazie anche al carattere inerte del gas ed 
alla totale assenza di ossigeno, l’incidenza di eventuali fenomeni di degradazione viene ridotta al 
minimo. 
L’ingresso della camera di vaporizzazione e la sua connessione con il punto sommatore ed i 
capillari vengono resi isolati dalle condizioni ambientali con le tenute usate in gascromatografia 
nel lato caldo, e con tenute da cromatografia liquida nel lato freddo, in modo da garantire il 
mantenimento dell’alto vuoto. 
Il sistema così configurato esegue la cromatografia in fase liquida con tutti i vantaggi della LC 
mentre, grazie all’interfaccia Liquid-EI, la ionizzazione avviene su molecole in fase gas, 
esattamente come se la separazione fosse avvenuta con il career gas in GC. 
La posizione del capillare all’interno della camera di vaporizzazione determina le condizioni a cui si 
trova il liquido al momento della sua uscita, ovvero a cui avviene il passaggio di stato; una 
posizione troppo arretrata coincide con pressione troppo elevata e temperatura troppo bassa tali 
da rendere la vaporizzazione inefficiente, con conseguente allargamento della banda 
cromatografica e perdita di risoluzione. In contrapposizione, un posizionamento troppo avanzato 
espone il liquido a vuoto e temperatura troppo elevati tali da promuovere l’evaporazione 
prematura della fase mobile all’interno del capillare con conseguente precipitazione degli analiti. 
La posizione di lavoro ottimale è quindi frutto di un compromesso e, in maniera simile ma meno 
sensibile rispetto al Direct-EI, non è la stessa per tutti i composti. 
L’interfaccia così sviluppata è stata battezzata come Liquid-EI o, più brevemente, LEI. Uno schema 
della configurazione è riportato in Figura 35. 
 Figura 35. Primo prototipo dell’interfaccia LEI con dettaglio della camera di vaporizzazione e del punto sommatore a 
tre vie; il flusso di elio era regolato con una valvola a spillo previa calibrazione della stessa. 
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PRIMO PROTOTIPO 
Partendo dall’esperienza del Direct-EI appare chiara l’importanza dei parametri strutturali come 
dimensioni e posizione del capillare proveniente dal cromatografo liquido, la temperatura della 
camera di vaporizzazione, la velocità del liquido e la portata di elio. Per lo svolgimento di questi 
test di messa a punto sono state impiegate principalmente due miscele standard a diverse 
concentrazioni: 
- Caffeina in H2O: CH3CN – 50:50. 
- Mix di Naftalene, Indeno(1,2,3-c,d)pirene e Dibenzo(a,h)antracene ovvero tre Idrocarburi 
Policiclici Aromatici (IPA o PAHs, Policyclic Aromatic Carbons) a diversa temperatura di 
ebollizione in CH3CN. 
La scelta di questi composti risiede nelle loro caratteristiche intrinseche e nell’uso comune che se 
ne fa; la caffeina è un composto a media polarità ampiamente analizzato in gascromatografia che 
serve per verificare il livello di prestazioni minime del sistema. Se l’impiego dell’interfaccia non 
desse prestazioni soddisfacenti nell’analisi di composti da GC-MS sarebbe indicazione che la 
direzione intrapresa non promette sviluppi interessanti. La miscela di IPA invece permette di 
capire le potenzialità del sistema con composti altobollenti (Indeno(1,2,3 cd)pirene e 
Dibenzo(a,h)antracene sono entrambi C22 con temperature di ebollizione di, rispettivamente 
526°C e 524°C (133)) che quindi vengono vantaggiosamente separati in cromatografia liquida ma 
che, a causa della quasi totale apolarità, non possono essere ionizzati con sorgenti ambient come 
ESI o APCI. La presenza di una molecola leggera come il naftalene, tipicamente analizzata in 
gascromatografia, fa da “cartina di tornasole” sul funzionamento corretto dell’apparato. 
Il primo parametro studiato è stato il diametro interno del capillare che dal cromatografo liquido 
reca la fase mobile e l’eluato nella camera di vaporizzazione. Questo parametro è importante in 
quanto, a parità di flusso volumetrico, un capillare di diametro più ampio assicura da un lato una 
maggior superficie esposta alla vaporizzazione ed una velocità lineare del liquido inferiore 
dall’altro. La risultante di questi due aspetti risulta in un diametro intermedio che funge da miglior 
compromesso. Gli esperimenti sono stati effettuati in configurazione Flow Injection Analysis (FIA), 
ovvero senza cromatografia, alle seguenti condizioni: 
Strumento HPLC: Agilent 1290 nano, fase mobile a composizione fissa H2O: CH3CN 50:50, portata 
volumetrica 0.4 µL/min, inettore manuale (10 nL). 
Interfaccia: flusso di elio impostato a 1 mL/min, posizione del capillare impostata a 4 cm 
dall’ingresso della camera di vaporizzazione, ovvero in corrispondenza della parte piu esterna del 
manicotto riscaldante.  
Spettrometro di massa: Agilent 5975, sorgente EI a 280°C, acquisizione SIM (m/z: Q 194, 109, 82). 
I risultati dei test registrati con la soluzione standard di caffeina 10 µg/mL a diverse temperature 
sono riportati in Figura 36 e Figura 37. 
 
Figura 36. Area del picco TIC della soluzione di caffeina con diversi diametri di capillare ed a diverse temperature. 
L’area viene espressa in arbitrary units (a.u.) come riportato nell’interfaccia strumentale. 
 
Dall’analisi dei grafici per la soluzione di caffeina si vede come all’aumentare del diametro del 
capillare aumenti sia l’area del picco (Figura 36) che la sua ampiezza (Figura 37). Questo 
comportamento non è necessariamente indice di una miglior efficienza di vaporizzazione e, 
viceversa, corrisponde ad un peggioramento del rapporto S/N dovuto al forte aumento 
dell’ampiezza del picco. La temperatura non influenza in alcun modo l’efficienza della 
vaporizzazione in nessuno dei quattro diametri testati in quanto l’area dei picchi rimane costante; 
contemporaneamente si evidenzia una riduzione dell’ampiezza del picco all’aumentare della 
temperatura, indice di un miglior profilo e miglior performance analitica. Questo fenomeno è 
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maggiormente marcato per i diametri più piccoli i quali determinano una velocità lineare del flusso 
superiore. 
 
Figura 37. Ampiezza del picco TIC della soluzione di caffeina con diversi diametri di capillare ed a diverse temperature. 
 
Successivamente è stata studiata la posizione del capillare all’interno della camera di 
vaporizzazione. Gli esperimenti sono stati condotti alle seguenti condizioni: 
Strumento HPLC: Agilent 1290 nano, fase mobile a composizione fissa H2O: CH3CN 50:50 (caffeina) 
e H2O:CH3CN 10:90 (IPA), portata volumetrica 0.4 µL/min, inettore manuale (10 nL). 
Configurazione FIA. 
Interfaccia: flusso di elio impostato a 1 mL/min, temperatura camera di vaporizzazione a 350°C, 
diametro del capillare: 25 µm. 
Spettrometro di massa: Agilent 5975, sorgente EI a 280°C, acquisizione SIM (m/z: Q 194, 109, 82) 
I risultati ottenuti al variare della posizione del capillare con la caffeina sono riportati in Figura 38. 
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 Figura 38. Studio delle prestazioni al variare della posizione del capillare di vaporizzazione. 
 
Dalla Figura 38 emerge come per l’area della caffeina (blu) vi sia un valore di posizione che 
determina un massimo nella curva; questo corrisponde a 4.5 cm ed è la configurazione per la 
quale si ottiene la massima efficienza di vaporizzazione. L’altra linea riporta l’andamento 
dell’ampiezza del picco (rosso) misurata contestualmente alla misura dell’area; è evidente come 
questa sia pressoché una retta priva di punti di discontinuità e quindi l’ampiezza non è influenzata 
dalla posizione del capillare. Per la caffeina quindi il picco ha sempre la stessa ampiezza, 
corrispondente al volume di iniezione, ma diversa area (e quindi altezza) in funzione della 
posizione.  
Un’altra verifica interessante è lo studio della relazione tra segnale e flusso della fase mobile. 
Considerando che tutti i diametri delle varie parti del sistema LC e dell’interfaccia sono gli stessi, 
all’aumentare del flusso volumetrico aumenta linearmente anche la sua velocità. A velocità 
superiori il picco registrato per la stessa banda cromatografica ha un’ampiezza inferiore, risultando 
meglio profilato. L’altro lato della medaglia è un vuoto meno intenso dovuto al maggior numero di 
molecole alimentate e maggiori interazioni analita-fase mobile.  Gli esperimenti sono stati condotti 
alle seguenti condizioni: 
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Strumento HPLC: Agilent 1290 nano, fase mobile a composizione fissa H2O:CH3CN 50:50, inettore 
manuale (10 nL). Configurazione FIA. 
Interfaccia: flusso di elio impostato a 1 mL/min, temperatura camera di vaporizzazione a 350°C, 
diametro del capillare: 25 µm, posizione impostata a 4 cm dall’ingresso della camera di 
vaporizzazione, ovvero in corrispondenza della parte più esterna del manicotto riscaldante.  
Spettrometro di massa: Agilent 5975, sorgente EI a 280°C, acquisizione SIM (m/z: Q 194, 109, 82). 
I risultati ottenuti sono riportati in Figura 39. 
 
Figura 39. Studio delle prestazioni al variare della portata di fase mobile. 
 
All’aumentare del flusso di fase mobile sia area del picco (blu) che ampiezza (rosso) diminuiscono. 
Questo risultato è in accordo con quanto previsto in quanto un maggior flusso implica una 
pressione in sorgente più alta e, con essa, una peggior efficienza di ionizzazione. L’ampiezza del 
picco va riducendosi grazie al minor tempo necessario per trasferire tutto il volume di iniezione 
alla sorgente. 
In cromatografia liquida a fase inversa si utilizzano solventi polari, spesso di origine organica, e 
dotati di caratteristiche acido/base. Alcoli e la stessa acqua sono due tipici eluenti HPLC a fase 
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inversa con protoni debolmente “acidi”. Nell’interfaccia Liquid-EI queste molecole sono in fase 
vapore ed a elevata temperatura, condizioni che enfatizzano la loro reattività; in presenza di 
analiti con siti basici una parte di queste molecole può ricevere lo ione H+ e subire quindi 
ionizzazione chimica. In queste condizioni la frammentazione sarà molto più scarsa e lo ione 
maggiormente generato sarà lo ione quasi-molecolare M+H con m/z maggiore di un’unità rispetto 
allo ione molecolare atteso in ionizzazione elettronica. Lo spettro di massa finale risulterà un 
ibrido tra lo spettro EI e quello CI. Per studiare l’incidenza di questo fenomeno sono stati condotti 
una serie di esperimenti in cui è stato registrato il rapporto tra lo ione molecolare M e lo ione 
protonato M+H. Le prove sono state condotte con la soluzione standard di caffeina alle condizioni 
dell’esperimento precedente ma con le seguenti differenze: 
Spettrometro di massa: Agilent 5975, sorgente EI a 280°C, acquisizione SIM (m/z: Q 195 [M+H], 
194 [M], 109, 82). 
Il risultato degli esperimenti è riportato in Figura 40. 
 
Figura 40. Andamenti del rapporto tra aree e ampiezze dei picchi M (m/z = 194) ed M+H (m/z = 195). 
 
All’aumentare del flusso si nota come il rapporto tra le aree (blu) dei picchi vada diminuendo 
mentre il rapporto tra le ampiezze (rosso) non varia. La riduzione del rapporto tra aree indica 
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come vi sia un graduale aumento dell’incidenza del picco dello ione protonato M+H, a conferma 
della presenza di fenomeni di ionizzazione chimica. Va comunque sottolineato che questo 
fenomeno è minimo ed anche la sua incidenza in condizioni estreme è limitata. In tutte le 
condizioni la corrispondenza tra gli spettri registrati con l’interfaccia e gli spettri NIST è ottimale. 
La stessa serie di esperimenti condotti con la caffeina è stata ripetuta con la miscela di IPA. In 
questo caso sono presenti sia composti dalle diverse caratteristiche fisiche: il naftalene è 
bassobollente mentre indeno(1,2,3-c,d)pirene e dibenzo(a,h)antracene sono entrambi 
altobollenti. Lo studio dell’effetto della temperatura è stato replicato alle seguenti condizioni: 
Strumento HPLC: Agilent 1290 nano, fase mobile a composizione fissa H2O:CH3CN 10:90, portata 
volumetrica 0.4 µL/min, inettore manuale (10 nL). Configurazione FIA. 
Interfaccia: flusso di elio impostato a 1 mL/min, temperatura camera di vaporizzazione variabile. 
diametro del capillare: 25 µm, posizione impostata a 4 cm dall’ingresso della camera di 
vaporizzazione, ovvero in corrispondenza della parte più esterna del manicotto riscaldante.  
Spettrometro di massa: Agilent 5975, sorgente EI a 280°C, acquisizione SIM (m/z: 128, 276, 278). 
I risultati ottenuti al variare della temperatura con gli IPA sono riportati in Figura 41. In questo 
esperimento emergono le differenze date dalle diverse proprietà fisiche degli analiti; il naftalene 
da un segnale di area circa costante, mentre per i due composti altobollenti l’area aumenta 
all’incrementare della temperatura (circa 350°C) fino al raggiungimento di un plateau. Questo 
andamento si rispecchia anche nelle ampiezze dei picchi (Figura 42).  
Il naftalene genera un picco sempre della stessa ampiezza (ed anche area da quanto osservato in 
precedenza); la vaporizzazione di questo analita ha la stessa efficienza a tutte le temperature 
studiate. Indeno(1,2,3-c,d)pirene e dibenzo(a,h)antracene vedono l’ampiezza dei relativi picchi 
ridursi all’aumentare della temperatura; questo comportamento, combinato con il contestuale 
aumento dell’area indica un miglioramento del passaggio di stato. I valori registrati al di sotto dei 
250°C sono poco affidabili in quanto in queste condizioni il passaggio di stato risulta incompleto. 
 Figura 41. Andamento dell’area dei 3 IPA all’aumentare della temperatura. 
 
 
Figura 42. Andamento dell’ampiezza dei picchi dei 3 IPA all’aumentare della temperatura. 
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Come per la caffeina, anche per la miscela di IPA è stata studiata l’incidenza della posizione del 
capillare; in questo caso le condizioni sperimentali sono state le seguenti. 
Strumento HPLC: Agilent 1290 nano, fase mobile a composizione fissa H2O:CH3CN 10:90, portata 
volumetrica 0.4 µL/min, inettore manuale (10 nL). Configurazione FIA. 
Interfaccia: flusso di elio impostato a 1 mL/min, temperatura camera di vaporizzazione variabile. 
diametro del capillare: 25 µm, posizione impostata a 4 cm dall’ingresso della camera di 
vaporizzazione, ovvero in corrispondenza della parte più esterna del manicotto riscaldante.  
Spettrometro di massa: Agilent 5975, sorgente EI a 280°C, acquisizione SIM (m/z: 128, 276, 278). 
L’esperimento svolto con la miscela di IPA mostra un comportamento formalmente uguale alla 
caffeina ma spostato a maggior profondità (Figura 43).  
 
Figura 43. Area dei segnali di caffeina e indeno(1,2,3-c,d)pirene in funzione della posizione del capillare. 
 
Focalizzando l’attenzione sui composti più pesanti come l’indeno(1,2,3-c,d)pirene si nota come la 
curva che descrive la relazione tra area e posizione del capillare è spostata rispetto alla caffeina 
verso maggiori profondità (Figura 39). Questo risultato è in accordo con quanto atteso in quanto 
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questo idrocarburo ha una temperatura di ebollizione di oltre 300°C superiore rispetto a quella di 
sublimazione della caffeina e, quindi, richiede temperatura maggiore e vuoto più intenso. 
Al netto delle prove presentate sono stati individuati dei parametri ottimali generici per il 
funzionamento dell’interfaccia Liquid-EI; per la messa a punto “di fino” sono sufficienti dei piccoli 
accorgimenti, soprattutto in termini di posizione del capillare, in funzione dell’analita e della 
matrice. Il diametro interno ottimale del capillare è stato individuato in 25 – 30 µm, posizionato 
tra 4 e 6 cm all’interno della camera di vaporizzazione. Il flusso ottimale è nell’intervallo 300 – 500 
nL/min, anch’esso compreso tra valori intermedi rispetto a quelli studiati. Parametri come portata 
dell’elio e composizione della fase mobile sono stati investigati ma la loro incidenza è risultata 
essere ininfluente ai fini delle prestazioni strumentali. 
Con la conoscenza dell’interfaccia sviluppata durante la sua messa a punto, vari esperimenti sono 
stati condotti per verificare le prestazioni in configurazioni diverse e con altri analiti. Prima di tutto 
è stata verificata la corrispondenza tra gli spettri EI registrati con l’interfaccia e quelli presenti nella 
libreria NIST. Questi esperimenti sono stati condotti alle seguenti condizioni utilizzando soluzioni 
standard a 100 µg/mL in CH3CN dei vari composti.  
Strumento HPLC: Agilent 1290 nano, fase mobile a composizione fissa H2O: CH3CN 10:90, portata 
volumetrica 0.4 µL/min, inettore manuale (10 nL). Configurazione FIA. 
Interfaccia: flusso di elio impostato a 1 mL/min, temperatura camera di vaporizzazione 350°C. 
Diametro del capillare: 25 µm, posizione impostata a 4 cm dall’ingresso della camera di 
vaporizzazione, ovvero in corrispondenza della parte più esterna del manicotto riscaldante.  
Spettrometro di massa: Agilent 5975, sorgente EI a 280°C, acquisizione scan (m/z: 60 → 500, 
threshold: 10, sample: 4). 
La corrispondenza tra gli spettri acquisiti con l’interfaccia e la libreria NIST misurata dal software 
Chemstation® MSD è riportata in Tabella 4.  
Dalla tabella emerge l’ottima capacità dello spettrometro dotato di interfaccia di riconoscere 
composti incogniti attraverso la comparazione con la libreria NIST e senza dover ricorrere a tempo 
di ritenzione o ad esperimenti di massa tandem come nei comuni approcci elettrospray LC-MS o 
senza dover estrarre gli analiti per iniezioni GC-EI-MS. Questo enorme potenziale fa del Liquid-EI 
uno strumento formidabile per gli approcci untagreted. Il risultato acquisisce ancora più rilevanza 
al netto del fatto che non è stato possibile sottrarre il fondo senza separazione, e quindi le 
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percentuali di riconoscimento avrebbero potute essere ben più elevate. In questa configurazione è 
però possibile caratterizzare la molecola istantaneamente, senza i tempi della cromatografia; 
questo fattore è stato di ispirazione per un’interessante applicazione che sarà descritta nelle 
prossime pagine. 
Compound Probability (%) 
Sylvex 77,5 
MCPB 94,3 
Acetamiprid 92,9 
Zoxamide 94,9 
Mestranol 86,8 
Imazil 98,2 
Endosulfan 99,3 
Tabella 4. Corrispondenza tra spettro registrato e libreria NIST per composti analizzati con il Liquid-EI in scan. 
 
Gli esperimenti in FIA sono stati fondamentali per ottimizzare l’interfaccia ed il suo funzionamento 
nel minor tempo possibile, ma non sono rappresentativi delle condizioni per cui li Liquid-EI è stato 
progettato per lavorare.  
Per valutare le prestazioni dell’interfaccia in configurazione LC-MS comprensiva di cromatografia è 
stato impostato un esperimento basato sull’analisi in SIM di una miscela 200 µg/mL in CH3CN di 
Persistant Organic Pollutants (POP), ovvero delle molecole inquinanti e fortemente tossiche a 
lenta cinetica di decomposizione. 
Strumento UHPLC: Thermo Scientific Dionex RSLC 3100, eluizione a gradiente (0 - 100% CH3CN:H2O 
in 20 min + 5 min isocratica 100% CH3CN), portata volumetrica 0.4 µL/min, volume di iniezione 100 
nL con iniezione manuale. Colonna: Waters Acquity C18 1.7μm x 75mm.  
Interfaccia: flusso di elio impostato a 1 mL/min, temperatura camera di vaporizzazione 400°C. 
Diametro del capillare: 25 µm, posizione impostata a 5,5 cm dall’ingresso della camera di 
vaporizzazione, ovvero in corrispondenza della parte più esterna del manicotto riscaldante.  
Spettrometro di massa: Agilent 5975, sorgente EI a 280°C. Acquisizione SIM. 
Gruppo 1 (tr 0 → 20 min): 
- Acetamiprid (m/z 152), tr = 12 min 
- Thiram (m/z 88), tr = 15 min  
- BPA (m/z 213) tr = 16 min 
- Captan (m/z 149), tr = 18 min 
- Phosmet (m/z 160) = tr 18 min e 30 s 
- Fluodioxonyl (m/z 248), tr = 18 min e 50 s 
- Phenexamide (m/z 97), tr = 19 min  
- Boscalid (m/z 140), tr = 19 min e 10 s 
- Naphtalene (m/z 128) = 19 min e 40 s 
Gruppo 2 (tr 20 → 25 min): 
- Chlorphenvifos (m/z 267), tr = 20 min e 50 s 
- Lindane (m/z 181), tr = 21 min  
- Anthracene (m/z 187), tr = 22 min  
- Zoxamide (m/z 178), tr = 23 min 
Gruppo 3 (tr 25 → 30 min): 
- Pyriproxiphen (m/z 136), tr = 24 min e 10 s 
- Imazalil (m/z 215), tr = 24 min e 50 s 
- Chlorpyriphos (m/z 197), tr = 25 min 
- 4-Octylphenol (m/z 107), tr = 26 min e 20 s  
- Benzo(a)pyrene (m/z 252), tr = 27 min 
- Indeno(1,2,3-c,d)pyrene (m/z 276), tr = 28 min  
- Endosulfan (m/z 339) = 29 min 
Il cromatogramma LC-MS acquisito in EI con l’interfaccia Liquid-EI è riportato in Figura 44. Al di là 
della prestazione cromatografica in quanto tale, che non è stata ottimizzata in quanto 
l’esperimento riportato è un semplice “esercizio di stile”, si nota la buona qualità dei picchi ed un 
rumore di fondo accettabile. La “codatura” dei picchi (tailing) è ragionevolmente attribuibile 
all’elevata quantità iniettata (20 ng a composto). Il profilo disegnato dal fondo è imputabile al 
cambio di composizione della fase mobile e del tutto normale. Alcuni picchi di composti indicati 
nel programma non sono visibili nel cromatogramma TIC in quanto poco intensi; la loro presenza è 
stata confermata nell’estrazione degli ioni durante l’elaborazione dei dati. 
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Il cromatogramma registrato risulta di buona qualità e quindi permetterebbe all’interfaccia di 
essere applicata, insieme allo spettrometro di massa, come detector in un’applicazione reale con 
tanto di quantificazione. 
 
Figura 44. Primo esperimento cromatografico acquisito in LC-MS con il Liquid-EI; i composti sono eluiti nell’ordine 
riportato nel programma di acquisizione.  
 
Nel suo primo prototipo l’interfaccia Liquid-EI ha dimostrato di poter funzionare correttamente ed 
anche di dare ottime prestazioni con diversi analiti se regolata a dovere. Se da un lato il 
funzionamento e le prestazioni hanno superato le previsioni, dall’altro l’affidabilità restava quella 
di un prototipo, ovvero, instabile. L’iniezione di soluzioni standard, infatti, garantisce che tutto il 
volume di iniezione sia dato da molecole volatili ed inerti; questo aspetto non necessariamente è 
valido anche per campioni reali, dove particelle solide, polimeri e composti altobollenti possono 
Abundance (a.u.) 
 Time (min) 
essere presenti e precipitare all’uscita del capillare, imbrattandolo o addirittura occludendolo, 
come nel Direct-EI. Un esempio di imbrattamento del capillare dopo oltre un mese di uso con la 
miscela di IPA è riportata in Figura 45.  
 
Figura 45. Comparativa tra un capillare nuovo (sopra) ed un capillare usato per un mese con la miscela di IPA. 
 
Inoltre, la pulizia della camera di vaporizzazione risulta difficile a causa del suo ridotto diametro 
interno. La sola procedura fattibile è basata sull’uso di uno spago impregnato di una sospensione 
di acqua e polvere di allumina come polish; questo metodo non permette di rimuovere con 
efficacia i residui prodotti nella parte centrale e risulta quindi inadatta allo scopo. Il metallo di cui è 
fatta la camera di vaporizzazione è una lega di ferro basata sulla composizione dell’acciaio dolce, 
ma additivata con ridotte quantità di altri metalli. Questi atomi, a temperature di oltre 350°C ed in 
presenza degli analiti in fase vapore potrebbero dare attività catalitica, trasformando parte delle 
molecole in composti diversi. Complice la rugosità interna della camera di vaporizzazione, l’area 
superficiale esposta non è trascurabile e potrebbe enfatizzare il fenomeno di cui sopra; va 
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sottolineato che questo ragionamento è solo una possibilità, e che nell’attività sperimentale, con 
le poche molecole analizzate, non è stato osservato nessun fenomeno catalitico. 
Al netto dei limiti congeniti all’interfaccia elencati in precedenza è stato necessario pensare ad un 
upgrade strutturale del Liquid-EI prima di proseguire con gli esperimenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
SECONDO PROTOTIPO 
 
La miglior soluzione in grado di promuovere la vaporizzazione sulla superficie metallica della 
camera di vaporizzazione è quella di ricoprirne la superficie interna con un qualche materiale 
inerte adatto allo scopo. Partendo dall’esperienza cumulata con l’inertizzazione della sorgente 
studiata in progetti di ricerca precedenti (134), sulla parte interna della camera di vaporizzazione è 
stato applicato un film di materiale ceramico e depositato come indicato dal produttore (Figura 
46).  
 
Figura 46. Deposizione del coating ceramico dentro la camera di vaporizzazione. 
 
Il coating in questione è il Non-stick ceramic di ILAG Industrielack AG ed è un prodotto privo di 
PTFE e PFOA a base completamente inorganica impiegato per la copertura antiaderente di padelle 
e pentole. L’uso di camere di vaporizzazione ricoperte con questo coating ha però dato risultati 
deludenti sotto tutti i punti di vista; questo risultato è stato ragionevolmente attribuito alla 
difficoltà di ricoprire in maniera capillare ed omogenea tutta la superficie interna di un tubo lungo 
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circa 17 cm e con diametro di 1 mm. La verifica della qualità del trattamento è stata fatta anche su 
una pipetta Pasteur ed il risultato supporta ampiamente l’ipotesi proposta (Figura 47). 
 
Figura 47. Sezione del corpo di una pipetta Pasteur ricoperta all’interno con il coating ceramico. 
 
Alternativamente al coating ceramico si è pensato di inserire un liner all’interno della camera di 
vaporizzazione; questo tubicino deve interporsi tra il capillare e metallo, andando ad agire da 
superfice di vaporizzazione. Tra i materiali idonei per lo scopo la scelta è ricaduta su un capillare in 
silice fusa ricoperto all’esterno di polimmide esattamente come i capillari usati per il trasferimento 
del liquido nell’interfaccia. Tra i vari componenti commerciali disponibili la miglior dimensione è 
stata trovata in un capillare dal diametro esterno di 795 µm ed interno da 400 µm; considerando 
che all’interno del liner deve entrare il capillare proveniente dal cromatografo liquido e che questo 
ha un diametro esterno di 375 µm, risulta chiaro che non vi è spazio per il passaggio ottimale 
dell’elio. Per poter permettere l’uso del liner è stato quindi necessario uno adeguamento 
dell’interfaccia con la sostituzione del capillare con uno dal diametro esterno di 150 µm; in questo 
modo tra i due componenti vi è lo spazio ottimale per il passaggio del gas a velocità compatibili al 
funzionamento dell’interfaccia. Grazie al suo ridotto diametro interno, la camera di vaporizzazione 
è stata rinominata come vaporization micro-channel (Figura 48). 
 
Figura 48. Dettaglio del punto sommatore dell’interfaccia dotata di liner e di capillare da 150 µm. 
 
I vantaggi legati all’uso del liner a copertura del metallo sono numerosi: 
- Le operazioni di manutenzione dell’interfaccia sono azzerate in quanto è sufficiente 
rimuovere il liner sporco e sostituirlo con uno nuovo. 
- A parità di portate volumetriche la riduzione del diametro interno della camera di 
vaporizzazione determina un importante aumento della velocità del flusso dei gas. Grazie a 
questo aspetto si riescono ad ottenere picchi più stretti senza dover incrementare la 
portata con le conseguenti perdite di area riportate negli studi preliminari (Figura 39-40). 
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- Il flusso delle molecole vaporizzate si muove spinto dall’elio, gas inerte, a contatto con la 
silice fusa, materiale inerte. In queste condizioni qualsiasi tipo di reazione di degradazione 
indotta dalla temperatura viene resa improbabile. 
Nonostante i notevoli miglioramenti ottenuti grazie all’implementazione della vaporization micro-
channel, il problema della periodica occlusione del capillare resta ancora irrisolto. Questo 
fenomeno, che come già suggerito si presenta maggiormente con miscele di matrici complesse e 
composti altobollenti, è dovuto alla precipitazione di composti non vaporizzati (Figura 49).  
 
Figura 49. Fotografia controluce di un capillare occluso a causa della vaporizzazione precoce della fase mobile. 
 
Studiando la distribuzione della temperatura con una termocamera risulta evidente come anche la 
parte esterna al manicotto riscaldante della camera di vaporizzazione raggiunga elevate 
temperature. Per questi esperimenti è stata impiegata una termocamera Flir E5 dotata di 
cavalletto. Impostando l’interfaccia a 350°C, ad esempio, la temperatura del punto sommatore 
letta dalla termocamera raggiunge circa 100°C nel lato connesso alla camera di vaporizzazione, e 
85°C nel lato connesso all’ingresso del liquido (Figura 50). 
 
Figura 50. Distribuzione della temperatura nell’interfaccia impostata a 350°C. 
 
Studiando l’immagine con più attenzione ci si può rendere conto che, nella parte di filettatura 
scoperta compresa tra il punto sommatore e la camera di vaporizzazione, la temperatura 
raggiunge il suo massimo ovvero oltre 150°C come da scala di colore riportata a destra. Se quanto 
detto vale per l’esterno è ragionevole pensare che all’interno, dove non c’è contatto con l’aria a 
temperatura ambiente, si raggiungano valori ancora più elevati. Il punto sommatore è una parte 
del sistema per il quale non è previsto il riscaldamento in quanto il passaggio di stato, unico step 
energivoro, deve aver luogo solo all’interno della parte calda. Lavorando in queste condizioni, 
anche nel punto sommatore la temperatura raggiunge valori al di sopra del punto di ebollizione 
dei solventi da cromatografia liquida, e quindi la transizione di fase può iniziare ben prima rispetto 
all’uscita del capillare. Passaggio di stato che, a causa di una temperatura minore di circa 200°C 
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rispetto a quella impostata, riguarda la fase mobile, gli analiti a basso punto di ebollizione, ma non 
gli altobollenti, che si solidificano e determinano il problema di cui in precedenza. 
La soluzione migliore per evitare l’occlusione del capillare è quella di far sì che la vaporizzazione di 
tutte le molecole avvenga solo nell’intorno dell’uscita del capillare, unica parte dell’interfaccia 
nella quale il liquido dovrebbe ricevere calore. Il punto sommatore deve quindi restare a 
condizioni più prossime possibile a quelle ambientali. Si è pensato quindi di installare un 
dispositivo refrigerante in grado di raffreddarlo ai valori di temperatura desiderati ed il dispositivo 
ideale è stata identificato nella cella di Peltier. 
La cella di Peltier è un sistema termoelettrico basato su un “sandwich” di due superfici dielettriche 
termicamente conduttrici all’interno delle quali vi sono due materiali drogati P ed N collegati tra 
loro attraverso una lamella in rame. Applicando una tensione positiva al materiale drogato N ed 
una negativa al drogato P, si ha per effetto Seebeck il riscaldamento di un lato ed il 
raffreddamento dell’altro (Figura 51). 
 
Figura 51. Rappresentazione schematica della sezione di una cella di Peltier (135). 
 
Applicando il lato freddo alla superficie del punto sommatore la cella di Peltier si comporta come 
una pompa di calore, andando a trasferire l’entalpia al lato caldo; qui un dissipatore in alluminio 
per microprocessori massimizza la superficie esposta all’aria attraverso cui il calore può essere 
smaltito. Per massimizzare l’efficienza del processo nella sua globalità, una ventola motorizzata 
viene applicata lateralmente al dissipatore, in modo da forzare il passaggio dell’aria attraverso le 
alette. Tutti i dispositivi sono connessi ad un alimentatore da 12 V, 30 W dotato di interruttore; 
l’avviamento della cella di Peltier e della ventola avviene contemporaneamente. Le superfici 
dedite allo scambio di calore sono ricoperte di un’apposita pasta termica comunemente utilizzata 
per gli stessi scopi all’interno dei computer desktop. La configurazione del suddetto sistema di 
raffreddamento è riportata in Figura 52. 
 
Figura 52. Cella di Peltier rivolta col lato freddo in alto e con il dissipatore sul lato caldo; lateralmente e disposta 
perpendicolare rispetto al sistema è presente la ventola. 
 
Nel caso di quest’applicazione sono state studiate diversi modelli di cella di Peltier, gran parte dei 
quali è stata scartata a causa della loro scarsa affidabilità in un impiego così gravoso. Il modello 
selezionato è dotato delle seguenti caratteristiche: 
- Massima Potenza refrigerante: 37.9 W  
- Massima differenza di temperatura tra i due lati: + 74 °K  
- Massima intensità di corrente: 3.9 A  
- Massimo voltaggio: 15.7 V  
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- Superficie attiva: 30 x 30 mm  
- Spessore della lamella di ceramica: 3.6 mm  
Per il monitoraggio della temperatura operativa del punto sommatore, una termocoppia viene 
posizionata a contatto con la sua superficie metallica laterale, in modo da leggere un valore 
intermedio tra il lato refrigerato e quello opposto. Il sistema, nella sua totalità, applicato 
all’interfaccia si presenta come in Figura 53. 
 
Figura 53. Interfaccia Liquid-EI dotata di sistema di raffreddamento con cella di Peltier. 
 
Il raffreddamento dovuto alla cella di Peltier è stato misurato online con la termocoppia in modo 
da monitorare la temperatura del punto sommatore durante l’operatività; questa misura è di tipo 
puntuale e quindi non riesce ad essere rappresentativa di tutta la superficie. Per meglio 
comprendere la distribuzione della temperatura sono state scattate delle foto con la termocamera 
prima e dopo l’accensione della cella di Peltier sull’interfaccia impostata a 350°C (Figura 54-a/b). 
 
Figura 54. Immagine termica della distribuzione della temperatura sull’interfaccia impostata a 350°C con la cella di 
Peltier spenta (54-a) e accesa (54-b). Il puntatore 1 è fissato sulla parte centrale della connessione, mentre il 2 è 
posizionato sulla porzione di vaporization micro-channel che esce. 
 
Con la termocamera fissata con il cavalletto è possibile apprezzare l’effetto del raffreddamento in 
maniera puntuale. Tra la misura a cella accesa e cella spenta sono stati fatti passare oltre 15 
minuti in modo da raggiungere l’equilibrio (certificati dalla casella in basso a destra nelle foto). Il 
puntatore 1 registra per la parte centrale del punto sommatore una diminuzione della 
temperatura di circa 15°C, mentre il puntatore 2 mostra che solo 3°C sono diminuiti all’imbocco 
della vaporization micro-channel. Basandosi sulla scala cromatica emerge come la cella raggiunga 
vari gradi sotto lo zero sul lato freddo, a dimostrazione del suo corretto funzionamento; nella 
pratica reale, dopo un’ora di utilizzo si ha addirittura la formazione di ghiaccio. Nonostante questa 
elevata efficienza la riduzione di temperatura nel punto sommatore è, si buona, ma non 
eccezionale. Comunque, a 40°C come misurato, anche il più bassobollente dei solventi da 
cromatografia liquida (il metanolo, teb = 64.8°C) è liquido (136). 
Il sistema aggiornato con la vaporization micro-channel dotata di liner, e della cella di Peltier, è il 
secondo prototipo del Liquid-EI. Questa versione dell’interfaccia è stata oggetto di un’ampia 
divulgazione in congressi nazionali ed internazionali da parte di tutti i membri del gruppo: 
• 40th ISCC (International Symposium on Capillary Cromatography) Riva del Garda 
29/05/2016 – 03/06/2016. 
54-b 54-a 
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• ASMS (American Society for Mass Spectrometry) annual conference 2016, San Antonio 
(USA, TX) 05/06/2016 – 09/06/2016. 
• Incubatore Scientifico di Spettrometria di massa IMaSS, Torino 20/07/2016. 
• XXVI Congresso della Divisione di Chimica Analitica, Giardini Naxos 18/09/2016 – 
22/06/2016. 
• MYCS (Merck Young Chemists Symposium), Rimini 25/10/2016 – 27/10/2016. 
Uno schema riassuntivo di questa versione, con tutti gli upgrade, è riprodotto in Figura 55. 
 
Figura 55. Secondo prototipo dell’interfaccia con il liner di vaporizzazione e la cella di Peltier. 
 
Viste le premesse, l’interfaccia è stata installata anche su uno spettrometro di massa Agilent 7010 
QqQ con sorgente di ionizzazione HEIS (High Efficiency Ion Source) per ottenere le massime 
prestazioni. In questo caso il cromatografo liquido è stato un Agilent 1290 Infinity U-HPLC a flusso 
convenzionale; la portata veniva resa compatibile con le esigenze del vuoto attraverso uno splitter 
passivo post-colonna da circa 1:200. Inoltre, la gestione del flusso di elio è stata migliorata 
sostituendo la valvola a spillo a regolazione manuale con un dispositivo automatico dotato di 
flussimetro basato sul sistema che regola il career gas dei gascromatografi. 
Grazie ai risultati straordinari ottenuti, l’interfaccia Liquid-EI è stata la vincitrice del premio “The 
Analytical Scientist Innovation Award” (TASIA) 2016 bandito dalla testata di settore The Analyitcal 
Scientist. Il risultato è ancora di maggior pregio se si pensa che è stata una delle due invenzioni 
presentate da gruppi di ricerca universitari e non da grandi aziende del settore, avvantaggiate in 
termini di forze e risorse. 
I risultati ottenuti con questo strumento sono stati oggetto di un articolo su Analytical Chemistry 
dal titolo: “Atmospheric Pressure Vaporization Mechanism for Coupling a Liquid Phase with 
Electron Ionization Mass Spectrometry”.  
In sintesi, l’articolo riporta l’invenzione dell’interfaccia Liquid-EI e molti dettagli sulla sua messa a 
punto effettuata sullo strumento a triplo quadrupolo; la configurazione ottimale individuata è 
ovviamente molto simile a quella presentata nelle pagine precedenti per lo spettrometro Agilent 
5975, dati gli stessi principi di funzionamento. La messa a punto è stata corredata da alcuni 
esperimenti che dimostrano le prestazioni dello strumento, tra cui: 
- La separazione di una miscela standard di 20 POPs e 4 loro standard interni deuterati in 
MRM. Tra l’uscita della colonna e l’ingresso dell’interfaccia è stata interposto un detector 
UV-Vis così da poter apprezzare come profilo e ampiezza dei picchi sia la stessa; questo 
conferma che l’interfaccia non influenza il risultato della cromatografia. 
- L’analisi in scan di un estratto di cervello di una vittima di SIDS. In questo caso, grazie alla 
deconvoluzione del segnale è stato possibile identificare il benzo(a)pyrene, presenza che è 
stata confermata dal riconoscimento dello spettro di massa con quello presente nella NIST. 
Il risultato è prezioso in quanto il benzo(a)pyrene, idrocarburo policiclico aromatico 
apolare, sarebbe stato impossibile da ionizzare ed identificare con sorgenti ambient. 
- Valutazione dell’effetto matrice attraverso la comparazione di due curve di calibrazione del 
4,5-dichloroisophthalodinitrile registrate con standard in solvente ed in estratto di terreno. 
Dai risultati sperimentali le due rette risultano comparabili, con differenze minime e 
trascurabili; è ragionevole affermare che con il Liquid-EI l’effetto matrice è minimizzato. 
Per completezza il testo dell’articolo è riportato integralmente di seguito. 
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TERZO PROTOTIPO 
Il secondo prototipo dell’interfaccia è stato un importante passo avanti nel miglioramento delle 
prestazioni e dell’affidabilità. Ciononostante, mentre l’impiego del liner e la conversione della 
camera di vaporizzazione in vaporization micro-channel si sono dimostrati risolutivi per la 
problematica proposta, il raffreddamento con la cella di Peltier era riuscito a migliorare la 
situazione solo in maniera marginale. I fenomeni di occlusione del capillare di vaporizzazione si 
erano sensibilmente ridotti, dimostrando che l’evaporazione precoce della fase mobile era la vera 
problematica. La riduzione della temperatura sul punto sommatore di 15°C non era sufficiente per 
far si che la vaporizzazione avvenisse solo all’uscita del capillare e non prima; va inoltre 
sottolineato che questo raffreddamento è stato misurato sul retro della parte a diretto contatto 
della cella e non sull’esterno delle filettature del punto sommatore. A poco è servito l’aggiunta di 
un secondo sistema di raffreddamento posizionato sul lato opposto. 
La sola parte riscaldata dell’interfaccia è la vaporization micro-channel grazie all’uso del manicotto 
al suo esterno; il punto sommatore aumenta la propria temperatura unicamente attraverso la 
conduzione dovuta al contatto con la filettatura. Il miglior modo per evitare tutto questo è quello 
di evitare il contatto tra le due parti, ovvero di interporre un componente che faccia da isolante. 
La soluzione è stata l’impiego di un nuovo componente definito “cooling gap”; questo è 
semplicemente un prolungamento del liner di circa 5-6 cm che fuoriesce rispetto all’imbocco della 
camera di vaporizzazione. In questa configurazione il punto sommatore si trova a condizioni di 
temperatura e pressione ambientali, valori per cui la fase mobile è stabilmente liquida. Le 
connessioni usate sono di tipo gascromatografico sulla camera di vaporizzazione, e per 
cromatografia liquida nel lato freddo. Spostando questo componente di circa 5-6 cm rispetto alla 
posizione studiata nelle prime due versioni, anche il capillare di vaporizzazione dovrà essere 
riposizionato di conseguenza; il parametro fondamentale in merito è la sua posizione rispetto al 
manicotto riscaldante e all’uscita in sorgente. Con quest’ultima configurazione la posizione del 
capillare ottimale è un parametro meno critico in quanto le prestazioni ne risentono molto meno. 
Una rappresentazione degli upgrade apportati nel terzo prototipo è riportata in Figura 56. 
 
 Figura 56. Schema della configurazione dei nuovi componenti del terzo prototipo del Liquid-EI. a) Sezione del punto 
sommatore con dettaglio delle connessioni per HPLC e del posizionamento di liner e capillari. b) Cooling gap e 
vaporization micro-channel con rappresentazione del processo di vaporizzazione. 
 
Con il terzo prototipo l’interfaccia Liquid-EI ha mostrato il massimo rapporto tra prestazioni ed 
affidabilità; è ragionevole affermare che in questa configurazione la tecnologia proposta ha 
raggiunto la propria maturità. I fermi macchina dovuti all’occlusione del capillare sono diventati 
sporadici e solo con l’iniezione di campioni concentrati e/o matrici complesse. 
Un altro importante miglioramento è stato portato dall’uso della tecnologia Agilent Nanodapter; 
in sintesi questo dispositivo è uno splitter passivo pre-colonna in grado di convertire il flusso di 
liquido del cromatografo Agilent Infinity II 1290 UHPLC a valori compresi tra 100 e 1000 nL/min, e 
di permetterne l’accoppiamento con spettrometri con sorgenti nanoelettrospray (137). Grazie al 
Nanodapter è possibile separare le molecole del campione con colonne di diametro interno 
compreso tra 75 µm e 150 µm, tipici della nano HPLC, mantenendo pressioni in gradiente fino a 
1000 bar. Nel corso degli esperimenti il Nanodapter ha mostrato problemi legati alla non linearità 
di splittaggio in funzione della composizione della fase mobile; nel corso del gradiente, la viscosità 
del liquido non è costante e con essa la contropressione in testa alla colonna. A causa di questa 
non linearità anche il flusso erogato risulta non essere costante e questo determina una diversa 
velocità della fase mobile e quindi differenti condizioni cromatografiche ed all’interno 
dell’interfaccia. Per contrastare questo comportamento sono stati usati gradienti di composizione 
e di portata in contemporanea tali da mantenere il flusso reale costante. Impiegando direttamente 
cromatografi nano-HPLC il Nanodapter non è necessario. 
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Uno schema del terzo ed ultimo prototipo dell’interfaccia Liquid-EI allestito in un sistema LC-MS 
completo è riportato in Figura 57. 
 
Figura 57. Schema a blocchi di un sistema LC-MS dotato del terzo prototipo del Liquid-EI e del Nanodapter. 
 
La configurazione del Liquid-EI dotata di cooling-gap è stata oggetto di domanda di brevetto 
internazionale con il nome: “Macchina per analisi chimica comprendente la combinazione della 
spettrometria di massa a ionizzazione elettronica con la cromatografia liquida”. La domanda è 
attualmente oggetto di esame da parte della commissione. 
Con questa versione dell’interfaccia sono stati condotti esperimenti estremamente innovativi in 
grado di dare risultati di elevatissimo livello. Le prestazioni dello strumento con approccio 
untargeted sono state valutate con analisi in scan di soluzioni standard di molecole inadatte o 
impossibili da trattare in gascromatografia.  
 
 Figura 58. Spettri EI dell’acido deossicolico (a) e dell’Imatinib (b). Solo per l’acido deossicolico è presente un riscontro 
nella libreria NIST; l’Imatinib invece è stato analizzato in EI per la prima volta in questa occasione. 
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Gli spettri di una soluzione di una soluzione in di acido deossicolico 500 µg/mL in CH3CN (Figura 
58-a) e di Imatinib 500 µg/mL in CH3CN (Figura 59-b) sono stati acquisiti con le seguenti condizioni 
strumentali: 
Strumento HPLC: Agilent Infinity II 1290 + Nanodapter, fase mobile a composizione fissa (H2O 
97%:CH3CN 3%):CH3CN 10:90, portata volumetrica 0.4 µL/min, inettore manuale (10 nL). 
Configurazione FIA. 
Interfaccia: flusso di elio impostato a 1 mL/min, temperatura camera di vaporizzazione 350°C. 
Diametro del capillare: 50 µm, posizione impostata a 4 cm dall’ingresso della camera di 
vaporizzazione, ovvero in corrispondenza della parte più esterna del manicotto riscaldante.  
Spettrometro di massa: Agilent 7010 con sorgente HEIS, sorgente EI a 280°C, acquisizione scan 
(m/z: 80 → 600, threshold: 10, scan time: 700 ms, data sample: 12). 
 
Figura 59. Formula di struttura scheletrica dell’acido deossicolico. 
 
L’acido deossicolico (Figura 59) è un acido biliare prodotto nel fegato come prodotto di 
ossidazione del colesterolo; complice il suo elevato peso molecolare (MM: 392,57 u) e la presenza 
di 3 funzioni OH in grado di dare e ricevere legame a idrogeno, la temperatura di ebollizione di 
questa molecola è superiore alla temperatura di degradazione (138). L’analisi degli acidi biliari è 
convenzionalmente condotta in LC-MS con sorgenti ambient ma con cui non è possibile 
discriminare tra isomeri posizionali se non con l’ausilio del tempo di ritenzione o dell’uso di 
tecnologie particolari come “Ion mobility”. Molecole con funzionalità di tipo acido carbossilico 
sono trattate in GC attraverso la derivatizzazione degli OH in trialchilsilileteri; questo aggiunge 
complicazioni al processo analitico oltre a rendere lo spettro di massa non più fedele a quello del 
composto investigato. Con l’interfaccia Liquid-EI è stato possibile acquisire lo spettro della 
suddetta molecola senza nessun accorgimento particolare; eccezionale la corrispondenza tra lo 
spettro NIST registrato con la vaporizzazione effettuata in sorgente da sostanza pura. La 
corrispondenza tra ioni ed anche il rapporto tra le loro abbondanze relative sono perfettamente 
speculari tra spettro sperimentale e standard. 
Discorso simile può esser fatto per l’Imatinib. Questa molecola è ampiamente conosciuta per il suo 
uso in ambito chemioterapico per la cura della leucemia mieloide cronica (LMC) e della leucemia 
linfoblastica acuta (LLA) (139). La sua determinazione viene condotta esclusivamente in LC-MS in 
quanto a causa delle sue caratteristiche chimico-fisiche non può esser tratta in gascromatografia. 
La struttura dell’Imatinib (MM: 493,60 u) è riportata in Figura 60. 
 
Figura 60. Formula di struttura scheletrica dell’Imatinib. 
 
Grazie al Liquid-EI è stato possibile registrare lo spettro di massa a ionizzazione elettronica 
dell’Imatinib per la prima volta. Dall’interpretazione degli ioni è stato possibile ipotizzare una via di 
frammentazione e questa è risultata essere coerente con la struttura reale confermata attraverso 
esperimenti NMR. Questo è un risultato di enorme valore scientifico.  
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L’attenzione è stata posta anche sull’uso dello spettrometro dotato di Liquid-EI come detector per 
cromatografia liquida. Una miscela standard 0,5 µg/mL di 6 pesticidi è stata analizzata con 
separazione a fase inversa in gradiente. I 6 analiti scelti sono ognuno il rappresentante di una 
determinata classe di composti e sono riportati di seguito: clomazone (isossazolo), paclobutrazol 
(triazolo fungicida), fludioxonil (fenilpirrolo), metholachlor (cloroacetanilide), pirimiphos methyl 
(fosforotioato) e tefluthrin (piretroide). Questi composti sono dotati di gruppi funzionali differenti 
e quindi il comportamento strumentale, date le loro diverse caratteristiche chimico fisiche è un 
aspetto da considerare. L’esperimento, il cui cromatogramma è riportato in Figura 61, è stato 
condotto alle seguenti condizioni: 
Strumento HPLC: Agilent Infinity II 1290 + Nanodapter, fase mobile a composizione fissa (H2O 
97%:CH3CN 3%):CH3CN 10:90, portata volumetrica 0.4 µL/min, inettore manuale (10 nL). Colonna 
Agilent AdvanceBio mapping (75μm × 15cm, 2.7μm particle size). 
Interfaccia: flusso di elio impostato a 1 mL/min, temperatura camera di vaporizzazione 400°C. 
Diametro del capillare: 50 µm, posizione impostata a 4 cm dall’ingresso della camera di 
vaporizzazione, ovvero in corrispondenza della parte più esterna del manicotto riscaldante.  
Spettrometro di massa: Agilent 7010 con sorgente HES, sorgente EI a 280°C, acquisizione MRM. 
 
Figura 61. Cromatogramma MRM della miscela standard di pesticidi ottenuta in gradiente di flusso e composizione. 
 
La separazione dei 6 componenti risulta soddisfacente sia in termini di simmetria del picco che di 
scodatura. Grazie all’acquisizione MRM ed all’ottimo funzionamento dell’interfaccia il rumore di 
fondo è particolarmente ridotto, fattore che enfatizza il rapporto S/N e migliora i limiti di 
rivelabilità; in queste condizioni sperimentali il LOD risulta compreso tra 2.5 pg e 15 pg per i 6 
composti studiati.  
Sulla base dei risultati ottenuti con l’ultima versione, l’interfaccia ha raggiunto un livello di 
maturità sufficiente per condurre ricerche complesse e di lungo corso in applicazioni reali. Alcuni 
interessanti esperimenti saranno riportati nelle pagine seguenti. 
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USO DI UN’INTERFACCIA LIQUID-EI IN APPLICAZIONI 
CON APPROCCIO “DILUTE AND SHOOT” 
 
ABSTRACT 
Food safety, forensic analyses and quality control in personal care products (PCP) are analytical 
fields where mass spectrometry (MS) plays a fundamental role, especially when focused on a 
targeted approach. Most protocols are based on LC-ESI MS; however, the broad variability of this 
matrices need a dedicated method for every sample with an increase in complexity, time and 
material consumption. Liquid-EI (LEI) is an LC-MS interface for coupling liquid chromatography and 
electron ionization mass spectrometry. LEI provides the “fingerprint” spectrum of electron 
ionization (EI) for polar and non-polar analytes in the absence of matrix effect. Its highlights are of 
great potential for flexible and direct targeted and non-targeted approaches. Parabens are 
conservative compounds widely present in cosmetics, food, and beverages. Together with 
dimethyl phthalate, their chronic exposure is hazardous for human health. On the other hand, 
drug-facilitated crimes (DFC) are violence and robberies performed adulterating beverages with 
psychoactive substances. The “Mediterranean diet” is a healthy eating habit widely studied and 
known for reducing cardiovascular risks and other metabolic diseases. Extra Virgin Olive Oil 
(EVOO) is the most used fat in the Mediterranean diet. It is mainly made of mono-unsaturated 
fats, but it also contains other precious nutraceuticals such as anti-oxidative polyphenols like 
tyrosol and hydroxytyrosol. The quantification of these molecules is fundamental to assess 
product safety or quality or to identify a DFC. Conventional approaches based on LC-ESI are rigid 
making a fast and affordable determination of these compounds a challenging real-world 
application. In these applications, the LC apparatus is directly connected to the MS capillary, and 
all the injected molecules go inside the ion source together. An Agilent 1290 Infinity UHPLC fitted 
with an Agilent UHPLC Nanodapter coupled to 7010 QQQ triple quadrupole mass spectrometer 
equipped with a High-Efficiency Source (HES) (Agilent Technologies Inc., Santa Clara, CA) is used. 
UHPLC Nanodapter primary flow: 90 µL/min, flow on column: 525 nL/min. Injection volume: 10 nL. 
Mobile phase: 90:10% ACN:H2O. Ion source temperature: 280 °C. Vaporization micro-channel 
temperature: 350 °C. Data acquisition: MRM. The samples are diluted (if needed) and analyzed in 
FIA mode without preliminary extraction. The MRM signal of the target compound is directly 
correlated to its concentration, regardless of the composition of the sample, thanks to the 
absence of matrix effect. This advantage permits a dilute-and-shoot approach with an appreciable 
time and material saving. Parabens and dimethyl phthalate are directly determined in commercial 
merchandise, whereas flunitrazepam is dissolved in beverages to simulate equal-to-real samples. 
Finally, the direct determination of tyrosol and hydroxytyrosol in extra virgin olive oil is presented. 
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ESPERIMENTI QUANTITATIVI IN FLOW INJECTION ANALYSIS 
Si definisce Flow Injection Analysis (FIA) la configurazione in cui tutte le molecole contenute nel 
volume di iniezione vengono trasportate al detector insieme (140). In questo caso, il ruolo del 
sistema di alimentazione della fase mobile, gassosa o liquida che sia, è quello di trasferire il 
contenuto del loop al detector; non a caso il significato di “flow injection analysis” è “analisi con 
iniezione in flusso”. Condurre esperimenti in FIA garantisce due vantaggi notevoli; 
- La risposta strumentale è immediata, le molecole iniettate raggiungono il detector col 
tempo morto del sistema di alimentazione del flusso (qualche decina di secondi) (141). 
- La riduzione dei tempi di analisi permette un incisivo abbattimento dei costi legati al 
consumo della fase mobile, la quale viene alimentata ai fini analitici per un tempo molto 
inferiore a quello necessario per l’eluizione cromatografica. Questo aspetto riesce a 
soddisfare contemporaneamente vari principi della GAC come riduzione dell’uso di 
solventi, riduzione del volume di scarti e riduzione dell’energia (non ci sono colonne da 
termostatare ed anche la pompa resta accesa per meno tempo) (142). L’assenza della 
colonna è un’altra voce di risparmio da considerare. 
Contestualizzando la configurazione FIA all’uso di uno spettrometro di massa è evidente che dal 
punto di vista qualitativo non è possibile riconoscere alcun composto. Il segnale TIC sarebbe dato 
dalla somma della corrente ionica generata da tutti gli ioni di tutte le molecole, rendendo lo 
spettro impossibile da interpretare (143). Venendo a mancare anche l’informazione data dal 
tempo di ritenzione cromatografico nessuna valutazione qualitativa può essere fatta. 
Dal punto di vista quantitativo la situazione è sensibilmente diversa; calibrando il sistema su uno 
ione o su una transizione MS/MS caratteristici ed intensi del composto da quantificare, è possibile 
determinarne la concentrazione. Siccome la ionizzazione avviene contestualmente alle molecole 
della matrice, è necessario operare con una tecnica di ionizzazione la cui efficienza non risente 
della loro presenza. Tutte le sorgenti con ionizzazione API sono inevitabilmente escluse. 
Considerando le caratteristiche dell’interfaccia Liquid-EI ed il fatto che non risente di effetto 
matrice, questa appare perfetta per lavorare correttamente in FIA.  
Sono state condotte diverse applicazioni lavorando come descritto sopra e senza alcuna fase di 
preparazione del campione preliminare oltre all’eventuale diluizione (dilute-and-shoot). Le 
applicazioni sono state: 
- Determinazione di flunitrazepam in residui di bevande alcoliche (vodka). 
- Determinazione di ftalati (dietilftalato) in prodotti per la cura della persona (deodoranti). 
- Determinazione di antiossidanti (tirosolo ed idrossitirsolo) nell’olio extra vergine d’oliva 
provenienti da varie regioni italiane (Marche, Puglia e Sicilia). 
Nonostante si tratti di applicazioni che riguardano ambiti diversi, l’approccio sperimentale è stato 
fondamentalmente lo stesso (Figura
  
Figura 62. Procedura impiegata negli esperimenti FIA. Il tempo che intercorre tra la diluizione e la lettura del risultato 
è nell’ordine del minuto. 
 
Il campione, reale o preparato ad hoc attraverso spyking della matrice, viene diluito ed iniettato 
direttamente senza trattamenti preliminari; al risparmio di tempo dato dalla configurazione FIA si 
va a sommare anche l’assenza della preparativa, con un’enfasi importante al carattere green del 
metodo. In tutte le applicazioni descritte la quantificazione è stata effettuata con il metodo delle 
aggiunte standard. Il risultato è stato poi confrontato con un analogo campione preparato con il 
solo analita in solvente ed analizzato con la stessa procedura per la verifica dell’effetto matrice.  
Anche dal punto di vista delle condizioni sperimentali le differenze sono assolutamente minime; gli 
unici accorgimenti sono stati i diversi rapporti di diluizione per rendere la concentrazione 
dell’analita idonea alla quantificazione, e l’uso di uno spettrometro dotato di analizzatore a triplo 
quadrupolo per la matrice più complessa. L’uso di una ionizzazione fisica come la EI garantisce 
anche una notevole flessibilità. 
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DETERMINAZIONE DI FLUNITRAZEPAM IN RESIDUI DI ALCOLICI 
I Drug Facilitated Crimes (DFCs) sono crimini condotti attraverso l’uso di sostanze inibitrici del 
sistema nervoso centrale; questi composti, usati come strumento del crimine al posto di armi da 
fuoco e oggetti contundenti, rendono la vittima incapace di reagire ad un qualsiasi tipo di 
aggressione, e facilitano le operazioni del criminale. A partire dai primi anni 30 i DFCs hanno 
cominciato a prendere piede per poi esplodere nell’ultimo trentennio; il motivo che ha 
determinato questo trend è il facile acquisto di sostanze illegali o farmaci con le caratteristiche 
adatte allo scopo criminale.  
Proprio per questo motivo, tra i composti più utilizzati per DFCs ci sono le benzodiazepine. Queste 
sono il farmaco più consumato (e più abusato) al mondo e, nonostante siano somministrate 
principalmente per il trattamento dell’ansia nel medio – breve periodo, impiegate in quantità ben 
più massicce rispetto alla dose terapeutica provocano torpore, apnea a perdita di conoscenza. Per 
questo motivo, insieme a ketamina e GHB sono certamente i composti più frequentemente 
rinvenuti nei reperti da DFCs. Trattandosi di sostanze a media polarità e poco solubili in acqua, il 
loro consumo contestualmente ad alcol ne incrementa la biodisponibilità e gli effetti. 
L’assunzione di sostanze psicotrope in dosi da DFCs viene condotta manipolando alimenti e, 
soprattutto, bevande che verranno consumate inconsciamente; in particolare per quest’ultime, 
successivamente al loro consumo, l’unico reperto rinvenibile sulla scena del crimine è un residuo 
sul fondo del bicchiere. Per l’analisi di reperti da DFC sono quindi necessarie tecniche analitiche 
performanti ed affidabili con ridotte quantità di campione in quanto il volume disponibile 
impedisce di ripetere l’analisi più volte. 
Lo scopo della metodica presentata di seguito è la quantificazione del flunitrazepam solubilizzato 
in un campione di vodka preparato per replicare un ipotetico reperto da DFCs. La scelta del 
composto è ricaduta nel flunitrazepam perché si tratta della benzodiazepina dall’effetto più 
intenso ed è anche una della più utilizzate in aggressioni di tipo DFCs. L’uso del flunitrazepam è 
solito nell’ambiente ospedaliero per la sedazione durante le operazioni chirurgiche o per il 
trattamento dell’insonnia. L’effetto di questa sostanza è però così intenso che il Rohypnol®, 
farmaco prodotto da Roche di cui è principio attivo, è divenuto famoso come droga da stupro 
(Drug Facilitated Sexual Assault, DFSA). Per questo motivo la sua commercializzazione è stata 
vietata negli Stati Uniti d’America (nel resto del mondo, Europa compresa, resta un farmaco 
legale). La struttura del flunitrazepam è riportata in Figura 63. 
 
Figura 63. Formula di struttura scheletrica del flunitrazepam. 
 
Un’aliquota di vodka commerciale è stata arricchita con del flunitrazepam (fornito dall’azienda 
ospedaliera Marche Nord di Ancona) a 25 µg/mL. Questa concentrazione è stata scelta in quanto 
frequentemente identificata in casi di DFCs. La vodka è stata scelta come bevanda da manipolare 
in quanto fortemente alcolica ed anche una tra quelle a maggior consumo a livello mondiale, sia 
tal quale che come base per cocktail. In questo caso, considerato che la vodka è principalmente 
composta da etanolo ed acqua, nessuna diluzione è stata necessaria. Le condizioni sperimentali 
sono riportate di seguito: 
Strumento HPLC: Agilent 1290 nano, fase mobile a composizione fissa H2O:CH3CN 10:90, portata 
volumetrica 0.4 µL/min, inettore manuale (10 nL). Configurazione FIA. Triplice iniezione per ogni 
punto. 
Interfaccia: flusso di elio impostato a 1 mL/min, temperatura camera di vaporizzazione 400°C. 
Diametro del capillare: 30 µm, posizione impostata a 2.5 cm dall’ingresso della camera di 
vaporizzazione.  
Spettrometro di massa: Agilent 5975, sorgente EI a 280°C, acquisizione SIM (Q: 312, q1: 285, q2: 
266, Dwell: 400, cycle/s: 0.81). 
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La stima della quantità di flunitrazepam è stata condotta col metodo delle aggiunte standard con 
iniezioni in triplicato per ogni punto, ed il risultato è riportato in Figura 64. 
 
Figura 64. Curve di calibrazione acquisite col metodo delle aggiunte standard per il campione di flunitrazepam in 
vodka (rosso) e per l’equivalente in metanolo (blu). 
 
La concentrazione è stata valutata in 25.3 µg/mL, valore molto vicino a quello reale e decisamente 
soddisfacente considerata la metodica semplice, veloce ed estremamente economica (non è stato 
utilizzato nessun costoso standard interno marcato isotopicamente). I limiti per il protocollo 
sviluppato sono stati LOD di 100 pg e LOQ di 200 pg, un risultato soddisfacente considerata 
l’assenza di cromatografia ed analizzatori di massa tandem. 
La stessa procedura è stata replicata per un campione di flunitrazepam 25 µg/mL preparato questa 
volta in metanolo; in questo modo l’analita viene ionizzato con un intorno chimico completamente 
diverso ed è possibile valutare l’effetto matrice. La retta di calibrazione in blu riportata in Figura 64 
mostra un comportamento pressoché identico a quello del campione di vodka (rosso) tanto in 
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termini di pendenza che di intercetta. La trascurabile differenza di quest’ultimo valore è 
attribuibile a qualche minimo errore umano dovuto alla diluizione. Al netto dei risultati mostrati, 
l’effetto matrice in questa applicazione risulta essere assente. 
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DETERMINAZIONE DI DIETILFTALATO IN PRODOTTI PER LA CURA 
DELLA PERSONA 
Gli ftalati sono esteri dell’acido ftalico ampiamente diffusi nell’industria plastica come plastificanti, 
lubrificanti ed additivi in molti polimeri, prima su tutti il PVC (144). L’uso degli ftalati è molto 
comune, soprattutto per quanto concerne i piu leggeri, come solventi per pesticidi e cosmetici 
(145); nei prodotti per la cura della persona svolgono spesso il ruolo di stabilizzatori, dispersori e 
conservanti (146). Il largo impiego di questa classe di composti rende la loro esposizione un 
fenomeno quotidiano ed ormai inevitabile. Approfonditi studi sono stati condotti sugli effetti degli 
ftalati nei confronti della salute dell’uomo, ed i risultati indicano un potenziale effetto di 
interferente endocrino (147). In particolare, gli studi di Tomonari et al. ed altri, hanno dimostrato 
effetti nello sviluppo dei caratteri primari maschili (148) e femminili (149) oltre che in fenomeni di 
aborto spontaneo in donne sottoposte a fecondazione assistita (150). Sia il governo degli USA con 
l’azione del FDA (Food and Drug Administration) che l’Unione Europea si stanno muovendo nella 
limitazione di uso e produzione di alcuni ftalati, ma per la maggior parte di loro non vi sono 
restrizioni (151) (152).  
 
Figura 65. Formula di struttura scheletrica del dietilftalato. 
 
Questa applicazione è stata focalizzata in uno degli ftalati più utilizzati nel campo dei prodotti per 
la cura della persona, ossia il dietilftalato (Figura 65). Come campione è stato scelto un deodorante 
spray acquistato al supermercato sulla cui etichetta era riportata la presenza di questo composto. 
Il prodotto è stato quindi erogato in un vial ed il liquido prelevato e diluito con in rapporto 1:400 in 
CH3CN. Il campione risultante è stato infine analizzato ripetendo la procedura “dilute-and-shoot” 
descritta in precedenza. Le condizioni sperimentali sono riportate di seguito: 
Strumento HPLC: Agilent 1290 nano, fase mobile a composizione fissa H2O:CH3CN 10:90, portata 
volumetrica 0.4 µL/min, inettore manuale (10 nL). Configurazione FIA. Triplice iniezione per ogni 
punto. 
Interfaccia: flusso di elio impostato a 1 mL/min, temperatura camera di vaporizzazione 400°C. 
Diametro del capillare: 30 µm, posizione impostata a 2.5 cm dall’ingresso della camera di 
vaporizzazione.  
Spettrometro di massa: Agilent 5975, sorgente EI a 280°C, acquisizione SIM (Q: 177, q1: 149, q2: 
105, Dwell: 400, cycle/s: 0.81).  
Usando il metodo delle aggiunte standard la concentrazione di dietilftalato nel liquido del 
deodorante è stata stimata in 3250 µg/mL, una quantità molto elevata ma compatibile con la 
funzione del composto nel prodotto. La retta di taratura è riportata in Figura 66. 
 
Figura 66. Curve di calibrazione acquisite col metodo delle aggiunte standard per il campione di dietlftalato in 
deodorante spray (rosso) e per l’equivalente in CH3CN (blu). 
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Per la valutazione dell’effetto matrice è stato preparato un campione 3250 µg/mL di dietilftalato in 
CH3CN ed analizzato seguendo lo stesso iter del deodorante. La retta di calibrazione in blu 
riportata in Figura 66 ha un’intercetta molto simile alla retta del deodorante (rosso) ed una 
pendenza pressoché identica. Trattandosi di un campione reale, l’elevato grado di affidabilità della 
quantificazione anche con quantità così elevate è un risultato importante. LOD e LOQ del metodo 
presentato sono stati valutati come S/N 3 e 10 per il m/z 105, e corrispondono rispettivamente a 1 
pg e 2pg di dietilftalato. Anche in questo caso l’esperimento è stato condotto con un semplice 
strumento a singolo quadrupolo, quindi i limiti LOD e LOQ risultano eccellenti oltre che migliori 
delle aspettative. Al netto dei risultati mostrati, l’effetto matrice in questa applicazione risulta 
trascurabile ed il range di concentrazioni quantificabili con affidabilità molto ampio anche senza 
l’uso di costosi standard interni. 
 
  
DETERMINAZIONE DI IDROSSITIRSOLO E TIROSOLO IN CAMPIONI 
DI OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA 
La dieta mediterranea è un insieme di abitudini alimentari tipiche di tutti i paesi bagnati dal mar 
Mediterraneo come Spagna, Italia e Grecia (153). Gli alimenti fondamentali di questo approccio 
sono legumi, cereali integrali, pesce ed olio d’oliva (154). In particolare, l’olio extravergine d’oliva è 
un olio di elevatissima qualità, prodotto per spremitura a freddo della polpa di olive; in questo 
modo tutte le molecole estratte non vengono sottoposte ad alcuno stress e l’olio dispone di tutti i 
micronutrienti contenuti nelle olive. Ci sono evidenze scientifiche che, proprio grazie a queste 
molecole, l’olio extravergine è il principale promotore degli effetti benefici della dieta 
mediterranea (155). 
 
Figura 67. Formule di struttura scheletriche di tirosolo ed idrossitirosolo. 
 
Tirosolo ed idrossitirosolo sono derivati fenolici che, nell’organismo umano, fungono da 
antiossidanti (156); queste due molecole sono preziose per la salute come protezione dallo stress 
ossidativo oltre che a livello cardiovascolare (157). La presenza di questi derivati fenolici in 
concentrazione pari o superiore a 1 mg/Kg è indicatore di una buona qualità dell’olio. Il 
Regolamento (UE) N. 432/2012 della commissione del 16 maggio 2012 certifica l’importanza di 
questi composti. Per godere a pieno del potere antiossidante di tirosolo ed idrossitirosolo è 
necessaria un’assunzione giornaliera di almeno 5 mg della somma dei due (158); considerato che il 
consumo di olio d’oliva medio pro-capite è di 20 g, la concentrazione di antiossidanti è espressa 
come mg/20 g di olio (159). 
In questo esperimento tre diversi campioni di olio extravergine d’oliva sono stati analizzati per la 
quantificazione di tirosolo ed idrossitirosolo con la procedura “dilute-and-shoot”. La complessità 
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della matrice, in questo caso, richiede due piccole accortezze: prima di tutto il campione è stato 
diluito con rapporto 1:100 in acetone, per evitare l’imbrattamento precoce della vaporization 
micro-channel. Data la ridotta concentrazione iniziale, la diluizione e la complessità della matrice, 
il volume di iniezione è stato elevato a 100 nL. Inoltre, in questo esperimento è stato utilizzato uno 
spettrometro con analizzatore a triplo quadrupolo per poter quantificare in MRM; questa è stata 
una scelta fondamentale per evitare ogni tipo di signal enhancement in SIM dovuto alla 
ionizzazione di composti isobari presenti nella matrice. Le condizioni sperimentali sono state: 
Strumento HPLC: Agilent Infinity II 1290 + Nanodapter, fase mobile a composizione fissa (H2O 97%: 
CH3CN 3%):CH3CN 10:90, portata volumetrica 0.525 µL/min, volume di iniezione 100 nL con 
iniezione manuale. Configurazione FIA. Triplice iniezione per ogni punto. 
Interfaccia: flusso di elio impostato a 1 mL/min, temperatura camera di vaporizzazione 400°C. 
Diametro del capillare: 50 µm, posizione impostata a 2.5 cm dall’ingresso della camera di 
vaporizzazione. 
Spettrometro di massa: Agilent 7010 con sorgente HEIS, sorgente EI a 280°C, acquisizione MRM 
(Tirosolo Q 138 > 107, q 138 > 77; Idrossitirosolo Q 154 > 123, q 137 > 91; CE (eV) 10). 
Sono stati analizzati tre diversi oli extravergine provenienti da Marche, Puglia e Sicilia, in modo da 
poter apprezzare le prestazioni dell’interfaccia con matrici diverse. Considerando che la Puglia è 
una delle regioni più famose per la produzione di olive e loro prodotti, il metodo è stato 
ottimizzato sul suo campione. I risultati per i tre oli sono riportati in Tabella 6. 
EVOO origin Hydroxytyrosol (mg/20g EVOO) Tyrosol (mg/20g EVOO) 
Marche 0.87 (± 12.5%) 4.39 (± 6.0%) 
Puglia 2.33 (± 10.8%) 5.08 (± 5.7%) 
Sicilia 1.31 (± 9.8%) 2.59 (± 6.6%) 
Tabella 6. Concentrazione di tirosolo ed idrossitirosolo nei campioni di olio extravergine d’oliva. 
 
Le concentrazioni ottenute sono ragionevoli e risultano in buon accordo con la qualità degli oli 
analizzati. Come riportato in Figura 67, l’idrossitirosolo dispone di 1 gruppo OH in più rispetto al 
tirosolo; questo gruppo funzionale contribuisce alle interazioni intermolecolari e con queste alla 
temperatura di ebollizione. A causa della minor volatilità dell’idrossitirosolo questo composto 
presenta un’incertezza sulla misura di circa il doppio rispetto al tirosolo. 
L’effetto matrice è stato valutato come negli altri casi andando a preparare un campione in 
solvente con i soli anliti alla concentrazione misurata. In questo caso, una soluzione dei due 
derivati fenolici è stata preparata alla concentrazione dell’olio pugliese, ed analizzata con lo stesso 
metodo “dilute-and-shoot”. Le due curve di calibrazione del tirosolo sono riportate in Figura 68. 
 
Figura 68. Curve di calibrazione acquisite col metodo delle aggiunte standard per il campione di tirosolo in olio 
extravergine d’oliva pugliese (rosso) e per l’equivalente in acetone (blu). 
 
Le rette del tirosolo nelle due matrici risultano parallele, ovvero con la stessa pendenza ed una 
differenza di intercetta trascurabile. Il fatto che vaporizzazione e ionizzazione dell’analita 
avvengano con la stessa efficienza nonostante l’intorno chimico totalmente diverso e ricco di 
composti altobollenti è un risultato eccellente. Il risultato è stato possibile anche grazie 
all’acquisizione MRM che ne incrementa la selettività. Per quanto riguarda l’idrossitirosolo, in 
Figura 69 è possibile apprezzare lo stesso comportamento del tirosolo e di tutti gli altri composti 
nelle altre applicazioni. Nuovamente pendenza ed intercetta sono quasi uguali e quindi l’effetto 
matrice non risulta presente. 
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Figura 69. Curve di calibrazione acquisite col metodo delle aggiunte standard per il campione di idrossitirosolo in olio 
extravergine d’oliva pugliese (rosso) e per l’equivalente in acetone (blu). 
 
Il fatto che anche l’idrossitirosolo, nonostante la presenza di ben 3 gruppi funzionali in grado di 
dare legame a idrogeno, riesca a vaporizzare e ionizzare con efficienza, dimostra il potenziale 
dell’interfaccia. La quantificazione è stata accurata anche senza standard interno ed 
indipendentemente alla complessità della matrice; questo è un risultato straordinario. 
L’esperimento è stato condotto con uno strumento totalmente diverso, dalla parte LC allo 
spettrometro, e questo dimostra l’estrema flessibilità dell’interfaccia. 
Grazie a questi 3 esperimenti è stato possibile testare in applicazioni reali l’interfaccia ed i risultati 
sono sempre risultati soddisfacenti; prestazioni, affidabilità e stabilità sono parametri per cui la 
risposta in applicazioni reali è stata eccellente. L’interfaccia è risultata matura ed ha permesso lo 
sviluppo di un metodo quantitativo rapido, economico e dal carattere green. 
I risultati descritti in questo capitolo sono stati presentati in anteprima al 66th ASMS Conference 
on Mass Spectrometry and Allied Topics tenutosi a San Diego dal 3 al 7 giugno 2018; l’elevato 
tasso di innovazione introdotta è valso l’onore di una presentazione orale dal titolo “Fast 'Dilute-
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and-Shoot' Quantitative Detection of Targeted Compounds with a Liquid-EI (LEI) LC-MS Interface in 
Food, Forensic, and PCP Applications” nella sessione “Food safety”. 
Gli stessi dati sono stati divulgati anche al “XXVII Congress of the Analytical Chemistry Division” 
organizzato dalla divisione di Chimica Analitica della Società Chimica Italiana, e tenutosi a Bologna 
dal 16 al 20 settembre. 
In entrambe le sedi congressuali il successo riscosso dall’approccio proposto e da tutti i vantaggi 
che garantisce, è valso un eccellente riscontro di pubblico ed una vivace discussione scientifica. 
Ulteriori esperimenti saranno eseguiti per validare la procedura e raccogliere gli ultimi dati 
mancanti prima di procedere alla stesura di un articolo dedicato. 
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MONITORAGGIO ONLINE DI REAZIONI CHIMICHE CON 
LA COMBINAZIONE DI MEMBRANE ED INTERFACCIA 
LIQUID-EI (CP-MIMS-LEI-MS/MS) 
 
ABSTRACT 
CP-MIMS uses semipermeable membrane (e.g.polydimethylsiloxane, PDMS) interfaces to make 
direct, online measurements in complex samples. Permeating analytes are transferred by a 
condensed (liquid) acceptor phase to an MS for detection and quantitation. The real-time 
monitoring capabilities of CP-MIMS are ideal for investigating dynamic processes in reacting 
systems. Neutral species diffuse through the membrane for detection and analysis, while charged 
and heterogeneous components (e.g., catalysts and reagents) are rejected. In LEI, a narrow 
capillary introduces a liquid nanoflow that is nebulized, vaporized, and introduced to an EI source. 
Ionization suppression from co-permeating compounds is effectively mitigated, and the MS 
selectively monitors individual reaction components. We present the first demonstration using CP-
MIMS-LEI for online reaction monitoring in organic solvents. An HPLC pump was used to deliver a 
degassed methanol acceptor phase (100μL/min) through the lumen of a hollow fiber membrane 
(HFM) probe and to the MS. The PDMS membrane (0.30mm ID, 0.64mm OD, 170μm thick) was cut 
to be 5-20mm long (length of membrane exposed to sample). Passive flow splitting post 
membrane probe reduced the flow to the liquid electron ionization (LEI) interface to ~50nL/min, 
allowing direct analysis of high concentration (mM) solutions. A triple quadrupole MS/MS (Agilent 
7010 QqQ) operated in MRM mode was used for online measurements. Reactions were conducted 
in 40 mL closed vials. Acceptor solvent and analytes were vaporized in the MS transfer line 
(350°C), and the mass spectrometer source was maintained at 280°C. Initial development of the 
system was aimed at reducing the analytical sensitivity without compromising the operation of the 
LEI source. Shortened HFM interfaces were explored to reduce the mass transport of analyte 
permeating into the acceptor phase, and reduced flows to the LEI vaporization capillary 
(~50nL/min) eliminated blockages in the capillary that can interrupt continuous measurements at 
higher flow rates (~500nL/min, is a more typical LEI flowrate). The current system has excellent 
temporal response, comparable to other CP-MIMS experiments using other ion sources such as 
ESI. The choice of reaction solvent was crucial, given that it should not compromise the membrane 
integrity, and to date, methanol, isopropanol, and CH3CN have proven successful. To assess online 
measurement stability for direct reaction monitoring, stirred 25 mM solution of chlorobenzene in 
methanol was monitored demonstrating a steady state signal without any performance 
degradation. As an initial demonstration of the technique, the hydration of phenylacetylene (90 
mM) in methanol in the presence of a gold chloride catalyst to yield acetophenone was studied. 
The loss of reactant and the formation of the product were simultaneously monitored in real time 
at m/z 102 and 120, respectively. The online, direct monitoring of chemical reactions by CP-MIMS-
LEI in non-aqueous, organic solvent (160). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
139 
 
 
 
MONITORAGGIO ONLINE DI REAZIONI DI CHIMICA ORGANICA IN 
SOLVENTI NON ACQUOSI 
La comprensione delle cinetiche è un passaggio chiave nell’ottimizzazione delle condizioni di 
reazione in modo da massimizzare resa, conversione e selettività. Modelli matematici ed ordini di 
reazione vengono attualmente calcolati empiricamente attraverso il prelievo regolare di aliquote 
dall’ambiente di reazione e la loro analisi quantitativa. Registrando i valori in un grafico 
concentrazione/tempo è possibile interpolare i vari punti con una curva e trovare l’equazione 
matematica che meglio riesce a descriverne il comportamento (161). 
In reazioni già studiate, il prelievo ed analisi ad intervalli regolari di tempo viene condotto per il 
monitoraggio del decorso di reazione; date condizioni ben precise, la corrispondenza tra valori 
attesi e valori ottenuti permette di verificare la regolarità del processo. Operando in questa 
maniera, trascorre un intervallo di tempo tra il prelievo e la conoscenza del valore; in pratica, 
anche lavorando senza tempi morti, il dato ottenuto è rappresentativo di una situazione 
precedente, e quindi intrinsecamente obsoleto. Inoltre l’andamento della reazione viene letto in 
maniera puntuale e non continua, fattore che determina una rappresentazione di quel che accade 
molto vicina alla realtà ma non perfettamente aderente (162). 
Il monitoraggio online delle reazioni è una pratica piuttosto recente che ha preso piede 
soprattutto all’interno dei laboratori di ricerca. Molte applicazioni vengono condotte, anche in 
campo produttivo, con la variazione di un qualche parametro fisico correlato con la produzione di 
un prodotto o il consumo di un reagente; queste strategie sono valide solo per poche reazioni 
piuttosto elementari in quanto risultano poco specifiche e selettive (163). Nell’ambito della sintesi 
organica un’ottima alternativa agli approcci di cui sopra è la Risonanza Magnetica Nucleare 
(Nuclear Magnetic Resonance, NMR) (164). Molte reazioni sono state condotte all’interno dei tubi 
per NMR in modo da poter monitorare la variazione di intensità di protoni o carboni interessati 
dalla reazione chimica (165). Le condizioni per il funzionamento dello strumento (temperatura, 
solvente, pressione) limitano fortemente la tipologia di reazioni monitorabili. Numerosi tentativi 
sono stati condotti utilizzando la spettrometria di massa; è questo l’unico detector in grado di 
garantire la necessaria specificità e selettività (166). Per poter operare su analiti solubilizzati in 
solventi liquidi vengono impiegate sorgenti API tra cui, principalmente, l’elettrospray (167). Come 
già descritto nell’introduzione, le tecniche di ionizzazione soft risentono maggiormente dell’effetto 
matrice e, considerato che in questa configurazione non viene impiegata la cromatografia, è 
evidente che la risposta potrebbe non essere sufficientemente lineare o affidabile. 
Un’alternativa promettente alle strategie elencate in precedenza, è l’impiego di membrane 
semipermeabili per l’introduzione diretta in spettrometria di massa (MIMS). Funzionamento, pregi 
e difetti di questa configurazione nelle misurazioni dirette sono già stati anticipati 
nell’introduzione; gli stessi punti di forza possono anche essere impiegati nella quantificazione 
diretta di molecole all’interno di un ambiente di reazione (168). 
In questa applicazione un sistema di tipo CP-MIMS (Condensed Phase Membrane Introduction 
Mass Spectrometry) è stato abbinato ad uno spettrometro di massa a ionizzazione elettronica 
equipaggiato con l’interfaccia Liquid-EI; la membrana veniva utilizzata per monitorare il decorrere 
di una reazione organica in solvente organico e catalisi basica. La rappresentazione schematica del 
sistema CP-MIMS-LEI LC/MS è riportata in Figura 70. 
 
Figura 70. Schema di funzionamento della strumentazione usata nel monitoraggio della reazione organica. 
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La membrana viene immersa in un vial da 40 mL all’interno del quale vi sono ancoretta magnetica, 
reagenti, catalizzatore e solvente; al suo interno, un flusso di fase accettrice viene spinta da una 
pompa UHPLC a 100 µL/min. La membrana permette la permeazione degli analiti dal solvente alla 
fase accettrice governata delle loro caratteristiche chimico fisiche. Di fatto si ha un fenomeno di 
ripartizione che però, a causa della continua alimentazione di fase mobile pura, non raggiunge mai 
l’equilibrio (Figura 71). La membrana, realizzata in polidimetilsilossano (PDMS), permette un 
fattore di arricchimento molto elevato come se ci fosse stata una preparativa ma senza gli 
svantaggi che ne conseguono. All’esterno della membrana è fondamentale un sistema di 
agitazione magnetica in grado di mantenere la concentrazione di tutti gli analiti omogenea in ogni 
punto del volume. 
 
Figura 71. Schema del sistema della membrana e rappresentazione del passaggio degli analiti dal solvente alla fase 
accettrice (a sinistra); a destra, fotografia del sistema reale. 
 
Il flusso, arricchito degli analiti in uscita dalla membrana, viene suddiviso in due frazioni da un 
punto separatore a tre vie: la frazione maggioritaria viene mandata ad una cella UV la cui uscita va 
allo scarico, mentre la frazione minoritaria (circa 50 nL/min) entra nel Liquid-EI e da li viene 
analizzato in EI. 
Un primo studio di fattibilità nell’uso delle membrane in configurazione MIMS con il LEI è stato 
condotto dal gruppo di ricerca dei Prof. Christopher Gill ed Erik Krogh alla Vancouver Island 
University in Canada. Utilizzando uno spettrometro a singolo quadrupolo è stata monitorata 
un’addizione elettrofila in catalisi omogenea di acqua ad un alchino a dare un chetone; nello 
specifico si è idratato il fenilacetilene ad acetofenone in solvente misto H2O/CH3OH in presenza di 
acido cloraurico (catalizzatore) ed acido solforico. La cinetica è stata monitorata in SIM attraverso 
l’acquisizione degli ioni caratteristici del fenilacetilene (m/z 102) e dell’acetofenone (m/z 120). 
Come reattore è stato usato un comune vial da 40 mL dotato di ancoretta magnetica e tappo 
forato per l’accesso della membrana MIMS in PDMS; in questa configurazione il recipiente di 
reazione è approssimabile ad un reattore CSTR (Continuos Stirred Tank Reactor). L’andamento 
delle due correnti ioniche in funzione del tempo è riportato in Figura 72.  
 
Figura 72. Andamento della corrente degli ioni di reagente (rosso, m/z 102) e del prodotto (blu, m/z 120) in funzione 
del tempo di reazione. Sotto è schematicamente riportata la reazione di idratazione studiata. 
 
Il grafico mostra un andamento in linea con quello estrapolato matematicamente per questa 
tipologia di reazioni; dalla partenza della reazione si vede immediatamente il reagente calare e 
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contestualmente il segnale del prodotto alzarsi. I due segnali sono in scala in quanto sono riportati 
i valori della corrente ionica e non la concentrazione. Il sistema CP-MIMS-LEI dimostra di 
funzionare molto bene anche in accoppiata con reazioni di chimica organica in solventi acquosi. 
La reazione scelta per l’esperimento di online monitoring è stata l’alchilazione selettiva di 
un’ammina primaria ad ammina secondaria. Questa è una SN2, ovvero una reazione di 
sostituzione nucleofila che si compone di un unico passaggio in cui partecipano entrambi i 
reagenti, nucleofilo e substrato; per questo motivo la reazione ha cinetica bimolecolare ed ha una 
velocità che dipende dalla concentrazione di entrambi. Le SN2 sono reazioni molto usate grazie 
alla loro selettività, velocità ed alla enantioselettività (qualora la sostituzione avvenga in un atomo 
chirale questo vede invertirsi il descrittore R/S). Le ammine, sotto questo punto di vista, sono 
un’eccezione che conferma la regola; usando un’ammina come nucleofilo per sostituire un 
qualche gruppo uscente in una catena alchilica, il prodotto sarà un’altra ammina in cui la stessa 
catena alchilica sarà legata all’azoto. In questo modo il prodotto risulta più nucleofilo del reagente 
stesso quindi, in grado di competere con il reagente nell’attacco al substrato. La ulteriore 
sostituzione è una reazione consecutiva che affligge la resa nella reazione principale. Per questo 
motivo, mentre per le ammine primarie vengono usate la sintesi di Gabriel o varie altre strategie, 
la sintesi delle ammine secondarie resta una reazione complessa da condurre in modo efficiente. 
Grazie alla collaborazione col gruppo del Prof. Giovanni Zappia del Dipartimento di Scienze 
Biomolecolari dell’Università di Urbino è stata individuata una alchilazione di notevole interesse 
scientifico da studiare col sistema CP-MIMS-LEI. Nel corso dell’esperimento è stata monitorata la 
seguente alchilazione (Figura 73). 
 
Figura 73. Reazione tra α-etilbenzilammina e α-etil bromoacetato in CH3CN e catalisi basica (trietilammina, TEA) 
omogenea; il prodotto principale di monoalchilazione è l’ammina secondaria ma anche una piccola quantità di 
ammina terziaria bis-alchilata viene prodotta. Sali d’ammonio da tri-alchilazione sono esclusi per ingombro sterico. 
 
Per un corretto decorso, le SN2 necessitano di una solvente polare aprotico, ovvero privo di 
protoni acidi che potrebbero andare ad interagire con il doppietto del nucleofilo sottraendolo alla 
reazione. Solventi di questo tipo sono inadatti all’uso con membrane di PDMS a causa del 
rigonfiamento e deformazione della stessa che andrebbero a indurre; questo è uno dei motivi per 
cui la configurazione MIMS è tipica di miscele acquose. A seguito di varie prove con alcuni solventi 
organici debolmente polari, il miglior compromesso tra stabilità della membrana e prestazioni 
della reazione è stato individuato nel CH3CN. 
Una volta individuato il miglior solvente, la reazione è stata monitorata con un sistema composto 
come di seguito: 
Strumento HPLC: Agilent Infinity II 1290, fase accettrice 100% CH3OH, portata 0.1 mL/min. 
Interfaccia: flusso di elio impostato a 1 mL/min, temperatura camera di vaporizzazione 400°C. 
Diametro del capillare: 50 µm, posizione impostata a 2.5 cm dall’ingresso della camera di 
vaporizzazione. 
Spettrometro di massa: Agilent 7010 con sorgente HEIS, sorgente EI a 280°C, acquisizione MRM (α-
etilbenzilammina Q 106 > 79, q 106 > 77; α-etil bromoacetato Q 121 > 93, q 138 > 120; ammina 
secondaria prodotto di mono alchilazione Q 192 > 91, q 192 > 118; ammina terziaria sottoprodotto 
di bis alchilazione Q 220 > 105, q 278 > 107; CE (eV) 10). 
Reazione: α-etilbenzilammina (320 mM) e α-etil bromoacetato (350 mM), solvente CH3CN grado 
HPLC disidratato con zeoliti igroscopiche (26 mL), trietilammina (1 mL), reattore CSTR da 40 mL 
agitato magneticamente, membrana Silicone™, 0.5 cm, 0.64 mm O.D., 0.30 mm I.D.  
Il risultato è riportato in Figura 74 ed è coerente con quanto visto nell’esperimento per 
l’idratazione del fenilacetilene; in questo caso vi sono ulteriori variabili quali l’uso di un solvente 
organico e l’acquisizione MRM, quindi la qualità del segnale è un ulteriore passo avanti. 
Interessante notare come il segnale MRM incrementi immediatamente dopo l’iniezione dei 
reagenti nel reattore (t = 7,5 min, t = 15,5 min) dimostrando la minima latenza di risposta in caso 
di sollecitazioni. Il segnale del prodotto di alchilazione consecutiva viene presentato amplificato di 
10 volte per poterlo rendere visibile in grafico; alle condizioni di reazione, complice anche lo 
sbilanciamento del rapporto molare verso l’elettrofilo (350 mM vs 320 mM) e le concentrazioni 
molto basse, la reazione di polialchilazione è minimizzata. 
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Figura 74. Andamento dei segnali dei 2 reagenti e dei 2 prodotti; si è scelto di mostrare le correnti ioniche da prima 
delle aggiunte in modo da vedere l’incremento dovuto ad ogni singolo reagente nell’ambiente di reazione. 
 
Per poter correlare le intensità dei segnali con le concentrazioni è stato necessario registrare delle 
rette di calibrazione. Diversamente dalle configurazioni convenzionali dove viene prodotto un 
picco la cui area è proporzionale alla massa di analita, in questo caso si è dovuto ricorrere 
all’intensità del segnale. Le rette di taratura sono riportate in Figura 75. 
Le rette sono state acquisite alle condizioni sperimentali riportate per l’esperimento a partire dal 
reattore con agitatore, solvente e catalizzatore. I vari punti sono il frutto di aggiunte di soluzione 
standard concentrata del composto da calibrare. I due prodotti non sono disponibili sul mercato 
come standard di riferimento e quindi si è dovuto procedere a separare in cromatografia su 
colonna un liquido di reazione reagito; a causa delle elevate quantità richieste per la calibrazione e 
delle ridotte quantità prodotte soprattutto di ammina terziaria, non è stato possibile acquisire 
tutti i 5 punti come per i due reagenti. Il fatto è accettabile in quanto la calibrazione viene 
effettuata comunque nell’intorno di concentrazioni attese. Per ogni composto la calibrazione è 
stata replicata in triplicato in modo da registrare la deviazione standard dei vari punti. I risultati 
sono molto buoni, con una ridotta incertezza associata alla misura e dei coefficienti di correlazione 
R2 compresi tra 0.9988 e 1, ovvero molto soddisfacenti.  
 Figura 75. Curve di calibrazione dei due reagenti e dei due prodotti. Per i reagenti sono stati usati standard 
commerciali mentre per i prodotti si è dovuto ricorrere a quanto sintetizzato in laboratorio. 
 
Per i quattro composti è stato valutato anche il t10-90%, ovvero il tempo necessario al segnale per 
passare dal 10% al 90% del valore relativo a seguito di un’aggiunta. Questo parametro è 
strettamente legato all’efficienza della membrana ed all’affinità delle molecole nel solvente per la 
fase accettrice. L’ideale per le applicazioni MIMS è avere un t10-90% quanto più ridotto possibile, in 
modo da ridurre la latenza tra perturbazione e lettura strumentale della stessa. I t10-90% per i 
quattro composti sono stati:  
- α-etilbenzilammina → t10-90% = 0.32 min 
- α-etilbromoacetato → t10-90% = 0.23 min 
- ammina secondaria prodotto di mono alchilazione → t10-90% = 1.05 min 
- ammina terziaria sottoprodotto di bis alchilazione → t10-90% = 1.98 min 
I risultati ottenuti sono in accordo con quanto atteso; la permeazione delle quattro molecole va in 
ordine dimensionale, con la risposta più rapida per i due reagenti seguita dal prodotto di mono-
alchilazione e da quello di bis-alchilazione, in ordine di ingombro sterico crescente. Comparando i 
reagenti α-etilbenzilammina e α-etilbromoacetato, la prima ha una permeazione leggermente più 
lenta a causa della maggior polarità e della capacità di instaurare legami a idrogeno nonostante la 
massa molare inferiore.  
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Grazie alla conoscenza di questi valori ed alle rette di calibrazione è stato possibile quantificare i 
composti e riformulare il grafico come andamento delle concentrazioni in funzione del tempo 
(Figura 76).  
 
Figura 76. Grafico della concentrazione (mM) in funzione del tempo (min) per i due reagenti ed i due prodotti. 
 
Questo picco di concentrazione dura pochi secondi e viene seguito da una stabilizzazione a livelli di 
concentrazione realistici; in questo caso, il plateau non è visibile a causa della partenza della 
reazione che consuma i reagenti. Nel momento in cui si perfeziona l’iniezione del secondo 
reagente si nota immediatamente la diminuzione della concentrazione del α-etilbenzilammina e 
l’aumento del segnale del prodotto di mono-alchilazione. Il prodotto di bis-alchilazione ha 
un’incidenza minima grazie alle condizioni di reazione ottimizzate per la massima resa nell’ammina 
secondaria; la sua concentrazione aumenta debolmente a partire dai 20 minuti anche se, complice 
la scarsa quantità residua di α-etilbromoacetato, resta a poco apprezzabile.  
Grazie ai valori di concentrazione è stata calcolata la resa nel prodotto di mono-alchilazione in 
funzione del tempo (Figura 77). Data la minima formazione di prodotto di bis-alchilazione, la resa 
nel prodotto principale coincide con la conversione. Per il calcolo della resa è stata utilizzata la 
seguente formula (tra parentesi quadre sono indicate le concentrazioni mM): 
𝑌𝐼𝐸𝐿𝐷 (%)
[𝑀𝑂𝑁𝑂 − 𝐴𝐿𝐾𝑌𝐿𝐴𝑇𝐸𝐷]
[𝛼 − 𝐸𝑇𝐻𝑌𝐿𝐵𝐸𝑁𝑍𝑌𝐿𝐴𝑀𝐼𝑁𝐸]
∗ 100 
 Figura 77. Andamento della resa nel prodotto di mono-alchilazione in funzione del tempo. 
 
La massima resa è del 79% e corrisponde al minuto 39 del grafico, ovvero 22 minuti dall’inizio della 
reazione. Oltrepassato questo tempo, grazie alla elevata concentrazione di ammina secondaria e 
ridotta concentrazione di α-etilbenzilammina, la bis-alchilazione converte parte del prodotto in 
ammina terziaria e la resa cala leggermente. 
L’utilizzo di membrane CP-MIMS con l’interfaccia Liquid-EI ha confermato le attese ed è risultata 
essere una combinazione con un elevatissimo potenziale nel monitoraggio online di reazioni 
chimiche. Con un’adeguata scelta del solvente, anche reazioni in ambiente non-acquoso possono 
essere seguite con accuratezza e fedeltà di risposta. Grazie all’uso di un detector con minimo 
effetto matrice la risposta strumentale non viene influenzata né dalla compresenza di altre 
molecole con caratteristiche chimiche particolari, né dalla natura dell’analita. L’interfaccia LEI si è 
dimostrata assolutamente adatta allo scopo ed anche molto affidabile, senza mai richiedere 
manutenzioni supplementari durante il periodo degli esperimenti (circa 3 mesi). La possibilità di 
utilizzare la spettrometria di massa a ionizzazione elettronica anche in queste applicazioni prive di 
cromatografia ne estende i pregi anche al di fuori degli ambiti convenzionali; in tutto ciò, 
l’interfaccia dimostra una flessibilità di assoluto rilievo. 
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CONCLUSIONI 
Una nuova interfaccia per la combinazione della spettrometria di massa a ionizzazione elettronica 
e la cromatografia liquida è stata inventata; la spinta nello sviluppo di questo progetto è stata il 
voler superare alcuni limiti delle sorgenti API tipiche della LC-MS convenzionale estendendole i 
vantaggi delle sorgenti EI tipiche della GC-MS. L’interfaccia, il cui sviluppo dall’idea al brevetto è 
durato oltre due anni e ben tre prototipi con prestazioni ed affidabilità crescenti, si presente come 
un modulo che permette di accoppiare qualsiasi spettrometro di massa EI ad effluenti liquidi.  
Varie prove sono state condotte per trovare i migliori compromessi in termini di componentistica 
tra prestazioni ed affidabilità. Con le varie versioni dell’interfaccia sono stati fatti svariati 
esperimenti sia in abbinamento a spettrometri a triplo quadrupolo che a singolo quadrupolo, 
dimostrando inoltre un’elevata flessibilità. Anche diversi sistemi HPLC sono stati impiegati, sia in 
versione nano che dotati di splitter o meglio ancora di componenti dedicate come il Nanodapter di 
Agilent. I risultati sono sempre risultati essere insensibili alla composizione della fase mobile, poco 
influenzati dalla portata e con effetto matrice trascurabile. Inoltre è possibile interporre una cella 
UV-Vis tra l’ingresso del liquido e l’ingresso allo spettrometro; nei vari esperimenti condotti con 
cromatografia l’ampiezza dei picchi e la loro forma è la stessa sia al detector spettrofotometrico 
che con il LEI, mostrando nessuna influenza dell’interfaccia nel risultato cromatografico.  
Dal punto di vista qualitativo gli spettri registrati con acquisizione scan si sono dimostrati in 
perfetto accordo con quelli della libreria NIST ed è stato anche possibile registrare spettri di 
molecole mai analizzate con sorgenti EI. Dal punto di vista quantitativo sono stati condotti vari 
esperimenti sia con separazione cromatografica che in FIA oltre che in abbinamento a membrane 
MIMS. In tutte le circostanze il LEI si è dimostrato affidabile, stabile, con una buona riproducibilità, 
accurato nella quantificazione anche senza l’uso di standard interni marcati isotopicamente e con 
effetto matrice trascurabile. I risultati sono stati discussi nei principali congressi di chimica 
analitica, cromatografia e spettrometria di massa a livello nazionale e mondiale, con un eccellente 
riscontro da parte della comunità scientifica; riscontro che è valso la vittoria del premio TASIA e la 
possibilità di divulgare l’invenzione con ben due presentazioni orali alla conferenza annuale della 
società americana di spettrometria di massa tenutosi a San Diego. 
In attesa di nuovi sviluppi, l’interfaccia e le sue applicazioni sono state oggetto di un articolo su 
Analytical Chemistry, uno è attualmente in revisione ed altri due verranno presto completati. 
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CAPITOLO 2: SVILUPPO DI UN PROTOCOLLO GREEN 
PER L’ESTRAZIONE IN SCALA MICRO DI 
BENZODIAZEPINE DA RESIDUI DI BEVANDE  
 
ABSTRACT 
 Microextraction by packed sorbent (MEPS) and Dispersive Liquid–Liquid Micro Extraction (DLLME) 
with and without ultrasound assistance (UA-DLLME) were used as “green” extraction methods for 
the determination of benzodiazepines (BDZ) in beverages followed by HPLC-UV detection. BDZ are 
pharmaceutical compounds usually employed for their tranquilizing and anti-depressive effect. 
However, their simple availability and reduced cost make them attractive for criminal intent. The 
very low amount of sample usually available for the analyses makes the determination suitable for 
micro–scale extraction techniques. MEPS and DLLME are emerging techniques based on different 
principles, and they can be considered “green” thanks to low solvent consumption, reduced 
execution time and good recovery values.   
MEPS, DLLME, UA-DLLME were used for the extraction of 8 BDZ (chlordiazepoxide, oxazepam, 
lorazepam, bromazepam, flurazepam, flunitrazepam, clobazam, and clonazepam) in three 
commercial beverages (tonic water, Spritz and red fruit juice). MEPS extraction was optimized 
testing various elution mixtures of solvents to yield the maximum recovery percentage. 
Several parameters influencing DLLME, such as type and dispersive solvent volumes, type and 
extraction solvent volumes, and ionic strengths were investigated and optimized to yield the highest 
recoveries.  
Capillary HPLC separation with UV-detection was the analytical technique of choice because of its 
simplicity, robustness and wide diffusion. The method was validated in terms of linearity, precision, 
accuracy and recovery, LOD, and LOQ. The detailed description of the method, its quantitative 
performance and a comparison with the MEPS results are presented. Good linearity was obtained 
both with DLLME and MEPS with correlation coefficients (R2) spanning from 0.9955 to 1.0000. The 
limits of detection (LODs) of all analytes ranged from 0.86 ng/µL to 1.75 ng/µL. The recoveries in 
spiked beverages spanned from 27.49% to 101.38% for DLLME/UA-DLLME and from 62.29 % to 
98.62 % for MEPS in all matrices spiked at the concentration of 20 ng/µL.  
DRUG FACILITATED CRIMES 
I Drug Facilitated Crimes (DFCs) sono azioni criminali in cui la vittima viene resa incapace di reagire 
ad un’aggressione con l’uso di sostanze inibitrici del sistema nervoso centrale. Questi composti 
possono essere sia stupefacenti che farmaci usati in dosi (ed ambiti) non propriamente 
terapeutiche. L’assunzione della sostanza avviene in maniera del tutto inconscia andando a 
manipolare alimenti e, molto più spesso, bevande che la vittima consumerà (169).  
Al di là dei modi che sono gli stessi, i DFCs possono avere diversi obbiettivi: furto, vendetta, 
estorsione, violenza e stupro sono i principali moventi. In particolare, i Drug Facilitated Sexual 
Assault (DFSA) sono tra i DFC più comuni nel mondo occidentale. L’incidenza dei DFSA è in forte 
aumento a partire dalla metà degli anni 90 anche se le prime citazioni di questi crimini risalgono al 
1938 coil film Pygmalion. Nel 2001 il British Crime Survey riporta che il 5% delle vittime di violenza 
sessuale è stata drogata in qualche modo ed il 15% riporta di non esser stata in grado di reagire 
(170). Crimini di questo tipo avvengono spesso in locali pubblici nei quali il criminale manipola una 
bevanda che in qualche modo farà consumare alla vittima; il drink viene scelto tra quelli alcolici e 
più complessi, in modo da enfatizzare l’effetto della sostanza e di mascherarne la presenza.  
Tra i farmaci con effetti di inibizione del sistema nervoso centrale, emblematica è la vicenda del 
flunitrazepam; si tratta di una delle benzodiazepine dall’effetto più intenso, usata per sedare i 
pazienti in cura per abuso di cocaina ed anfetamina. Il flunitrazepam ha però un effetto così 
intenso che negli anni venne usato come una vera e propria droga, in grado di dare forte 
dipendenza ed effetti collaterali irreversibili sulle funzionalità cognitive. Un impiego frequente 
veniva fatto anche nei DFSA proprio grazie all’intensità dei suoi effetti; per i suddetti motivi il 
Rohypnol, farmaco di cui il flunitrazepam è principio attivo, è stato vietato alla 
commercializzazione dal governo degli Stati Uniti d’America. In Europa invece uso e commercio 
sono legali, ed il flunitrazepam viene usato come qualsiasi altra benzodiazepina. 
Dal punto di vista forense l’unico reperto rinvenibile (non sempre) nella scena del crimine è un 
residuo nel fondo del bicchiere; per questo motivo è fondamentale un protocollo efficiente con 
quantità di campione inferiore al mL. La procedura deve essere in grado di dare risultati affidabili 
indipendentemente dalla composizione della matrice. Per questi motivi le tecniche micro-
estrattive di tipo green si sposano perfettamente con questi requisiti (171). 
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BENZODIAZEPINE COME ARMA DEL CRIMINE 
Le benzodiazepine sono il farmaco più prodotto, consumato e più abusato al mondo; l’EMECDDA 
(European Monitoring Centre for Drugs and Drud Addiction) dichiara che nel 2006 la produzione 
legale nel mondo è stata di 180 tonnellate, ripartite tra Italia (32%), India (19%), Cina (16%), 
Germania (10%) e altri (23%) (172). Principalmente le benzodiazepine vengono prescritte per il 
trattamento di ansia, tachicardia, insonnia, spasmi, agitazione e convulsione. L’azione a livello 
biochimico prevede l’aumento dell’effetto GABA (gamma aminobutyric acid), ovvero del 
neurotrasmettitore che ha proprietà sedative, anestetiche e miorilassanti. Proprio grazie all’ampio 
spettro di patologie trattabili ed alla limitata incidenza di effetti collaterali, le benzodiazepine sono 
facilmente prescritte dai medici di tutto il mondo, non senza eccessi. L’INCB (International 
Narcotics Control Board) riporta in Europa un consumo di 37 dosi ogni 1000 abitanti nel triennio 
2001 – 2003, 46 dosi per il triennio 2004 – 2006 e 42 dal 2007 al 2009, numeri mai visti per nessun 
altro farmaco (173). Tra gli studenti di scuola di età compresa tra 15 e 16 anni, la prevalenza 
dell'uso di "tranquillanti o sedativi senza prescrizione medica" variava dal 2% al 15% nei 24 Stati 
membri dell'UE e in Norvegia nel 2011, con sei paesi che dichiarano livelli di prevalenza di oltre il 
10% (indagini ESPAD) (174). 
Le benzodiazepine sono somministrate principalmente per trattamenti nel medio – breve periodo 
ma, impiegate in quantità ben più massicce rispetto alla dose terapeutica provocano torpore, 
apnea a perdita di conoscenza. Per questo motivo, insieme a ketamina e GHB sono certamente i 
composti più frequentemente rinvenuti nei reperti da DFC.  
 
Figura 78. Struttura generale delle benzodiazepine (sinistra) e formule scheletriche delle otto oggetto dello studio. 
 
Le otto benzodiazepine oggetto di questa ricerca sono state chlordiazepoxide, flurazepam, 
bromazepam, oxazepam, lorazepam, clobazam, clonazepam e flunitrazepam (Figura 78). Al di là 
delle differenze strutturali il meccanismo di funzionamento è sempre lo stesso; la differenza 
maggiore è l’emivita plasmatica, ovvero il tempo necessario per ridurre al 50% la biodisponibilità 
del farmaco nel plasma, e l’affinità recettoriale.  
Le benzodiazepine sono molecole ricche di legami covalenti polari con eteroatomi, ma senza o con 
pochi gruppi funzionali idrofili; ne consegue una ridotta polarità che rende questi composti 
liposolubili e scarsamente affini all’acqua. Per aumentarne la biodisponibilità e godere degli effetti 
collaterali necessari per condurre il crimine, i malviventi sono soliti abbinarle a bevande alcoliche. 
L’affinità per l’acqua o le matrici organiche è riassunta dal coefficiente di ripartizione ottanolo – 
acqua Pow: questo parametro, solitamente espresso come logaritmo su base 10 (logPow), è 
fondamentale per comprendere se e con che efficienza è possibile estrarre questi composti dalle 
bevande usando solventi organici. I valori per le otto molecole studiate sono riportati in Tabella 7. 
COMPOUND logPow 
Chlordiazepoxide 2.16 
Flurazepam 3.99 
Bromazepam 1.65 
Oxazepam 2.31 
Lorazepam 2.47 
Clobazam 1.69 
Clonazepam 2.34 
Flunitrazepam 1.44 
Tabella 7. Valori logaritmici del coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua per le otto benzodiazepine studiate. 
 
Le benzodiazepine sono molecole liposolubili e questo fatto facilita la loro estrazione dalla matrice 
acquosa al solvente organico; ciononostante, la presenza di alcol etilico in quantità considerevoli 
tipica dei drink, eventuali interazioni con le molecole acido – basiche della matrice ed 
un’insufficiente forza ionica possono inficiare l’efficienza dell’estrazione. 
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SVILUPPO DEL PROTOCOLLO DLLME E DELLA CROMATOGRAFIA  
Il protocollo DLLME è stato sviluppato cominciando dalla parte finale, ovvero la separazione 
cromatografica. Nell’ottica di mettere a punto un metodo fruibile anche in ambito routinario, si è 
preferito individuare un sistema cromatografico economico e diffuso nella maggior parte dei 
laboratori ma che riuscisse anche ad operare con flussi inferiori a quelli degli HPLC convenzionali, 
in accordo con le regole della GAC. Il compromesso è stato individuato in un sistema HPLC Agilent 
1100 series capillare a fase inversa (H2O/CH3CN) dotato di colonna Zorbax Eclipse C18 3.5 µm x 
300 µm x 150 mm e detector UV-Vis Thermo Scientific Dionex 3400 VWD con cella da 45 nL. 
Questa strumentazione è caratterizzata da un’elevata affidabilità e da buone prestazioni con flussi 
compresi tra 1 e 10 µL/min, sufficientemente bassi per essere rispettosi dei principi della GAC. Il 
detector UV-Vis è perfetto per molecole coniugate come assorbono le lunghezze d’onda 
ultraviolette come gli anelli diazepinici.  
La messa a punto della cromatografia è stato uno step piuttosto critico in quanto le otto 
benzodiazepine scelte sono tutte piuttosto simili tra loro e quindi il loro comportamento 
cromatografico differisce minimamente solo a causa dei gruppi funzionali. Utilizzare un detector 
non specifico ed una colonna generica con fase C18 e particelle piuttosto grandi enfatizza 
l’economicità e la robustezza ma non aiuta nel discriminare molecole così simili tra loro. Vari 
gradienti multistep, sia di composizione che di portata, sono stati provati nella separazione di una 
miscela standard 100 µg/mL ma nessuno è riuscito a separare tutti gli analiti. La soluzione è stata 
trovata nell’uso di acido formico (HCOOH) allo 0.1% m/V in entrambi i solventi della fase mobile; in 
questo modo, alcune molecole con siti basici vengono protonate ed il tempo di ritenzione cambia 
drasticamente (grazie alla presenza della carica lo ione viene eluito a percentuale di acqua 
maggiore).  
La metodica sviluppata ha l’obbiettivo di essere performante nei residui di tre bevande di utilizzo 
comune ma dalle caratteristiche piuttosto diverse tra loro, in modo da rappresentare gran parte 
delle categorie di drink serviti nei locali. Le bevande studiate sono state acqua tonica (matrice 
contenente CO2 e un’elevata concentrazione zuccherina), succo di frutti rossi (matrice 
particolarmente complessa, ricca di composti organici in grado di interferire con la rivelazione UV 
e di particolato solido) e un aperitivo alcolico (matrice con interferenti UV ed anche una 
concentrazione di alcool superiore al 10% v/v). I campioni sono stati preparati andando a diluire le 
benzodiazepine nelle bevande a tre diverse concentrazioni (10, 20 e 100 ng/µL) rappresentative di 
valori caratteristici in casi reali.  
Il metodo è stato sviluppato da zero partendo da basi di letteratura studiando principalmente i 
parametri chiave come concentrazione di sale, tipo e quantità di solvente estrattore e tipo e 
quantità di solvente dispersivo. Dalla combinazione delle migliori condizioni (frutto di 
compromesso in quanto non per tutte le molecole studiate la miglior efficienza viene ottenuta col 
metodo proposto) è stato individuato un protocollo in grado di dare buoni recuperi in particolare 
per i campioni a 10 ng/µL e 20 ng/µL (superiori al 80%) mentre in quello a 100 ng/µL il risultato è 
sensibilmente inferiore (per alcuni analiti prossimo al 50%); questo andamento, comune peraltro 
alle tre bevande estratte, è stato attribuito ad un insufficiente trasferimento di materia dalla fase 
acquosa alla fase organica. Per sopperire a questo limite il metodo è stato rivisitato andando a 
sostituire l’agitazione meccanica - manuale con l’impiego di ultrasuoni; il protocollo diventa così di 
tipo Ultrasound Assisted Dispersive Liquid – Liquid Micro Extraction (UA - DLLME). I recuperi 
ottenuti sono sensibilmente migliori in tutte le matrici (fino a 25% di recupero in più) soprattutto 
per i campioni a 100 ng/µL, a conferma dell’ipotesi proposta. Il metodo così sviluppato risulta 
lineare tra 2.5 e 250 ng/µL per tutte le benzodiazepine con una RSD% nei 5 giorni compresa tra 
0.70 e 5.82%. 
Le prestazioni del metodo DLLME sono state paragonate al protocollo MEPS sviluppato e proposto 
da Magrini et. al. dedicato all’estrazione di benzodiazepine da superalcolici. Il metodo è stato 
leggermente adattato alle matrici oggetto di studio provvedendo a de-gasare l’aperitivo e 
centrifugare il succo di frutti rossi. Le prestazioni del metodo MEPS sono risultate migliori sui 
campioni più concentrati ma inferiori per le due concentrazioni più contenute dove probabilmente 
l’incidenza del carry-over ha maggior incidenza in termini relativi.  
Tutti i dettagli dello sviluppo e delle prestazioni del metodo sono stati pubblicati su Journal of 
Pharmaceutical and Biomedical Analysis in un articolo intitolato “Determination of 
benzodiazepines in beverages using green extraction methods and capillary HPC-UV detection”. 
Per completezza, il testo dell’articolo è riportato nelle prossime pagine. 
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CONCLUSIONI 
Un protocollo DLLME per l’estrazione di otto benzodiazepine è stato sviluppato “ex-novo” sulla 
base di dati di letteratura. I principali parametri come tipologia e volume di solvente estraente, di 
solvente dispersivo, concentrazione di NaCl sono stati oggetto di ottimizzazione. Le migliori 
prestazioni per l’estrazione di 1 ml di campione sono state individuate in 200 µL di CH2Cl2 
(estrattore), 300 di CH3CN (dispersivo) e 250 mg di NaCl. Le estrazioni sono state ripetute sia con 
agitazione manuale (DLLME) che con ultrasuoni (UA-DLLME). I risultati sono stati comparati a 
quelli ottenuti con il protocollo MEPS sviluppato da Magrini et. al (24).  
Tutti i tre metodi hanno mostrato prestazioni soddisfacenti e riproducibili per tutte le matrici; in 
particolare la metodica DLLME mostra risultati ottimi su campioni a bassa concentrazione e solo 
discreti a concentrazione elevata. L’uso degli ultrasuoni nella UA-DLLME non migliora 
particolarmente le prestazioni, dimostrando che il trasferimento di materia non è il fattore 
limitante. Le estrazioni liquido-liquido si sono dimostrate poco sensibili alla composizione della 
matrice. Diversamente, l’estrazione MEPS estrae gli analiti con efficienza nei campioni più 
concentrati, diversamente dai meno concentrati dove la situazione è opposta. La MEPS inoltre 
risente della composizione della matrice, dando risultati non comparabili per campioni alla stessa 
concentrazione ma con matrice diversa. 
Entrambi i protocolli sono riusciti a soddisfare i requisiti della GAC senza limitazioni alle 
prestazioni. Ulteriori studi seguiteranno per individuare qualche strategia in modo da migliorare i 
risultati della DLLME per campioni a concentrazione elevata.  
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COPYRIGHTS 
Tutte le immagini presenti in questa tesi di dottorato sono state riportate in accordo con la 
regolamentazione sui diritti d’autore delle riviste. L’uso di immagini, tabelle o altre parti 
dell’articolo è stata fatta per finalità limitate alla destinazione d’uso della tesi ed ogni impiego per 
finalità commerciali è severamente vietato senza il permesso esplicito. Sul Copyright Clearance 
Center sono stati registrati tutti i contenuti utilizzati per cui è stato richiesto un permesso. 
Per i due articoli riportati per intero nella parte sperimentale, è riportato di seguito il permesso 
esplicito per la riproduzione integrale.  
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